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Warszawa, dnia 12.07.2016 .

Biuro Zamoéwien Publicznych
ZP-04/27/2016

Informacja dla wszystkich Wykonawcéw uczestniczacych w przetargu
nieograniczonym na ,Dostawe mikronoZa rotujgcego i wiertarki laryngologicznej
dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ” (nr sprawy 27/2016).

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwienn publicznych

zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastepujace pytania wniesione w trakcie postepowania:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity na podstawie Dz. U. z 2013 1. poz. 907, 984,
104711473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i1 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i
605), firma XXXXX. zwraca si¢ z prosba o odpowiedZ na ponizsze pytania.

Jednoczes$nie zwracamy uwage, iz w obecnym ksztalcie opis przedmiotu zaméwienia
narusza postawienia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 w/w ustawy, albowiem ujecie w nim
parametrow odpowiadajacych wylacznie konkretnemu produktowi, bez dopuszczenia
rozwigzan konkurencyjnych posiadajacych w catosci takie same funkcjonalnosci Iub
parametry techniczne, ktére takze w catosci zaspokoja potrzeby zamawiajacego, jak réwniez
ujecie w opisie nazwy wiasnej produktu (w tym przypadku System Diego Elite bedacy
produktem firmy Olympus) jest niedopuszczalne i stanowi razace naruszenie zasady uczciwej
konkurencji.

Warunkiem nienaruszania konkurencji jest brak uniemozliwienia z gory niektérym
podmiotom udzialu w postgpowaniu bez uzasadnienia w obiektywnych potrzebach i
interesach zamawiajacego oraz brak sytuacji, w ktorej uprzywilejowanie danych
wykonawcow osiagnie rozmiary faktycznie przekreslajace jakakolwiek konkurencje (por.
wyr. KIO z 24.6.2010 r., KIO/UZP 1122/10). Zamawiajacy powinien dopusci¢ konkurencje
migdzy wykonawcami mogacymi speti¢ postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu
zamOwienia bez ograniczania dostepu do niego.

Zamawiajacy powinien unikaé¢ wszelkich sformutowan lub parametrow, ktére by wskazywaty
na konkretny wyréb albo na konkretnego wykonawce. Nie mozna méwi¢ o zachowaniu
zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zaméwienia okreslony jest w sposob
wskazujacy na konkretny produkt, a dodatkowo wskazana jest nazwa wilasna produktu przez
zamawiajacego, wystarczy, ze wymogi i parametry dla przedmiotu zamdwienia okreslone sa
tak, ze aby je speni¢, oferent musi dostarczy¢ jeden konkretny produkt (wyroki ZA z:
23.4.2007 r., UZP/Z0/0-445/07; 21.7.2006 r., UZP/Z0/0-2081/06).

Dlatego nasz wniosek o dopuszczenie alternatywnych opiséw przedmiotéw zaméwienia jest
konieczny i usprawiedliwiony. Brak mozliwosci ztozenia oferty stanowi¢ bedzie przyczynek
do ewentualnego postgpowania kontrolnego weryfikujacego wazno$¢ czynnosci
zamawiajacego.

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy dopusci system shavera i wiertarki charakteryzujacy sie nastepujacymi
parametrami:
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System OsseoDuo

System shaver i wiertarki przeznaczony do operacji w obrebie zatok przynosowych, podstawy
czaszki, krtani i gardta, w tym do operacji migdatkéw, z obstugq wiertarki szybkoobrotowej
do 80.000RPM

W zestawie urzgdzenie do elekirochirurgii bipolarnej i monopolarne;.

Mozliwos¢ podtqczenia kgtnicy diugiej i krétkiej, prostnicy dtugiej i krétkiej oraz koricéwki
dedykowanej do stapedotomii.

Konsola shavera wyposazona w wielokolorowy ekran. Sterowanie shaverem za pomocq
przyciskdéw.

Konsola urzgdzenia do elektrochirurgii wyposazona w gniazdo ptytki bieme;j

Konsola rozpoznajgca podtgczony mikromotor

Konsola wyposazona w pompe ptuczgeg podajgea ptyn do uchwytu shavera

Konsola shavera i wiertarki

Parametry energii bipolarnej w urzqdzeniu do elektrochirurgii: czestotliwosé 700MHz, moc
maks. 70 W,

Parametry energii monopolarnej w urzqdzeniu do elektrochirurgii: czestotliwoéé 700MHz,
moc maks. 80 W,

Konsola stojgca

Zestaw wyposazony w przycisk nozny do sterowania predkosciq i kierunkiem obrotéw oraz
irygacjq

Przetqgcznik nozny

Zestaw wyposazony w dwie autoklawowalne rekojesci, umozliwiajgce uchwyt
'diugopisowy”.

Minimalna zywotnoé¢ rekojesci, gwarantowana przez producenta - 750 cykli
autoklawowania

Dtugosé przewodu rekojesci 2,9m
Rekojes¢ wykorzystujgca jednorazowe ostrza i jednorazowe, dren ssgco-ptuczqgey
wbudowany w rekojesé

Uchwyt shavera z uchwytem dtugopisowym

Dreny jednorazowe, sterylne, op. 5 szt. Montowane na rekojesci, mechanizm obrotu ostrza
wbudowany w rgczce shavera

ZESTAW POLACZONYCH DRENOW SSACO-PLtUCZACYCH DO SHAVERA.

Adapter do umocowania trackeréw do dedykowanej nawigacji $rédoperacyjnej na drenie

Mozliwos¢ szybkiego i pewnego manualnego odetkania kanatu ssqcego, w strone przeciwng
do przeptywu ssania.

Urzgdzenie wykorzystujgce jednorazowe sterylne ostrza i frezy

Wybér ostrzy prostych i wygietych az do 60 st., ostrzy do krtani i frezéw wygietych. Ostrze i
frezy jednorazowe, sterylne, pakowane w opakowania, 5 szt w opakowaniu

OSTRZE SHAVERA, PROSTE, 4MM, STANDARDOWE, TYP A

OSTRZE SHAVERA, PROSTE, 4MM, STANDARDOWE, ZABKOWANE, DYSTALNE SSANIE

OSTRZE SHAVERA, WYGIETE 60ST, 4MM, STANDARDOWE, ZABKOWANE

Ostrze shavera 3MM 15° diamentowe, typu kulka - 2 sztuki

Ostrze shavera 3MM 60° cylindryczne

Ostrze shavera 3MM 15° ze stali nierdzewnej, typu rézyczka - 2 sztuki
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OSTRZE SHAVERA DO KRTANI, SR 4MM, Dt. 27CM, POWIERZCHNIOWE, PODWOINE
ZAGIECIE PLASZCZA

OSTRZE SHAVERA DO KRTANI SR 4MM, Dt. 22CM, PODWOINE ZAGIECIE PLASZCZA
Dostepne elektrody bipolarne bipolarne do urzgdzenia do elekirochirurgii

OSTRZE SHAVERA, PROSTE, 4MM, DYSTALNE ODSYSANIE, ZABKOWANE

Dostepne elektrody monopolarne do urzgdzenia do elektrochirurgii, wyginane do 45 st.
Mozliwos¢ podigezenia kgtnicy diugiej i krétkiej, prosticy dtugiej i krdtkiej oraz koncéwki
dedykowanej do stapedotomi.

Pojemniki do sterylizacji uchwytéw do SHAVERA

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie pod warunkiem spelnienia
wymogow ilosciowych wg. STWZ.

N /,:"
DYREKTOR
Szpitala CZp7hiakoriskiego

mgr inz. tfomc‘m Nojszewski
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