SZplTOI Samodzielny Publiczny
Czerniakowski Zaklad Opieki Zdrowotnej

Warszawa, dnia 12-10-2016 1.

Biuro Zaméwien Publicznych
ZP-01/41/2016

Informacja dfa wszystkich Wykonawc6w uczestniczgeych w przetargy nicograniczonym na
Dostawg  zestawn do  badaii  endoskopowych  priewodu pokarmowego na  rzecy Sipitala
Czerniakowskiego SP ZOZ” ( nr sprawy 41/2016)

Dzialajge na podstawie art. 38 ust. | pkt 3 ustawy Prawo zaméwief publicznych zamawiajgcy
udzicla edpowiedzi na nastgpujgce pytania wniesione w trakcie postepowania:

Dotyczy pkt. 22 Myjnia endoskopowa - Zalacznika nr 8 — Opis przedmiotu zaméwienia
1.Czy Zamawiajacy dopusei myjnig z programem dezynfekcji termicznej w temp. 90 stopni ?
OdpowiedZ: Nie, Zamawiajacy nie dopuszeza.

Dotyczy pkt. 23 Myjnia endoskopowa - Zalgeznika nr 8 — Opis przedmiotu zaméwienia
2.Czy Zamawiajqcy dopusei przeglady techniczne raz na rok lub co 1000 rbh.?
Odpowiedy: Zgodnie ze wskazaniami producenta.

Dotyezy pkt. 51 Myjnia endoskopowa - Zalgcznika nr 8 — Opis przedmiotu zamowienia

3.Ze wzgledu na gabaryty urzadzenia oraz skomplikowane podlaczenie myjni endoskopowej do
mediéw Szpitalnych (woda, zasilanie tréjfazowe, kanalizacja, sieé komputerowa) prosimy o
wykreslenie punktu 51 dla pozycji: Myjnia endoskopowa. Wszystkie myjnie naprawiane sg na
migjscu w siedzibie Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode. Zamawiajgey modyfikuje Zalgeznik nr 8- myjnia
endoskopowa do SIWZ

Dotyczy §4 ust. 3 projektu umowy oraz zapiséw SIWZ:

4.W nawigzaniu do powyzszego pytania zwracamy si¢ z prosba o dopisanie:
» Wymog dostawy ,,zestawn zastgpezego” nie dotyczy myjni endoskopowej.”
Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia zapisy projektu umowy.

Dotyczy Rozdzialu Il i XIX pkt. IT SIWZ Termin wykonania zaméwienia; pkt. 4 Formularza

ofertowego:

5.Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydhuzenie terminu wykonania zaméwienia do maksymalnie 6
tygodni? Ze wzgledu na szeroki zakres zaméwienia oraz koniecznosé skomplikowanej instalagji {
urtchomienia aparatury termin 21 dni jest zbyt krétki.

OdpowiedZz: Zamawiajgcy nie moze wyrazié zgody na wydtuzenie terminu, o

Dotyczy Zalgeznika nr 3 — Formulaiz cenowy oraz §1 ust. 3 projektu unowy:

6.Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zaoferowania produktu (np. wyposazenie wozka
medycznego, zewngtrzny uzdatniacz wody, system dokumentacji procesu mycia i dezynfekeii, szafa
endoskopowa), ktéry nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o
wyrobach medycznych, Zamawiajgey nie bedzie wymagat dokumentéw dopuszezajgeych do obrotu
(deklaracja zgodnosei i/ lub certyfikat CE)?

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza.

Dotyczy Zalgcznika nr 3 - Formularz cenowy oraz §1 ust. 3 projektu umowy:

1.Czy Zamawiajgey wyrazi zgodg na dopisanie do §1 ust. 3 projektu umowy nastgpujacego zwrotu;
wdotyezy jedynie sprzetu bedacego wyrobem medycznym”,

OdpowiedZ: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode,
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Dotyczy Zatgeznika nr 3 — Formularz cenowy oraz §1 ust. 3 projektu umowy:

8.W przypadku zgody na powyzsze, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje formularza
celowego (ze wzgledu na inng stawkg VAT niz pozostaly spiz¢t) poprzez dodanie wierszy
zawierajgcych wyposazenie niemedyczne wedlug na przyktad ponizszego wzoru:

w tym
Opis przedmiotu | Jednostka | cena ?ena podatek | Warto§¢ | Wartosé
Ip L . Ilos¢ | jednostkowa |jednostkowa
zamowienia miary . S ... VAT netto | brutto
netto brutto o . :
(%) | 5
Zestaw do badan
endoskopowych -
I. | zgodny z opisem
zalacznika nr 8
do SIWZ
1 | wideogastroskop | Sztuka 2
Wieza Sztuka 2
5 endoskopowa
PI?posr:zeme Sztuka 5
niemedyczne
3 |Szafa Sztuka 1
endoskopowa
Myjnia Szuka |1
4 endoskopowa
FI.’yposazen ie Sytuka 1
niemedyczne
5 | wideokolonoskop | Sztuka 1

Odpowiedz: Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Dotyczy §6 ust. 2.2) i 2.3) projektu umowy:

9.Zwracamy sig z prosbg o dostosowanie zapisow ww. ustepéw do przedmiotu zaméwienia,
Przedmiotem tego postgpowania nie jest dostawa wézkéw.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy zmienia zapisy projektu umowy.

Dotyczy Zalgeznika nr 8 — Opis przedmiotu zaméwienia: Wideogastroskop pkt. 17

Wieza endoskopowa pkt, 66 Wideokolonoskop pkt. 19

10.Zwracamy si¢ z proSbg o zmiane ww. punktéw na nastepujgee:

»Czas reakcji na zgloszong awarig (przyjecie zgloszenia — podjeta naprawa) w dnt robocze max. 2 dni
w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunigeie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych
od daty zgloszenia koniecanosci maprawy, ktéramoze byéusunigta w Polsce, ido 12 dni roboczychw
przypadku naprawy wymagajacej sprowadzenia czesci zamiennych spoza terenu Polski,”

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode. Zamawiajgcy modyfikuje Zalyeznik nr 8-
Wideogastroskop pkt.17, wieza endoskopowa pkt.66 , wideokolonoskop pkt. 19 do STWZ

Dotyczy Zalgcznika nr 8 - Opis przedmiotu zamdwicnia: Wideogastroskop pkt. 20
Wieza endoskopowa pkt. 69, Myjnia endoskopowa pkt. 53, Wideokolonoskop pkt. 22
1. Zwracamy si¢ z prosbg o zmiang ww. punktéw na nastgpujgce:
»Okres dostepnosei czgscl zamiennych — min. § lat od daty dostawy.”
Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgodg. Zamawiajacy modyfikuje Zalgcznik nr 8
Wideogastroskop pkt. 20,Wieza endoskopowa pkt. 69, Myjnia endoskopowa pkt. 53,
Wideokolonoskop pkt. 22
do SIWZ
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[2.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie wiez endoskopowych o ponizszych parametrach:
Procesor wizyjny Full HD

- Procesor fabrycznie nowy nie starszy niz 2016 rok

- Kompatybilny z oferowanymi wideoendoskopami

- Procesor obrazu z wyjsciem o rozdzielezosei full HD 1920x1080p

- Procesor wyposazony w: - wyjscia wideo: typu DVI (Full HD), 1 x 3G-8DJ, - gniazda USB do
podlaczenia zewnetrzngj klawiatury, paigci typu Pen Drive i drukarki

- Mozliwos¢ podigczenia gietkich endoskopéw: wideobronchoskopu, wideogastroskopu,

‘wideokolonoskopu, wideoduodenoskopu, , wideoureterorenoskopu i wideocystoureteroskopu

- Porty USB do podigezenia urzadzen peryferyjnych

- Funkcja zapisu zdjg¢. Zapis w pamigcei typu PenDrive bezposrednio podigezonej systemu wizyjnego,
w zestawie pamieé PenDrive 32 GB

- Funkcja zapisu sekwencji wideo. Zapis w pamigcei typu PenDrive bezposrednio podlaczonej systemu
wizyjnego, w zestawie pamigé PenDrive min. 32 GB.

- Mozliwo$¢ podigczenia osobngj dedykowanej glowicy kamery do sztywaych optyk réznych
specjalnodei

- Funkcja zatrzymania endoskopowego obrazu gléwnego z ruchomym obrazem dodatkowym - PIP

- System funkcji poprawy obrazowania SPIES

- Funkeje obrazowania uruchamiane w dowoluym momencie przez operatora za pomocs
programowalnych przyciskéw endoskopu

- Menu w jezyku polskim

- Intuicyjne menu operacyjne procesora wyswietlane na ekranie w postaci ikon

- Funkcja zoom cyfrowego

- Funkcja tworzenia indywidualnych ustawien profili uzytkownikdw

- Funkcja wyswietlania siatki na ekranie monitora do precyzyjnego wskazywania okre$lonego obszaru
pola operacyjnego

- Mozliwos¢ jednoczesnego wyswietlania obrazu z funkejami poprawy obrazowania oraz widoku
standardowego, w tym w podziale ekranu na 2 réwne czgsel

Zrédlo $wiatla

- Typ o$wietlenia w Zrodie §wiatla: ksenon

- Moc o$wietlenia 100 W

- Whudowany licznik czasu pracy lampy oraz sygnalizcja jej zuzycia na panclu przednim

- Latwa wymiana zarowki przez uzytkownika, bez koniecznosci wzywania serwisu technicznego

- Automatyczna i manualna regulacja natezenia $wiatla .

- Mozliwosé podlgezenia Swiatlowodu do sztywnych optyk

- Wyswietlacz graficzny poziomu natgzenia $wiatla

- Pompa insuflacyjna/irygacyjna zintegrowana ze Zrédlem $wiatia

- 3-stopniowa regulacja wydajnosci pompy z wyswietlaczem graficznym informujacym o ustawionej
wydajnosci

__Monitor medyczny .

- Monitor medyczny HDTV o przekatuej 27" wykorzystujacy technologie LED backlight
- Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 pikseli ‘

- Wyéwietlanie formaty obrazu: 4:3, 5:4, 16:9

- Funkcja obraz w obrazie (PIP)

- Wejscie/wyjscia cyfrowe: DVI

- Wejdcia: S-Wideo, Composite Wideo, VGA

Wazek endoskopowy

- Ramig obrotowe na monitor z zawieszeniem typu VESA

- Wieszak na endoskop

- 2 polki oraz szuflada

- 4 antystatyczne kola, 2 wyposazone w hamulice

Warunki gwarancji zgodne z wymaganymi przez Zamawiajacego.
Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode.
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13.Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na zaoferowanie wideogastroskopdw o ponizszych parametrach:
- Kompatybilne z oferowanymi torami wizyjnymi '

- 8 —krotne powigkszenie

- 2 — krotny elektroniczny zoom ustawialny na 4 poziomach

- Glebia ostrosci: 2 - 100 mm

- Kanal roboczy 2,8 mm

- Kat widzenia: 140°

- Wychylenie koncdwki sondy wziernikowej: géra 210°/dét 90°/lewo 100°/prawo 100°

- Srednica zewnetrzna sondy: 9,3 mm

- Funkeja identyfikacji endoskopu przez procesor z podaniem nazwy, typu i nr seryjnego endoskoptt
- Mozliwos¢ przypisania funkeji procesora na przyciski sterujgee na glowicy endoskopu, 3 przyciski
- Dhuigosé robocza sondy: 1600 mm

Warunki gwarancji zgodne z wymaganymi przez Zamawiajacego.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode. '

14.Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie wideokolonoskopdw o ponizszych parametrach:
- Kompatybilne z oferowanymi torami wizyjnymi

- 2 — krotny elektroniczny zoom ustawialny na 4 poziomach

- 8 — krotne powigkszenie

- Glgbia ostro$cei: 2 — 100 mm

- Kanal roboczy 3,8 mm

- Dhugosé robocza sondy: 1600 mm

- Kat widzenia: 160°

- Minimalne wychylenie koncdwki sondy wziernikowej: géra 180°; ddl 180°; prawo 160°; lewo 160°
- Srednica zewnetrzna sondy: 12,9 mm

- Funkeja identyfikacji endoskopu przez procesor z podaniem nazwy, typu i nr seryjnego endoskopu
- Mozliwo$¢ przypisania funkcji procesora na przyciski sterujgee na glowicy endoskopu, 3 przyciski
- 2 dysze sphukujace do optymalnego sptukiwania obiektywu

- Dodatkowy kanat do splukiwania pola obserwacii, tzw. ,,water-jet”

- Kanal “water-jet” w pelni szczotkowalny na calej diugosci w celu uzyskania optymalnego
bezpicczenstwa pacjenta i skutecznego reprocessingu endoskopu

Warunki gwarancji zgodne z wymaganymi przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

15.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie myjni zasilanej pradem 1-fazowym (230V,
50Hz)? Jest to rozwigzanie powszechnie stosowane w Polsce, nie bedzie wige wymagalo ze strony
Zamawiajacego adaptacji przylacza.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode,

16.Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie myjni niewyposazonej w system automatycznego
rozpoznawania koszy wsadowych? Rozwigzanie takie jest stosowana w myjniach-dezynfektorach do
narzgdzi, w ktdrej stosowane sa réznego rodzaju kosze (do narzedzi, do obuwia, do osprzetu
anestezjologicznego itp.) i system taki ma za zadanie wyeliminowaé mozliwoéé panylki personelu. W
myjni endoskopowej, w ktorej stosowany jest jeden rodzaj kosza system taki nie ma zadnego
zastosowania.

Odpowiedz: Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

17 Poniewaz norma PN-EN 15883-4 nie precyzuje w jaki sposéb ma byé uzdatniana woda procesowa
wybor metody uzdatniania pozostawiajgc producentom, prosimy o dopuszezenie innych sposobdw
uzdatniania wody takich jak np. filtry mikrobiologiczne. Zestaw takich filtrow znacznie skuteczniej
oczyszeza wode niz lampa UV poniewaz wychwytuje réwniez zanieczyszczenia stale mogace
uszkodzié¢ delikatna optyke endoskopu.
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Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

18.Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na zaoferowanie uzdatniacza wody wyposazonego w wyswietlacz
parametréw zamontowarny na stale?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

19.Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na zaoferowanie uzdatniacza kompatybilnego z oferowana myjnig
o wymiarach 300 x 600 x 850 mm, co nieznacznie odbiega od zapisdw SIWZ?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajgey nie wyraza zgody. _ S

20.W zwigzku z faktem, iz od maja 2015 obowigzuje zharmonizowana norma dotyczgca szaf do
pizechowywania endoskopéw elastycznych w kontrolowanych warunkach - EN ISO 16442, czy
Zamawiajgcy wymaga aby zaoferowana szafa spetniala wymagania ww. normy?

QOdpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga. -

21.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie szafy pozwalajacej na przechowywanie 9
endoskopéw, o wymiarach zewnegtrznych (S x G x W) 970 x 800 x 2.300 mm, z zamkiem
elektronicznym?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

22.(pkt 8) Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na zaoferowanie szafy wyposazonej w system
zapewniajgcy staly przeplyw filtrowanego powietrza w kanalach endoskopdw oraz na powierzchniach
zewngtrznych endoskopdw, ktéra pozwala na bezpieczne i higieniczne przechowywanie endoskopdw
przez okres 30 dni, a nie posiadajgcej wentylowanych bokéw? Oferowane rozwigzanie jest znacznie
nowoczesniejsze niz opisane w SIWZ, Wentylowane boki szafy powoduja, ze do wngtrza dostaje sie
brudne powietrze mogace ponownie skazié¢ przechowywane instrumenty, Takie rozwigzanie powoduje
konieczno$¢ powtdrnej dezynfekeji endoskopdw przed ich uzyciem, oferowane przez nas rozwigzanie
pozwala na uniknigeie tego procesu.

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

23.(pkt 9) Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie szafy nie wyposazonej w tace ociekowe?
Rozwigzanie takie powoduje powstawanie siedlisk mikroorganizméw, kitdre mogg prowadzié do
ponownego skazenia przechowywanych instrumentéw, Oferowana przez nas szafa dzigki nowoczesnej
konstrukeji, zgodnej z norma EN ISO 16442, nie wymaga stosowania tac ociekowych.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode,

24.Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaoferowanie systemu monitorujgco-raportujgcego opartego na
systemie koddw kreskowych? Pod wzgledem funkcjonalnym jest to rozwigzanie réwnowazne z
opisanym w SIWZ.

QOdpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgodg. o

25.Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie systemu bez glosowego podawania komend?
Myjnie endoskopowe powinny by¢ obshigiwane przez wykwalifikowany personel, ktéry na pewno nie
bedzie mial problemdw z kolejnosciq dzialan w procesie mycia.

Odpowiedz: Nie, Zamawiajagcy nie wyraza zgody.

26.Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie rozwigzania, w ktérym system jest zainstalowany
na zewnetrznym komputerze z mozliwoscig wydruku na drukarce, a dodatkowo myjnia jest
wyposazona w drukarke parametréw procesu? Pod wzgledem funkcjonalnym jest to rozwigzanie co
najmniej réwnowazne jak opisane w SIWZ.

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Zmodyfikowany zalgeznik nr 8 do SIWZ ,, opis przedmiotu zaméwienia” oraz zalacznik nr 6 do

SIWZ ,, Projekt umowy” znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajacego
(www.szpitalczerniakowski.waw.pl) .

Dzialajgc w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiei publicznych zamawiajacy
dokonuje zmiany terminu skladania ofert. Nowy termin skladania ofert uplynie w dnin 17.10.2016
roku o godzinie 12.00. Publiczne otwarcie ofert odbgdzie si¢ w dniu 17.10.2016 roku o godzinie
12.15.

Dzialﬁjaé w oparciub art. 12a Gstéxwy Prawo zambwieh pul_)'l'icznych W zwiqzku' Z Ww. modyﬁk’acsz'imi
zamawiajgcy zmienia odpowiednie postanowienia ogloszenia nr 320582-2016 z dnia 30.09.2016 r.
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