SZDITOI Samodzielny Publiczny
Czerniakowski | Zakiad Opieki Zdrowotnej

e

Warszawa, dnia 13-10-2016 1.

Biuro Zamoéwien Publicznych
ZP-03/39/2016

Informacja dla  wszystkich Wykonawcéw  uczestniczagcych w  przetargu
nieograniczonym na ,,Dostawe urzqdzer medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego
SP ZOZ” ( nr sprawy 39/2016)

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych
zamawiajgcy udziela odpowiedzi na nastgpujgce pytania wniesione w trakcie postepowania:

Dotyczy Zatacznika nr 8.1.5
1.Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajace nastepujace wymagania:

Tonometr bezdotykowy TOMEY:

Wymagania Oferowana wartosé
Lp PARAMETR / WARUNEK Warunek (poda¢ zakresy lub opisac)
graniczny
1 | Producent / Firma: Podaé
2 | Kraj: Poda¢
3 | Urzadzenie typ Podac¢
4 | Rok produkcji: 2012 Poda¢
Kserokopia waznych posiadanych
dopuszczenn do obrotu zgodnie z
. . . TAK
5 | wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia Podad
2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. odac
U. Nr 93, poz. 896)
PARAMETRY OGOLNE
6 Wymiary zewnetrzne (wys. X szer. X Podaé
gl.) [mm]
7 | Masa [kg] Poda¢
8 | Zasilanie Poda¢é
CHARAKTERYSTYKA TONOMETRU
9. | Zakres pomiarowy od 0 do 60 mmHg TAK
10.| Zrédho $wiatla: diodowe TAK
11.| Dtugos¢ fali: 880 nm TAK
Wielkos¢ energii na wyjsciu podczas
12 pomiaru: <100 mikroW i
Rodzaj oswietlenia przedniego odcinak
131 ska: dioda o diugodei fali 780 nm TAK
Mozliwos¢ wyboru trybdw
14, pomiarowych: manualny, automatyczne TAK

naprowadzanie, automatyczne
naprowadzanie i pomiar
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15.

Mozliwos¢ ustawiania parametrow
zarOwno za pomocg pulpitu jak i TAK
ekranu

16.

Mozliwos$é wyboru sekwencyjnego
pomiaru: co najmniej 3 podmuchy za
jednym wyzwoleniem, czas pomiedzy TAK
podmuchami nie wigkszy niz
0.1sekundy

17.

System automatycznego namierzania
oka po ustawieniu gltowicy przed okiem
pacjenta, wraz z automatycznym TAK
wyzwalaniem pomiarui przej$ciem na
drugie oko — mozliwo$¢ obstugi
ekranem dotykowym i joystickiem

18.

Sterowanie tonometrem zaréwno za
pomoca joysticka jak i dotykowego TAK
ekranu

19.

Sterowanie podbrodkiem z pulpitu TAK

20.

Mozliwos¢ korekeji pomiaréw IOP z
uwzglednieniem centralnej grubosci TAK
rogowki

21.

Wbudowana termiczna drukarka TAK

22.

Zakresy ruchu: przéd-tyt: 40mm,
lewo-prawo: 88mm TAK
gora-dot: 50mm

23.

Zakres ruchu podbrodka: 70mm TAK

24.

Przekatna wyswietlacza: 5,7 cali TAK

25.

Wyjscie RS 232C TAK

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy zatacznika nr 8.2.2 do SIWZ, pkt. 74
2. Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez funkcji DICOM Print umozliwiajacej drukowanie

obrazéw na zdalnych drukarkach wpietych w sie¢ szpitalna?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Aparaty EKG
3.Czy zamawiajacy wyodrebni aparat EKG jako oddzielny pakiet, co pozwoli na uzyskanie
lepszej ceny zakupu?
Odpowiedz: Nie Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie do pkt.2:
4.Czy zamawiajacy dopusci aparat EKG o wymiarach 330x270x74?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie do pkt. 3:
5.Czy zamawiajacy dopusci aparat EKG o wadze 3,2 kg?
Odpowiedz: Nie Zamawiajacy nie dopuszcza.
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Pytanie do pkt. 12:
6.Czy zamawiajacy dopusci aparat EKG z pasmem przenoszenia 0,05-170 Hz?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie do pkt. 15:

7.Czy zamawiajacy dopusci aparat EKG z czasem tadownia akumulatora przy catkowitym
roztadowniu 4-6 godzin?

Odpowiedz: Nie Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie do pkt. 19:
8.Czy zamawiajacy dopusci aparat EKG z portem USB iRS232?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie do pkt. 20:
9.Czy zamawiajacy dopusci aparat EKG pracujacy w wilgotnosci wzglednej 30-75%7?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie do pkt. 20:
10.Czy zamawiajagcy wymaga, aby aparat mial mozliwos$¢ podigczenia do oprogramowania,
ktére bedzie mozna zintegrowac z systemem dziatajacym w szpitalu
Odpowiedz: Nie Zamawiajacy nie wymaga.
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