SZpITOI Samodzielny Publiczny
Czerniakowski Zakiad Opieki Zdrowotne]

Warszawa, dnia 14-10-2016 1.

Biuro Zamoéwien Publicznych
ZP- 04/39/2016

Informacja dla  wszystkich ~Wykonawcdéw  uczestniczacych ~w  przetargu
nieograniczonym na
Dostawe urzqdzen medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ” ( nr sprawy
39/2016) -

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastepujace pytania wniesione w trakcie postgpowania:

Pakiet nr 1, lampa szczelinowa, pkt. 17
1.Czy Zamawiajacy dopusci aparat nie posiadajacy lampki fiksacyjnej?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1, tonometr pneumatyczny, pkt. 7
2.Czy Zamawiajacy dopusci ustawianie wszystkich parametrow z ekranu oraz sterowanie

podbrodkiem géra/dot, uspienie/wzbudzenie urzadzenia z pulpitu?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1, tonometr pneumatyczny, pkt. 16
3.Czy Zamawiajgcy dopusci przekatng wyswietlacza 7 cali?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1

4.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie z pakietu nr 1 lampy szczelinowej oraz
tonometru pneumatycznego i utworzy odrebny pakiet lub wyrazi zgode na skiadanie ofert
czesciowych w ramach pakietu?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Dot. Pakiet nr 1 - Zalacznik nr 8.1.1 do SIWZ. 4 KARDIOMONITORY
PRZYEOZKOWE + 1 KARDIOMONITOR TRANSPORTOWY + CENTRALA
MONITORUJACA

TYP 1 - KARDIOMONITOR PRZYLOZKOWY -4 SZT.

Ad. pkt 17
5.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor z czutoscig ustawiang na nastepujgce war-tosci:
0,125 cm/mV, 0,25 cm/mV, 0,5 cm/mV, 1,0 cm/mV, 2,0 cm/mV, wzmoc-nienie AUTO?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
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Ad. pkt 20

6.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor z wy$wietlaniem wartosci liczbowych od-
chylenia ST w wybranych od-prowadzeniach, bez wyswietlania wzorcowych odcinkéw ST i
bez wykreséw kotowych?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 40
7.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez funkcji stazy?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 46
8.Czy Zamawiajacy dopusci pomiar kapnografii w strumieniu glownym?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Ad. pkt 49
9.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez funkcji intubacji?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Ad. pkt 55
10.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez obliczania wartosci PPV?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Ad. pkt 56
11.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez obliczania i wy$wietlania CPP?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 72
12.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez automatycznego ustawiania granic

alarmowych?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 73
13.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez funkcji obliczen hemodynamicznych i

nerkowych?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 76 - , — : : :
14.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez przenoszenia konfiguracji za pomoca

pamieci USB?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

TYP 2 - KARDIOMONITOR PRZENOSNY

Ad. pkt 17
15.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor z czuto$cia ustawiang na nastepujgce wartosci:
0,125 cm/mV, 0,25 cm/mV, 0,5 cm/mV, 1,0 cm/mV, 2,0 cm/mV, wzmocnienie AUTO?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Ad. pkt 20

ul. Stepinska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547



SZpITOI Samodzielny Publiczny
Czerniakowski | Zaklad Opieki Zdrowotne;

16.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor z wyswietlaniem wartosci liczbowych
odchylenia ST w wybranych odprowadzeniach, bez wyswietlania wzorcowych odcinkéw ST i
bez wykresow kotowych?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Ad. pkt 40
17.Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor bez funkcji stazy?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad.pkt 57

18.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez automatycznego ustawiania granic
alarmowych?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 58

19.Czy Zamawiajagcy dopusci kardiomonitor bez funkcji obliczen hemodynamicznych i
nerkowych?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 61

20.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez przenoszenia konfiguracji za pomoca
pamieci USB?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Dot. Pakiet nr 1 — zalgcznik nr 8.1.3 do SIWZ. APARAT DO ZNIECZULEN
Ad. pkt 10
21.Czy Zamawiajacy dopusci aparat z lampkg na elastycznym ramieniu, ktéra moze by¢
skierowana w dowolne pole i tym samym nie ma koniecznosci stosowania dwdch
wbudowanych zrodetl $wiatta?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 12
22.Czy aparat z jedng pojemna szuflada zostanie dopuszczony do postepowania?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 14 e e -
23.Czy Zamawiajacy ma na mysli butle do Powietrza czy N20? Chcemy zauwazy¢, ze butle z
powietrzem majg objetos¢ 451, a wiec nie mogg by¢ zamocowane w aparacie nie tylko
naszym, ale i innych dostepnych na rynku. Jezeli Zamawiajacemu chodzi o inne specjalne
butle prosimy o wyjasnienie. Jednoczesnie prosimy o dopuszczenie aparatu bez uchwytu na
zapasowg butle z Powietrzem, jako technicznie niemozliwe do zrealizowania. Czy
Zamawiajacy wyraza zgode?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Ad. pkt 16
24.Poniewaz nie ma mozliwosci zamocowania typowej butli z powietrzem na aparacie, a
zasilanie z butli o objetosci 3-5L (pin-Index) nie ma sensu (konieczna byltaby czgsta wymiana
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butli) czy zatem Zamawiajgcy bedzie wymagat dostarczania wozka na butle z powietrzem?
Prosimy o wyjasnienie i/lub skorygowanie zapisu STWZ.
Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Ad. pkt 18

25.Czy Zamawiajacy dopusci takze inny aparat o wymiarach 80 cm x 137 cm x 80 ¢cm
(szerokos¢ x wysokos¢ x glebokos¢)

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Ad. pkt 20
26.Czy Zamawiajacy dopusci aparat z zasilaniem do 90 minut w warunkach typowych?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy dopuszcza

Ad. pkt 30
27.Czy Zamawiajacy dopusci inne mocowanie?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 32

28.Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z kompensacjg doptywu $wiezych gazéw? Nie ma
znaczenia czy bedzie to zawor jednokierunkowy czy tez inny bardziej zaawansowany sposob,
Wazny jest bowiem efekt koncowy — kompensacja.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Ad. pkt 33

29.Podobnie jak w punkcie 32, takze i w tym przypadku spotykane sg rézne rozwiazania w
tym zakresie, czy dopuscicie Panstwo zatem aparat z podgrzewanym systemem
oddechowym?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Ad. pkt 62
30.Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez takiej funkcji, wylgczenie alarméw moze okazaé sie

niebezpieczne w kontekscie nadzoru pacjenta?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 63
31.Czy Zamawiajacy dopusci aparat z ekranem 12,177
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 69

32.Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez prezentacji krzywej objetosci w funkcji czasu?
Zmiany objetosci obserwowane sa np. na petli oddechowej, co ma sens.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Ad. pkt. 92
33.Czy Zamawiajacy dopusci sterowanie kardiomonitorem za pomocg statych przyciskow

funkcyjnych i pokretta nawigacyjnego, bez ekranu dotykowego?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 101
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34.Czy zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z jednoczesna prezentacja trzech wykresow
réznych parametrow?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 103

35.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor z jednoczesna prezentacja na ekranie 7
odprowadzen z 5 elektrod, 8 odprowadzen z 6 elektrod, a w przypadku 10 elektrod
wySwietlanie 12 odprowadzen na dwoch ekranach po 6 odprowadzen?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Ad. pkt 104
36.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez wbudowanej mozliwosci tworzenia raportdw

12 odprowadzeniowego EKG z opisem, ale z mozliwo$cia rozbudowy o takg funkcje w
systemie centralnego monitorowania?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 105
37.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez automatycznej zmiany gtéwnego

monitorowanego odprowadzenia, a zamiast tego z automatycznym przej$ciem z analizy
wieloodprowadzeniowej na jednoodprowadzeniowa w przypadku problemu z jednym z
odprowadzen uzytych do analizy wieloodprowadzeniowe;j?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Ad. pkt 106
38.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor z nieco mniejszym zakresem alarmow niz zakres

pomiarowy? W przypadku dolnej granicy alarmowej pacjent jest zabezpieczony alarmem
asystolii (brak akcji serca przez 4 sekundy i dtuzej, co odpowiada 15 ud./min. W przypadku
gornego zakresu warto$¢ 300 znacznie przekracza mozliwosci serca cztowieka.

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 113
39.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor z zakresem pomiarowym od — 15 do +15 mm?

Taki zakres przekracza wartosci odchylenia ST, ktore mogg wystapi¢ u cztowieka
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 115

40.Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z rozpoznawaniem podstawowych arytmii
potencjalnie $miertelnych (asystolia, migotanie komor i tachykardia komorowa) oraz z
mozliwoscig rozbudowy o zaawansowane monitorowanie arytmii wg 13 definicji w sytuacji
rzeczywistej potrzeby?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Ad. pkt 121
41.Czy zamawiajacy dopusci kardiomonitor u opdznieniem alarmu bezdechu ustawianym w

granicach 10 — 30 sekund?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Ad. pkt 127
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42.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor z zakresem pomiarowym od 10 mmHg dla
cisnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ci$nienia skurczowego?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Ad. pkt 134
43.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez obliczania i wyswietlania wartosci PPV i

SPV?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ad. pkt 139
44.Czy Zamawiajacy dopusci zakres pomiarowy 1-100%?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Ad. pkt 140

45.Czy Zamawiajacy dopusci zakres pomiarowy 25-240 ud./min? Pozwoli to zaoferowaé
moduly pomiarowe wyposazone w technologie wiodacych producentow Masiom i Nellcor.
Odpowiedz: Nie, Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Ad. pkt 149
46.Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego

serca?
Odpowiedz: Wymagane jako opcja do rozbudowy.
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