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Warszawa, dnta 14.10.2016 1.

Biuro Zamdwien Publicznych
ZP-02/43/2016

Informacja dla wszystkich Wykonawcéw uczestniczacych w przetargu

nieograniczonym na ,,Dostawe okulistycznego sprzetu operacyjnego na rzecz Szpitala

Czerniakowskiego SPZOZ” (nr sprawy 43/2016).

Czesé I

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastgpujace pytania wniesione w trakcie postgpowania

4 termim'é, o ktérym jest mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych:

Dotyczy pakietu nr 2 — Zatacznik nr 3.2 do SIWZ

1) Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 2 — Zatacznik nr 3.2 do SIWZ pkt 3 dopusci

2)

fakoemulsyfikator wyposazony w gtowice umozliwiajace oprocz pracy z tradycyjnymi
ultradzwiekami (o kierunku przod tyt) prace w trybie oscylacji wzdluznych i
poprzecznych — z transwersalnym ruchem tipa ? Efekt elipsy powstaly w wyniku
natozenia sie ruchu wzdhuznego o czestosci ultradzwiekéw z ruchem poprzecznym
zdecydowanie poprawia efektywno$¢ usuwania zaémy oraz daje znakomite rezultaty
pooperacyjne dzieki znacznemu zmniejszeniu ilosci dostarczanych ultradzwigkéw w

poréownaniu z tradycyjnym ruchem tylko w jednej ptaszczyznie.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ. e e - -

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 2 — Zalgcznik nr 3.2 do SIWZ pkt 6 dopusci
funkcjonalno$¢ technologii zmiennych mikropulséw — stosowane sa rézne cykle
dostarczania mocy fakoemulsyfikujacej w zalezno$ci od potozenia pedatu w strefie
dostarczania mocy ? W zaleznosci od regulacji pedatem sterowania mozna zwigkszaé
lub zmniejsza¢ odstepy pomiedzy cyklami pracy mocy fako przy réwnoczesne]
liniowej kontroli poziomu mocy fako. Jest to opatentowana technologia producenta

spelniajaca opisany wymodg dla trybu burst (réwnoczesna regulacja mocy
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ultradzwiekéw 1 przerw pomiedzy wigzkami energii). Dodatkowo urzadzenie posiada
tryby pracy burst opisane w wymaganiach z regulowang dynamicznie czgstotliwoscia

cykli ultradzwigkow ze statg nastawng warto$cig mocy fako.
Odpowiedz: Zgodnie z STWZ.

3) Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 2 — Zatacznik nr 3.2 do SIWZ pkt 23 dopusci
fakoemulsyfikator, ktory zapewnia mozliwos¢ wspotpracy z gtowicg do implementacji
soczewek, a co za tym idzie w swojej konfiguracji nie posiadatby tego typu glowic w
ilosci 4 szt. ? Wykonawca dostarczy z urzadzeniem indzektory wielorazowego uzytku

do wszczepiania soczewek wewnatrz gatkowych w ilosci 4 szt.
Odpowiedz: Zgodnie z STWZ.

4) Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 2 — Zaltacznik nr 3.2 do SIWZ — Konfiguracja aparatu
do fakoemulsyfikacji pkt 8 dopusci fakoemulsyfikator, ktory jako nosnik pamieci
wykorzystuje tradycyjng pamie¢ USB typu Pendrive.

Odpowiedz: Tak.
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