SZpITOI Samodzielny Publiczny
Czerniakowski Zaklad Opieki Zdrowotne]

Warszawa, dnia 14.10.2016 1.

Biuro Zamowien Publicznych
ZP-03/43/2016

Informacja dla wszystkich Wykonawcéw uczestniczagcych w  przetargu
nieograniczonym na ,,Dostawe okulistycznego sprzetu operacyjnego na rzecz Szpitala

Czerniakowskiego SPZOZ” (nr sprawy 43/2016).

Czesé M1

Dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwiefi publicznych
zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastepujace pytania wniesione w trakcie postgpowania

w terminie, o ktérym jest mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

PAKIET NR 2 (FAKOEMULSYFIKATOR DO OPERACJI ZACMY):

Pozycja nr 2: Czy zamawiajacy dopudci aparat z gtowicg z 6-krysztalowym elementem
piezoelektrycznym? Przeklada sie to na mniejsze rozmiary i wage glowicy oraz skutkuje
mniejsza ilo$cia wydzielanego ciepta (benefitem dla pacjenta jest mniej poparzona rogéwka

oraz mniejsza utrata komorek srédbtonka rogowki),
Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pozycja nr 3: Czy zamawiajacy dopusci aparat z glowica bez mozliwosci pracy z
ultradzwickami skretnymi natomiast pozwalajace na unikatowa prace w trybie ,,Cold Phaco™
(,Zimna Fakoemulsyfikacja”) co wplywa na zmniejszenie emitowanego ciepla przez tip
glowicy i nie doprowadza do poparzen rogdéwki oraz utraty komérek srodbtonka? Dodatkowo
proponowana glowica pracuje na czestotliwosci 28,5kHz ktora to przeklada sig na dtuzszy
_stroke lengt” i lepsza kawitacje czyli efektywniejszg emulsyfikacje soczewki ( efekt

kawitacji w przypadku ruchow skretnych nie jest juz tak wydajny).

Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

ul. Stepinska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547



SZpITCII Samodzielny Publiczny
Czerniakowski | Zaklad Opieki Zdrowotnej

Pozycja nr 4: Czy zamawiajacy dopusci aparat z podcisnieniem przy Irygacji / aspiracji do
600 mHg? Roznica 50mHg nie przeklada si¢ na przebieg zabiegu i nie ma wptywu na wyniki

pooperacyjne.
Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pozycja nr 11: Czy zamawiajacy dopusci aparat z podcisnieniem przy fakoemulsyfikacji do
600 mHg? Réznica 50mHg nie przektada si¢ na przebieg zabiegu i nie ma wptywu na wyniki

pooperacyjne.
Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pozycja nr 19: Czy zamawiajacy dopusci aparat z mozliwoscig pracy noza pneumatycznego
z predkoscig do min.800 cig¢/min? Mniejsza ilo$¢ cigé w przypadku witrektomii przedniej
jest wystarczajgca do przeprowadzenia zabiegu usunigcia ciata szklistego z komory przedniej

1 nie ma wpltywu na wyniki pooperacyjne.

Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pozycja nr 20: Czy zamawiajacy dopusci aparat z pompg centryczng (odsrodkowa)? Pompa
centryczna to najbardziej uniwersalne rozwiazanie gdyz jest ona posrednia pomiedzy pompg
perystaltyczna a pompa Venturi, dzigki czemu pozwala na bezpieczenstwo i delikatnosé pracy
pompy perystaltycznej oraz wieksza efektywnos¢ i wydajnos¢ pracy pompy Venturi.
Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pozycja nr 22: Czy zamawiajacy dopusci maszyne bez mozliwosci wspotpracy z

urzadzeniami do zapisu video parametréw wykonywanego zabiegu. Mozliwos¢ taka istnieje

zawsze poprzez podlaczenie urzadzen do zapisu video do mikroskopu operacyjnego.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.
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Pozycja nr 23:  Czy zamawiajacy dopusci aparat bez mozliwosci wspdtpracy z glowica do
implantacji soczewek? Zapis taki sugeruje jedynie jednego oferenta ktorego aparat posiada
takg funkcje. Dodatkowo gtowica taka zwalidowana jest do wszczepu soczewek tylko jedne;j
firmy co dodatkowo ogranicza mozliwosci sktadania ofert przez inne firmy w przyszlych
postepowaniach przetargowych dotyczacych implantéw soczewkowych co moze okazaé sie

niekorzystne dla zamawiajacego pod wzgledem finansowym.
Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Pytania dotyczace: konfiguracji aparatu do fakoemulsyfikacji — wyszczegdlnienie:

Pozycja nr 8: Czy zamawiajacy dopusci aparat bez wbudowanej karty pamieci ale za to

posiadajacym 2 porty USB pozwalajace na podtaczenie zewnetrznych nosnikéw pamieci.
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pozycja nr 11: Czy zamawiajacy dopusci aparat bez mozliwosci wspotpracy z glowica do
implantacji soczewek? Zapis taki sugeruje jedynie jednego oferenta ktérego aparat posiada
takg funkcje. Dodatkowo glowica taka zwalidowana jest do wszczepu soczewek tylko jednej
firmy co dodatkowo ogranicza mozliwosci sktadania ofert przez inne firmy w przysztych
postepowaniach przetargowych dotyczacych implantéw soczewkowych co moze okazaé sie

niekorzystne dla zamawiajacego pod wzgledem finansowym.

Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiami SIWZ.
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