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Warszawa, dnia 14.10.2016 r.

Biuro Zamoéwien Publicznych
ZP-05/43/2016

Informacja dla wszystkich Wykonawcow uczestniczacych w przetargu
nieograniczonym na ,, Dostawe okulistycznego sprzetu operacyjnego na rzecz Szpitala

Czerniakowskiego SPZOZ” (ur sprawy 43/2016).
Cze$¢ V

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych
zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastepujace pytania wniesione w trakcie postepowania

w terminie, o ktérym jest mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

Odpowiedz na ponizszg tres¢ pisma.

Zgodnie z SIWZ.
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W zwiazku z przetargiem nr 43/2016 na zakup maszyny do fakoemulsyfikacji, ktory pojawit si¢ na stronie
internetowe] Szpitala dnia 07.10.2016, sktadamy zapytanie o mozliwo$¢ dopuszczenia do przetargu wigcej niz
jednego Dostawce. Aktualny SIWZ ogranicza mozliwo$¢ skiadania ofert tylko przez jednq firme (Alcon Polska).
Dopuszczenie do skiadania ofert przez wiecej niz jedng firme pozwoli na wybor sposrod aparatow
réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, a dajacych jednoczesnie korzysci ze wzgledu na

nizszg cene.

W zataczniku przesylamy pismo przedstawiajace zalety maszyny Stellaris firmy Bausch & Lomb wraz z

proponowana ofertg cenowa.

Firma Bausch+Lomb to jedna z najdtuiej dziatajacych na $wiecie firm okulistycznych. Powstata w 1853r w
stanie Nowy Jork. Przyczynifa sie do wprowadzenia wielu innowacyjnych rozwigzan i znanych oraz cenionych

marek:

v Wprowadzenie na rynek kultowych juz okularéw marki Ray-Ban w 1926 roku,

v W 1954 roku Amerykariska Akademia Filmowa przyznala firmie Bausch+Lomb Oskara za wkiad w
rozwoj kinematografii,

/" Pierwsze zdjecie ksiezyca z 1965 roku zostato wykonane za pomoca optyki firmy Bausch+Lomb w ktéra
wyposazony byt fazik Explorer 1,

Y W 1971 roku Bausch+Lomb wprowadzit na rynek pierwsza na swiecie migkkg soczewke kontaktows,

v W 1997 roku jako jedna z pierwszych firm wprowadzilismy maszyne do usuwania zalmy metoda

fakoemulsyfikacji,
v Jako jedyna firma posiadamy kompleksowa platforme i portfolio produktéw pozwalajacych na

usuwanie zacmy metoda mikrociecia (ponizej 2,0 mm).

Stellaris Anterior” to nowoczesna, inspirujaca | wszechstronna platforma MICS. Oferuje najnowoczesniejsze
rozwiazania technologiczne mozliwe do zastosowania podczas chirurgii zacmy oraz daje najwieksza, wérod

dostepnych aktualnie na rynku maszyn, elastycznos¢ w wyborze techniki operacji:

o Standardowa metoda operacji (ciecie w zakresie 2,2mm ~ 3,0mm)
o Coaxial MICS (1,8~ 2,0mm)
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e Biaxial MICS (1,4 mm)

Fakoemulsyfikator ,Stelaris Anetrior” stanowi integralna czeéc obszerne] platformy procedur MICS jaka
oferuje firma Bausch+Lomb — moze by¢ uzywany ze specjalistycznymi soczewkami takimi jak np. Akreos MICS,
wysokospecjalistycznymi  narzedziami  Storz, odpowiednimi indiektorami oraz szerokim wachlarzem

wiskoealstykdw.
Zasadniczg korzyscig dla pacjenta dzieki zastosowaniu techniki MICS jest przede wszystkim redukcja urazu

okotooperacyjnego, zmnigjszenie utraty komorek srodblonka rogowlki, wyeliminowanie chirurgicznie

indukowanego astygmatyzmu oraz szybsza rekonwalescencja.

Do nowoczesnych rozwiazan technologicznych zastosowanych w maszynie ,Stellaris Anterior” moZemy

zaliczyé:

1) Mozliwos¢ usuniecia zaémy metodg C-MICS (1,8- 2,0mm) oraz B-MICS (1,4mm)

2) Digiflow - czyli system wymuszonej infuzji polegajacej na automatyczne] kontroli utrzymywania
ciénienia w butelce z BSS, dzieki czemu minimalizujemy wahania ciénienia $rodgatkowego (1OP)

podczas operacji zacmy w poréwnaniu do infuzji grawitacyjnej.

3) StableChamber Tubing — komora stabilizacyjna na wzmocnionym (grubszym) drenie aspiracyjnym
» zapobiega efektowi ,surge” oraz zapewnia stabilng komore oka,
s komora StableChamber zawiera takze specjalny filtr zatrzymujgey czastki wieksze niz 0,5mm
dzieki czemu zachowany jest przeptyw piynu przez dren,
s Wzmocniony, grubszy dren aspiracyjny — zapobiega efektowi ,surge” oraz stabilizuje komore

przednig oka.

4) Glowica Stellaris Attune - jeszcze wigksza wydajnosc, ergonomia oraz bezpieczenstwo:

¢ najnizsza mozliwa czestotliwos¢ pracy glowicy - 28.5 kHz — co przekfada sie na mniejsza ilos¢
wydzielanego podczas pracy ciepta bez utraty sity emulsyfikacji soczewki (benefitem jest tu
mniej poparzona rogowka i mniejsza utrata endothelium rogdwki),

~ o glowica posiada az 6 krysztafow piezoelektrycznych (pozostafe firmy standardowo 4) - co
przekiada sie na mniejsze rozmiary | wage glowicy oraz skutkuje mniejszg iloscig wydzielanego
ciepta (benefitem — jak wyze] — jest mniej poparzona rogdwka oraz mniejsza utrata komorek
srodbtonka rogdwki),

s Mozliwos¢ pracy za pomoca ,Burstow wielosekwencyjnych” ~ tak zwana ,zimna
fakoemulsyfikacja” (chiodny tip podczas pracy glowicy — mniejsze ryzyko poparzenia rogowki),

o Mozliwosé wigczenia ,fal ultradzwiekowych” - unikatowa cecha maszyny firmy Bausch+Lomb ~
powoduje to fatwiejsze | bezpiecznigjsze usuwanie kawatkéw soczewki poprzez lepsza sife
przyciggania i utrzymywania kawatkow soczewki na konicdwee igly do fakoemulsyfikacji. Cecha
ta zmniejsza takze wydzielanie energil | temperatury,

s Luerlock - dodatkowe zabezpieczenie glowicy dotyczace drenu z infuzjg plynows .
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5} Kompleksowa platforma MICS (sub 2,0 mm):
o Stellaris Anterior (B-MICS; C-MICS),
¢ Soczewki do mikrociecia (Akreos MICS, Incise, Versario Multifocal),
¢ indzektory 1,8 oraz 1.4,
s STORZ - Narzedzia do procedur MICS (noze, tipy, pesety, czopery itd.),
* Portfolio wiskoelastykow,

o Paki (m.in. kasety MICS).

6) Pompa centryczna (odsrodkowa) — ang. Centrifugal pump — jako jedyni na rynku posiadamy to
rozwigzanie. Pompa centryczna to najbardziej uniwersalne rozwigzanie gdyz jest ona posrednia
pomigdzy pompa perystaltyczng a pompg Venturi, dzigki czemu pozwala na delikatne jak i bardziej

wydajne ustawienia parametrow pracy maszyny.

7) Bezprzewodowy sterownik noiny - taczenie z maszyng za pomoca Bluetooth. Dodatkowo sterownik
ten pozwala na prace w trybie Dual-linear - dwuwymiarowa kontrola praca sterownika noznego (gora-
dot oraz prawo-lewo - jednoczesnie) wieksza precyzja oraz mozliwosé kontroli zaprogramowanych

ustawien.
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