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Warszawa, dnia 03.40.2018 r.

DZPiZ- 01/79/2018
WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawc6w uczestniczacych w przetargu nieograniczonym na:
wZakup i dostawg optyk typu Hopkins II 30° i typu Hopkins IT 70° wraz z dodatkowym
wyposazeniem na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z 0.0.”

(nr sprawy: 79/2018)

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych (4. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.), Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na nastgpujace pytania wniesione
przez Wykonawcow w trakcie niniejszego postgpowania przetargowego i dokonuje zmiany SIWZ nie
prowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o zamdéwieaniu:

Pytanie Nr 1.

Zwracam si¢ do Zamawiajacego o usuni¢cie wymogu: ,System soczewek: Hopkins II” oraz
,»Certyfikat producenta potwierdzajacy technologie Hopkins II”. Technologia HOPKINS II® zostala
opatentowana i wprowadzona przez firm¢ Karl Storz, ktérej wylgcznym dystrybutorem w Polsce jest
firma Medim Sp. z 0.0. Na rynku dostepne sa optyki endoskopowe, ktorych jako$¢ jest nie gorsza od
produktéw firmy Karl Storz oraz posiadajg systemy réwnowazne z systemem Hopkins I
Dotychczasowy zapis uniemozliwia zaoferowanie optyki innej niz produkowanej przez firmg Karl
Storz, co w spos6b razgey uniemozliwia uczeiwa konkurencje.

Odpowiedz Nr 1: Zamawiajacy modyfikuje zapis na: ,system soczewek: Hopkins II lub
rownowazny”. Oba warianty potwierdzone stosownym certyfikatem.

Zmodyfikowany zalacznik nr 3 do SIWZ — ,ZMIANA. Parametry techniczne graniczne - Opis
przedmiotu zaméwienia” znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajgcego
(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Pytanie Nr 2,

Zwracam sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie zasadno$ci posiadania przez zrédlo $wiatla
wbudowanego modulu SCB oraz o dopuszczenie zrodla $wiatla bez modulu SCB (Storz
Communication Bus), ktéry to modul jest specyficzny dla produktéw firmy Karl Storz.
Dotychczasowy  zapis moze uniemozliwiaé zaoferowanie  produktéw  réwnowaznych,
konkurencyjnych do produktéw firmy Karl Storz.

Odpowiedz Nr 2: Zamawiajgcy rezygnuje z wymogu posiadania przez zrédlo $wiatla modulu
SCB.

Zmodyfikowany zalgeznik nr 3 do SIWZ — ,,ZMIANA. Parametry techniczne graniczne - Opis
przedmiotu zaméwienia” znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajgcego
(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).
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Pytanie Nr 3.

Zwracam si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie zasadnosci posiadania przez zrédlo Swiatla wskaznika
informujacego o zblizajacym si¢ terminie wymiany fotoelementu LED. Zamawiajacy wymaga aby
trwalto$é fotoelementu LED wynosila co najmniej 20.000 h. Zakladajac standardowe wykorzystanie
srédla $wiatla jego trwalo$¢ szacowana jest na 10 lat, czyli przekracza standardowy czas Zycia
urzadzenia medycznego.

Odpowiedz Nr 3: Zamawiajgcy dopuszeza, aby sygnalizacja zblizajacego si¢ terminu wymiany
fotoelementu LED bylo sygnalizowane zmniejszong ilo$cia emitowanego Swiatla,

Pytanie Nr 4.
Zwracam si¢ do Zamawiajacego o dopuszczenie rownowaznego zrodla $wiatla LED o nastgpujacych

parametrach:

1. wymiary (szer. x gh. x wys.) do: 353mm x 103mm x 253mm

2. waga: 4,9kg

3. temperatura barwowa zrodla $wiatla zawiera sig¢ w zakresie: 6000 — 6500 K

4. wlgcznik urzadzenia na plycie tylnej aparatu
spelniajagcego pozostale wymagania.
Odpowiedz Nr 4: Ppkt. 1-3 - Tak, Zamawiajgcy dopuszeza. Ppkt.4 - Zgodnie z SIWZ.
Zmodyfikowany zalgeznik nr 3 do SIWZ — ,,ZMIANA. Parametry techniczne graniczne - Opis
przedmiotu zamoéwienia® znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajgcego
(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Pytanie Nr 5.

Dotyczy czgsci - optyka endoskopowa 30” — 4 sztuki, Optyka endoskopowa 70’ — | sztuka:

poz. 1. Czy zamawiajgcy wymaga aby oprdcz napisu na korpusie potwierdzajacym autoklawalnose,
wykonawca naniést réwniez informacje w postaci graficznej o $rednicy kompatybilnego
swiattowodu?

OdpowiedZz Nr 5: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie Nr 6.

Dotyczy czesci - optyka endoskopowa 30’ — 4 sztuki, Optyka endoskopowa 70’ — 1 sztuka: poz. 3.
Czy zamawiajacy wymaga aby na optyce zostala nadrukowana réwniez informacji w postaci kodu
data matrix zawierajgca informacje o numerze katalogowym i numerze seryjnym optyki, ulatwi to
pozniejszg identyfikacje posiadanych zasobow?

Odpowiedz Nr 6: Zamawiajgcy wymaga naniesienia na optyk¢ niezmywalnego numeru
katalogowego i seryjnego.

Zmodyfikowany zalgcznik nr 3 do SIWZ - ,ZMIANA. Parametry techniczne graniczne - Opis
przedmiotu zaméwienia” znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajacego
(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Pytanie Nr 7.

Dotyczy czesci — Zrédlo $wiatta — 2 sztuki: Poz.12. Prosimy o dopuszczenie jako rozwigzanie
réwnowazne funkcji informujgcej o zblizajgcym si¢ terminie wymiany fotoelementu LED
realizowanej poprzez zmniejszenie ilosci emitowanego $wiatla przez urzadzenie.

Odpowiedz Nr 7:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
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Zmodyfikowany zalgcznik nr 3 do SIWZ — ,ZMIANA. Parametry techniczne graniczne - Opis
przedmiotu zaméwienia” znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajgcego
(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Pytanie Nr 8,

Prosimy o wydluzZenie czasu usunigcia awarii w okresie gwarancji z koniecznoscig sprowadzania
czgéei zamiennych z 7 dni roboczych na 14 dni roboczych od daty zgloszenia. Czas ten jest optymalny
pod wzgledem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia uslug na najwyzszym poziomie.
Odpowiedz Nr 8: Zamawiajgcy wydluza czas usunigcia awarii w okresie gwarancji
z konieczno$cig sprowadzenia cz¢$ci zamiennych z 7 do 14 dni roboczych od daty zgloszenia.
Zmodyfikowany zalgeznik nr 3 do SIWZ — ,,ZMIANA. Parametry techniczne graniczne - Opis
przedmiotu zaméwienia” znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajacego
(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Zmodyfikowany zalgcznik nr 4 do SIWZ — ,,ZMIANA. Projekt umowy” znajduje si¢ do pobrania
na stronie internetowej Zamawiajgcego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Pytanie Nr 9,
Czy Zamawiajgcy zrezygnuje z naliczania kar umownych z tyt. opéznienia w usunigciu wad i usterek

w wypadku wstawienia aparatu zastgpczego?

Odpowiedz Nr 9: Zamawiajacy odstapi od naliczania kar umownych z tytulu opéznienia
w usunieciu wad i usterek w przypadku wstawienia przez Wykonawce aparatu zastgpczego o nie
gorszych parametrach.

Pytanie Nr 10. Pytania do zalgcznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis
przedmiotu zaméwienia. Pytania do optyki endoskopowej 30°. Pytanie dotyczace wymagai
ogolnych - pkt. 8:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania optyk¢ endoskopowsg o dlugosei czgsei roboczej 147,9
mm? Optyka o takiej dlugoéci jest obecnie uzywana przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz Nr 10: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 11.

Pytania do zalgcznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis przedmiotu
zaméwienia. Pytania do optyki endoskopowej 30°. Pytanie dotyczace wymagan ogélnych - pkt.
9:

Czy Zamawiajacy dopuéci do zaoferowania optyk¢ endoskopowa z systemem soczewek
waleczkowych w technologii 3-ch plaszezy? Optyki w takim systemie sa rowniez obecnie uzywane
przez Zamawiajacego.

Odpowiedz Nr 11: TAK, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 12. Pytania do zalaeznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis
przedmiotu zaméwienia. Pytania do optyki endoskopowej 70°. Pytanie dotyczace wymagan
ogolnych - pkt. 8:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania optyke endoskopows o dlugosci czgsci roboczej 148,4

mm?
Odpowiedz Nr 12: Zgodnie z STWZ,

Szpital Czerniakowski Sp.z 0.0. z siedzibq w Warszawie, ul. Stepinska 19/25, 00 -739 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sqd Rejonowy dia m. st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: 0000678693,
Kapitat zaktadowy: 40 100 000,00 zt, NIP: 521-293-24-55, Regon: 011026815
tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl



SZpITOH Spoétka z ograniczona
Czerniakowski | °edpowiedzialnoscia

Pytanie Nr 13. Pytania do zalgcznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis
przedmiotu zaméwienia. Pytania do optyki endoskopowej 70°. Pytanie dotyczgce wymagai
ogolnych - pkt. 9:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania optyke endoskopowa z systemem soczewek
wateczkowych w technologii 3-ch plaszezy? Optyki w takim systemie sg réwniez obecnie uzywane
przez Zamawiajacego.

Odpowiedz Nr 13: TAK, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 14. Pytania do zalgcznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis
przedmiotu zaméwienia. Pytania do zrodla Swiatla.

Pytanie dotyczgce wymagai ogélnych - pkt. 3

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania Zrédlo swiatla o wymiarach (szer. x gl. X wys.) 295 mm x
404 mmx 111 mm?

Odpowiedz Nr 14: TAK, Zamawiajacy dopuszcza,

Zmodyfikowany zalgcznik nr 3 do SIWZ — ,ZMIANA. Parametry techniczne graniczne - Opis
przedmiotu zaméwienia” znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajacego
(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Pytanie Nr 15. Pytania do zalgcznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis
przedmiotu zaméwienia. Pytania do Zrodla $wiatla.

Pytanie dotyczgce wymagan ogolnych - pkt. 4:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania zrodlo $wiatla o wadze do 6,5 kg?

Odpowiedz Nr 15: TAK, Zamawiajgcy dopuszcza.

Zmodyfikowany zatgcznik nr 3 do SIWZ — ,ZMIANA. Parametry techniczne graniczne - Opis
przedmiotu zaméwienia” znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajacego
(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Pytanie Nr 16. Pytania do zalgeznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis
przedmiotu zaméwienia. Pytania do zrédla Swiatla.

Pytanie dotyczgce wymagan ogélnych - pkt. 6:

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu potwierdzenia tego parametru?

Odpowiedz Nr 16: Zgodnie z STWZ.

Pytanie Nr 17,

Pytania do zalaeznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis przedmiotu
zamoéwienia. Pytania do zrédla $wiatla.

Pytanie dotyczace wymagan ogdlnych - pkt. 7:

Czy Zamawiajacy dopusci trwatosé lampy LED do 2.000 h ciaglej pracy?

Odpowiedz Nr 17: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie Nr 18.

Pytania do zalgcznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis przedmiotu
zamoéwienia, Pytania do zrédla Swiatla.

Pytanie dotyczace wymagan ogélnych - pkt. 9:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania zrodlo §wiatla w mozliwoscig regulacji mocy $wiatta w 7-
stopniowej skali?

Odpowiedz Nr 18: TAK, Zamawiajacy dopuszcza,

Zmodyfikowany zalgcznik nr 3 do SIWZ - ,,ZMIANA. Parametry techniczne graniczne - Opis
przedmiotu zaméwienia” znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajgcego
(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Pytanie Nr 19.

Pytania do zalgcznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis przedmiotu
zamowienia. Pytania do zrédia Swiatla.

Pytanie dotyczace wymagan ogélnych - pkt. 11:

Czy Zamawiajgcy zrezygnuje z wymogu posiadania w urzadzeniu przycisku standby?

Odpowiedz Nr 19: Zgodnie z SIWZ,

Pytanie Nr 20.

Pytania do zalgcznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis przedmiotu
zamoéwienia. Pytania do zrédla Swiatla.

Pytanie dotyczace wymagan ogélnych - pkt, 12:

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu posiadania wskaznika informujacego o zblizajacym sig
terminie wymiany fotoelementu LED?

Odpowiedz Nr 20: TAK, Zamawiajacy dopuszcza.

Zmodyfikowany zalgcznik nr 3 do SIWZ — ,ZMIANA. Parametry techniczne graniczne - Opis
przedmiotu zaméwienia® znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajacego
(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Pytanie Nr 21.

Pytania do zalaeznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis przedmiotu
zamdwienia. Pytania do zrédla Swiatla.

Pytanie dotyczgce wymagan ogélnych - pkt. 13:

Czy Zamawiajgcy zrezygnuje z wymogu posiadania modutu SCB w urzadzeniu?

Odpowiedz Nr 21: Zamawiajgcy rezygnuje z wymogu posiadania przez Zrédlo $wiatla modulu
SCB.

Zmodyfikowany zalgcznik nr 3 do SIWZ — ,ZMIANA. Parametry techniczne graniczne - Opis
przedmiotu zaméwienia” znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajacego
(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Pytanie Nr 22,

Pytania do zalgcznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis przedmiotu
zamoéwienia. Pytanie dotyczgce wymagan dodatkowych - pkt. 2:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania $wiatlowéd o $rednicy 2,8 mm?
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Odpowiedz Nr 22: TAK, Zamawiajgcy dopusci §wiatlowod o srednicy 2,8 mm pod warunkiem,
ze takie rozwigzanie nie wplynie niekorzystnie na jako§é przesylanego nim $wiatla i pozwoli na
stosowanie posiadanych przez Zamawiajacego optyk.

Zmodyfikowany zalgeznik nr 3 do SIWZ - ,,ZMIANA. Parametry techniczne graniczne - Opis
przedmiotu zamdwienia”® znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajgcego
(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Pytanie Nr 23.

Pytania do zalacznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis przedmiotu
zamowienia, Pytanie dotyczgce wymagan dodatkowych - pkt, 6:

Czy Zamawiajacy dopusci czas reakcji serwisu na zgloszenie awarii w okresie gwarancji na 24
godziny robocze (wylgczajac weekendy i swieta)?

Odpowiedz Nr 23:

TAK, Zamawiajacy dopuszcza.

Zmodyfikowany zalgcznik nr 3 do SIWZ — ,ZMIANA. Parametry techniczne graniczne - Opis
przedmiotu zamoéwienia” znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajgcego

(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).
Zmodyfikowany zalgcznik nr 4 do SIWZ — ,,ZMIANA. Projekt umowy” znajduje si¢ do pobrania
na stronie internetowej Zamawiajacego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Pytanie Nr 24.

Pytania do zalgcznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis przedmiotu
zamoéwienia. Pytanie dotyczgce pozostalych wymagan - pkt. 6:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgod¢ na modyfikacj¢ punktu na nastgpujacy:

Czas reakcji serwisu na zgloszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 24 godziny w dni
robocze od daty zgloszenia

Zwracam si¢ z prosbg o dostosowanie do ww. zapiséw wzoru umowy

Odpowiedz Nr 24:

TAK, Zamawiajacy dopuszcza.

Zmodyfikowany zalgcznik nr 3 do SIWZ — ,ZMIANA. Parametry techniczne graniczne - Opis
przedmiotu zamowienia® znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajacego
(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Zmodyfikowany zalacznik nr 4 do SIWZ — ,,ZMIANA. Projekt umowy” znajduje si¢ do pobrania
na stronie internetowej Zamawiajacego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Pytanie Nr 25.
Pytania do zalgcznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis przedmiotu

zamdwienia, Pytanie dotyczace pozostalych wymagan - pkt. 10:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje punktu na nastepujacy:
Czas usunigcia awarii w okresie gwarancji z konieczno$cig sprowadzenia czesci zamiennych do 12

dni roboczych od daty zgloszenia
Zwracam si¢ z prosbg o dostosowanie do ww. zapisow wzoru umowy.

OdpowiedZ Nr 25:
TAK, Zamawiajacy dopuszeza,
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Zmodyfikowany zalgcznik nr 3 do SIWZ — ,,ZMIANA, Parametry techniczne graniczne - Opis
przedmiotu zamodwienia®” znajduje sie do pobrania na stronie internetowej Zamawiajgcego

(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).
Zmodyfikowany zalgcznik nr 4 do SIWZ - ,,ZMIANA. Projekt umowy” znajduje si¢ do pobrania
na stronie internetowej Zamawiajacego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Pytanie Nr 26.

Pytania do zalgcznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis przedmiotu
zamoOwienia, Pytanie dotyczace pozostalych wymagan - pkt, 12:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgod¢ na modyfikacj¢ punktu na nastgpujacy:

Jezeli w okresie gwarancji/rgkojmi wystapi awaria urzadzenia niemozliwa do usunigcia lub urzgdzenie
bedzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw gwarancyjnych, Wykonawca, w
terminie 7 dni roboczych od chwili zgloszenia awarii, jest zobowigzany do jego wymiany na
fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niz okreslono w SIWZ.

Zwracam si¢ z prosbg o dostosowanie do ww. zapiséw wzoru umowy.

Odpowiedz Nr 26:

TAK, Zamawiajgcy dopuszcza.

Zmodyfikowany zalgcznik nr 3 do SIWZ — ,,ZMIANA. Parametry techniczne graniczne - Opis
przedmiotu zamdwienia” znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajgcego
(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Zmodyfikowany zalgcznik nr 4 do SIWZ - ,ZMIANA. Projekt umowy” znajduje sie do pobrania
na stronie internetowej Zamawiajacego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Pytanie Nr 27.

Pytania do zalgcznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis przedmiotu
zamowienia. Pytanie dotyczace pozostatych wymagai - pkt, 22:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje punktu na nastepujacy:

W okresie gwarancji, w przypadku uszkodzeri mechanicznych czynigcych naprawe nieoplacalng lub
niemozliwg — wystawienie orzeczenia technicznego bez dodatkowych kosztow dla Zamawiajgcego
Odpowiedz Nr 27: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 28.

Pytania do zalgcznika nr 3 do siwz — parametry techniczne - graniczne — opis przedmiotu
zamodwienia. Pytanie dotyczgce pozostalych wymagan - pkt. 23-24:

Zawracam si¢ z prosba o potwierdzenie, iz opisane dokumenty beda mogly by¢ dostarczone na etapie
realizacji zamdwienia razem dostawg urzadzenia.

Odpowiedz Nr 28: TAK, Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie Nr 29.

Pytanie dotyczy wzoru umowy Par. 6 ust. 1

Zwracam si¢ z prosbg o potwierdzenie, iz Zamawiajacy nie begdzie naliczal kar umownych
w przypadku dostarczenia sprzgtu zastgpezego na czas naprawy.

Odpowiedz Nr 29: TAK, Zamawiajgcy potwierdza.
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Zmodyfikowany zalgcznik nr 3 do SIWZ — ,,ZMIANA. Paramelry techniczne graniczne - Opis
przedmiotu  zamdwienin” znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajgcego
(www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Zmodyfikowany zalgcznik nr 4 do SIWZ — Projekt umowy znajduje si¢ do pobrania na stronie
internetowej Zamawiajacego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Nie ulega zmianie termin skladania i otwarcia ofert.

Przygotowala: Anna Nyrek-Koczkodaj
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