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Warszawa, dnia  14-05-2014 1
Biuro Zamdwien Publicznych
ZP-04/24/2014

Informacja dla  wszystkich Wykonawcow  uczestniczacych w  przetargu
nieograniczonym na ,Dostawe wyrobéw medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego
SP ZOZ cz. I’ (nr sprawy 24/2014).

Dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
zamawiajacy udziela odpowiedzi na wniesione w trakcie postepowania pytania:

Pytanie 1 - Pakiet 6 poz. 1

Prosze o dopuszczenie:

"Kaniula obwodowa z dodatkowym portem do wstrzyknieé i zintegrowanym koreczkiem
luer- lock, wykonana z termoplastycznego poliuretanu, minimum 3 paski kontrastujQ(::e w
RTG na calej dlugosci kaniuli, zawér portu dodatkowego, opis w jezyku polskim| na
opakowaniu kazdej kaniuli, opakowanie blister pack, rozmiary: 14 G -2,2-2,0 x 45-50 mm,

16G - 1,7 x 45- 50 mm, 17G - 1,5 x 45-50mm, 18G - 1,3 x45mm, 18G . 1.3 x 32-33mm, 20G -
1,0x 32 mm, 22G - 0,9 x 25mm.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 - Pakiet 6 poz. 112

Prosz¢ o odstgpienie wymogu dolgczenia badafi biokompatybilnosei dla materiatu z ktéll'ego
wykonany jest cewnik. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warsnga,
dnia 19 lutego 2013 r. Poz.231 ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW z
dnia 19 utego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé Zamawiajgcy od
wykonawey, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane:

§ 6. 1. W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub us ugi

odpowiadaja wymaganiom okre§lonym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze Zgdat w
szczegblnosel:

1) probek, opiséw lub fotografii produktow, ktére maja zostaé dostarczone,
ktérych autentycznos¢ musi zostaé poswiadezona przez wykonawce na zqdzlanie
zamawiajacego;

2) zaswtadcaenia niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakpsei
potwierdzajacego,
ze dostarczane produh-ty odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom
technicznym;

3). zaswiadczenia niezaleznego podmiotu zajmujacego si¢ poswiadczaniem

zgodnosei dziatan wykonawcy z normami jakosciowymi, jezeli zamawiajacy
odwolujg si¢ do systemdéw zapewniania, jakosci opartych na odpowiedl!lich
normach europejskich;

4) zaswiadezenia niezaleznego podmiotu zajmujacego sie pos$wiadczaniem
zgodnosei  dziatah wykonawey 2z europejskimi normami zarzqdzinia
srodowiskiem, jezeli zamawiajacy wskazujg $rodki zarzadzania srodowiskiem,
ktére wykonawca bedzie stosowat podezas wykonywania zamdwienia| na
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roboty budowlane Iub ushigi, odwolujac sie do systemu zarzadzania
srodowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarzadzania $rodowiskiem opartych
na europejskich lub migdzynarodowych normach poswiadczonych przez
podmioty dzialajace zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europe_]skum lub
migdzynarodowymi normami dotyczacymi certyfikacji.

%
g

Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw zamawiajacy nie moze zadaé badan
wykonanych przez Producenta. Moze wymaga¢ zaswiadczenia niezaleznego podm10tu
uprawnionego do kontroli, jakodci potwierdzajacego, ze dostarczane produkty odp0w1adajq
okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym. Dlatego zapis ten jest mezgodny 2
Ustawa, ktdra w sposob jasny mowi: ;

Odpowiedi: Zamawiajgcy pragnie zauwazy¢, ze cytowany przepis stanowi katalog otwarty i
wskazuje jakis dokumentéw mozna zada¢ w szczegélnodci nie ograniczajac sie jedynie do
tych wskazanych w przepisie, przy zachowaniu reguly, ze zadane dokumenty bedg
potwierdzaly zgodno$¢ wymaganych w SIWZ parametrow. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwoi¢ nie zalaczenia do oferty badan blokompatybﬂnosm dla materiatu =z ktorego
wykonany jest cewnik. -

Pytanie 3 - Pakict 6 poz. 2
Proszg o dopuszczenie:
Kaniula obwodowa z dodatkowym portem do wstrzykniec i zintegrowanym koreczkiem luer-
lock, wykonana z teflonu, minimum 3 paski kontrastujace w RTG na calej dtugosci kaniuli,
zawOr portu dodatkowego opis W jezyku polskim na opakowaniu kazdej kaniuli, opakowanie
blister pack, rozmiary: 14 G -2,2- x 45-50 mm. 16G - 1.7 x 45- 50 mm, 17G- 1 »3 X 43-50mm,
18G 1,2 x45mm. 18G - 1,3 x 32-33-38 mm, 20G -1.0 x 32 mm, 22G - 0.8 x 25mm" ’
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ. Zamaw1ajqcy nie dopuszcza rozmiaru 22G - 0,8.
Pytanie 4 - Pakiet 6 poz. 3

Prosz¢ o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie oddzielnego pakietu, Pozwoli to zaoferowaé
nam konkurencyjng cenowo oferte,

Odpowiedz: Nie.
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