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Informacja dia wszystkich Wykonawcéw uczestniczacych w przetargu nicograniczonym na ,,
Pierwsze wyposaienie Oddziatu Internistycznego w budynku C: dostawa sprzetu medycznego orag
mebli medycznych” (nr sprawy 28/2014).

L Dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych zamawiajacy
udziela odpowiedzi na pytania wniesione w postepowaniu.

Pakiet nr 8
Pytanie nr I - dotyezy pakietu nr 8 poz 5;

Czy Zamawiajagcy dopus$ei, oceng hemodynamiczna ukladu krazenia metodg termodylucji
przezplucnej za pomoca kaniulacji obwodowego naczynia tetniczego i zyly gloéwnej gomej (bez
uzycia cewnika Swan-Ganza)?

Odpowiedi: Tak, zamawiajacy dopuszcza.
Pakiet nr 9
Pytanie nr 2 - dotyczy Pakictu nr 9:

Czy z uwagi na mozliwos¢ zaoferowaniza dwéch réimych urzadzen (jednego do oceny
hemodynamicznej ukladu krazenia w oparciu o analize krzywej cisnienia tetniczego i drugiego z
dodatkows opcjg kalibracji z uzyciem termodylucji przeptucnej) Zamawiajacy wyrazi zgode na
podziat pakietu na dwa odrebne pakiety zawierajace urzadzenia wymagane przez Zamawiajacego?

Odpowiedz: Zgodnie z STWZ.
Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu nr 9:

Czy Zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie ekwiwalentne monitor posiadajacy nastepujace
parametry?:

1. Wykorzystanie dotychczas stosowanych systeméw i procedur pomiaru cisnienia inwazyjnego

2. Nie wymagajacy wspdlpracy z dodatkowym przetwornikiem cignienia tetniczego (monitor
posiada taka mozliwoé¢)

3. Wspdlpraca z dowolnym monitorem przytézkowym

4. Bez wymogu specjalnego dodatkowego dostepu tgtniczego lub zylnego

5. Wykorzystanie standardowego dostepu teniczego: tetnica promieniowa, udowa, grzbietowa
stopy

6. Monitor nie wymagajacy kalibracji (autokalibrujacy sie)

7. Motorowane parametry: érednic cinienie tetnicze (MAP), skurczowe (SYS) i rozkurczowe
(DIA) - wyswietlane na monitorze przylézkowym, czesto$é akeji serca (HR), objgtodc
wyrzutowa (SV), indeks objgtosci wyrzutowej (SVI), objetosc minutowa serca (C0), indeks
objgtosci wyrzutowej (Cl), systemowy opér naczyniowy (SVR — indeksowane i nominalne),
dynamiczne parametry obcigzenia wstgpnego serca — zmiany objetosé wyrzutowej SVV

8. Monitorowanie zmian parametréw hemodynamicznych po interwencji

9. Monitorowanie/wyswietlanie parametréw w cyklu 20 sekundowym i 5 minutowym

10. Monitorowanie parametrow w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej)
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11, Mozliwo$é ustawienia znacznika wartodci wyjsciowych lub docelowych monitorowanych

parametrow

12. Jednoczesne wyswietlanie cyfrowych i graficznych parametréw na ekranie monitora

13. Mozliwos¢ przegladania zarejestrowanych parametréw w postaci graficznej lub cyfrowej

14. Mozliwos¢é przesylania monitorowanych parametréw do zewnetrzego szpitainego systemu
informatycznegopoprzez port RS232C, lub zrzutu danych na kartg USB w plikach Excel.

15. Ekran klasyczny obstugiwany przez pokretio

16. Latwa i szybka instalacja monitora

17. Polskie menu

18. Uchwyt do statywu oraz szyny $ciennej

19. Dodatkowo menitor posiada mozliwo$¢ ciagtego monitorowania parametréw SCVO2 oraz
SVO2, a takze mozliwos¢ obliczniania parametréw dowozu tlenu (DO2) i zuzycia tlenu
(VO2) — jako warosci nominalnych i indeksowanych.

Odpowiedz: Zgodnie z STWZ.

W przypadku skladania oferty z parametrami/warunkami innymi niz wymagane w
zalacznikach 8.1a-8.1b oraz 8.2-8.15 do SIWZ, a dopuszezonymi przez Zamawiajacego w trakcie
postgpowania, Wykonawca zobowiazany jest wyraznie wskaza¢ te roznice w skiadanej ofercie.
W przeciwnym wypadku za wigzaca wykonawce zamawiajacy uzna tresé oferty faktycznie opisang w
zatqezonych w ofercie dokumentach, z zastrzezeniem art. 87 ust. 1 1 2 ustawy Prawo zamowiefi
publicznych.

mgr inz. Homan Nojszewsk

ul. Stepinska 19/25, 00 -73% Warszawa, tel: {22) 318 &0 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547




