SZDHOI Samodzielny Publiczny
Czerniakowski Zaktad Opieki Zdrowotnej

Warszawa, dnia 29-05-2014r.

Biuro Zamowieni Publicznych
ZP- 12/28/2014

Informacja dla wszystkich Wykonawcow uczesmiczqéych w przetargu nieograniczonym na ,,

Pierwsze wyposaienie Oddzialu Internistycznego w budynku C: dostawa sprzetu medycznego oraz
mebli medycznych™ (nr sprawy 28/2014).

Pakiet nr 7

L

Dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowieti publicznych zamawiajacy
udziela odpowiedzi na pytania wniesione w postepowaniu.

Ad l.dotyczy punktu 5. Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu aparat usg renomowanego
producenta, ktorego zakres pracy wynosi 2— 16 MHz ? Zamawiajacy w zadnym miejscu SIWZ
nie wymaga glowicy ktérej zakres czestotliwosci bylby wyzszy niz 12 MHz zatem wymog
pracy ultrasonografu z czgstotliwoscia 18 MHz jest bezzasadny i jedynie ogranicza
konkurencje w przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedz: Tak, zamawiajacy dopuszcza zakres pracy 2-16 Mhz.

Ad 2. dotyczy punktu 37. Czy zamawiajacy dopusci do postepowania cyfrowy aparat wysokiej
posiadajacy wysckospecjalistyczne oprogramowanie do wykonywania biopsji poprawiajace
wizualizacje igly oraz majace mozliwo$¢ regulacji kata i wysokosci prowadzenia igly
biopsyjnej bez mozliwosei wizualizacji toru prowadzenia igly w nawigacji poza ptaszczyzna
obrazowania?

Odpowiedi: Tak, zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Dotyczy: Pkt I1. 3. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wymaga aby Doppler Tkankowy
dziatal w trybach czy tylko w jednym dowolnym wybranym przez oferentow ?

Odpowiedz: Doppler Tkankowy ma dziala¢ tylko w jednym dowolnym wybranym przez
oferenta trybie. :

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy bedzie wymagal aby aparat posiadat menu w jezyku
polskim z mozliwoscia archiwizacji danych pacjentéw czy dopusci aparat z innym dowolnym
Jezykiem bez mozliwosci archiwizacji danych zgodnie z wymogami NFZ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.,

Parametr/ Warunek -Wymagania ogélne pkt 5. Czy Zamawiajacy dopusci do procedury
przetargowe] wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta , ktérego
zakres czestotliwosci pracy okreslany jest zakresem glowic pracujacych z nim WYnoszacym
od 2MHz do 12MHz i ktérego to zakres jest wystarczajacy zgodnie z wymaganym przez
Zamawiajacego w SIWZ minimalnym zakresem pracy  glowic wspolpracujacych z
oferowanym aparatem?

Odpowiedz: Tak, zamawiajacy dopuszcza.
Parametr /Warunck ~ Wymagania ogélne pkt 8. Czy Zamawiajacy w SIWZ bedzie wymagat

aby zasilanie bateryjne umozliwiajace prace przez conajmniej 1 godzing odbywalo si¢ na
wbudowanych i zintegrowanych z aparatem akumulatorach, spelniajac w ten sposob kryteria
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przenosnosei i mobilnosci, co poszerza jego zakres uZytecznosci, oraz daje tym samym
mozliwosé rozpoczeeia i przeprowadzenia badania w stanie bezpoéredniego zagrozenia zycia
Pacjenta bez koniecznosci podiaczania aparatu do pradu ?

Odpowiedz: Patrz modyfikacja z rozdziatu II pkt 1 niniejszego pisma.

7. Parametr /Warunek — Wymagania ogdlne. Czy Zamawiajacy w mys! dobrze pc!)thego interesu
Szpitala i Pacjentéw ,w zwiazku ze szczegdlnym przeznaczeniem aparatu
ultrasonograficznego  bedzie wymagat w SIWZ  aby konsola-pulpit operatora sterujacy
urzadzeniem stanowil  jednolity szklany element na sensorach dotykowych , bedzie
wodoodporny na zalanie i zabrudzenia ustrojowe , zapewni mozliwo$é skutecznej dezynfekgji
powierzchni preparatami w postaci plynnej , minimalizujac tym samym przenoszenie
drobnoustrojéw chorobotworezych znajdujacych si¢ na powierzchni sprzetu medycznego , w
szezegdInsci na klasycznych panelach sterujacych majacych bezposredni kontakt z rekami
o0sob stanowigcych personel Zamawiajacego?

Odpowiedz: Patrz modyfikacja z rozdziatu IT pkt 2 niniejszego pisma.

8. Parametr /Warunek. Czy dla zwigkszenia precyzji procedur interwencyjnych w tym np.
kaniulacji naczyn pod kontrola usg Zamawiajacy w SIWZ bedzie wymagal aby oferowany
aparat posiadat na obrazie 2D siatke pozwalajaca ocenié wielkosé i odleglo$é do struktury
badanej w zabiegach wymagajacych wprowadzenie igly, oraz mozliwoéci doposazenia lub
rozbudowy aparatu w przyszlosci o obrazowanie poprawiajace wizualizacje igly, ktore to
obrazowanie pozwoli usprawni¢ i ulatwi¢ Zamawiajacemu z Jjeszcze wigksza doktadnoscia
wykonywanie zabiegéw pod konirolg USG ?

Odpowiedz: Patrz modyfikacja z rozdzialu I pkt 3 i 4 niniejszego pisma.

9. Parametr /Warunek — Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia pkt 59. Czy Zamawiajacy w
procedurze przetargowej SIWZ bedzie wymagat aby oferowany aparat ultrasonograficzny
mial mozliwos¢ nieodptatnego uzyczenia a tym samym mozliwo$é rozbudowy i doposazenia
w przyszlosci o wieloplaszczyznows glowice przezprzelykowa posiadajaca min. 2000
elementow oraz zakresie czgstotliwodei pracy min. 2MHz-7MHz co daje Zamawiajacemu w
badaniach echokardiografii przezprzelykowej duzo lepsza jakosé obrazowania i pewnigjsza
oceng diagnostyczng pacjenta ?

Odpowiedi: Zgodnie z STWZ,

10. Parametr /Warunek - Tryby pracy pkt 24,25,26. Czy Zamawiajacy w procedurze przetargowej
SIWZ bedzie wymagat aby maksymalna mierzona predkoé¢ przeptywu przy zerowej
korekgji kata bramki dla poszczegélnych trybow obrazowania bedzie wynosila ;

dla przeplywu w trybie kolorowego Dopplera (CD) min. 400 cm/s,
dla przeplywu w trybie Dopplera Pulsacyjnego (PW) min.700 cm/s,
dla przeptywu w trybie Dopplera fali Ciaglej (CW) min. 19 m/s ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
t1. Parametr/Warunek - Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia pkt 60. Prosimy o podanie

informacji: jaka kwote Zamawiajacy przewiduje na przeszkolenie lekarzy lub ilu lekarzy
cheialby przeszkoli¢ (alternatywnie).

ul. Stepiniska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: {22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547




Szpital Samodzielny Publiczny
Czerniakowski | Zakiad Opieki Zdrowotnej

Odpowiedz: Patrz modyfikacja z rozdziatu IT pkt 5 niniejszego pisma

12. Parametr/Warunek - Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia pkt 60. Czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na zaoferowanie szkolenia w referencyjnym osrodku dla 1 lekarza, ktory przeszkoli
pozostatych uzytkownikdéw aparatu?

Odpowiedz: Zgodnie z STWZ,

II. Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych w zataczniku nr
8.7 do SIWZ dokenuje si¢ nastgpujacych modyfikacji:

1) Rubryka ,Parametr/Warunek ” w pozycji 8 otrzymuje brzmienie: ,, Zasilanie bateryjne na
wbudowanych i zintegrowanych z aparatem akumulatorach umozliwiajqce prace przez co
najmnief I godzing bez koniecznosci podiqezania do pradu”.

2) Dodaje si¢ pozycje 20a. Rubryka ,Parametr/Warunek ” w pozycji 20a otrzymuje
brzmienie: ,Konsola-pulpit operatora sterujaca urzadzeniem stanowiaca jednolity
szklany element na sensorach dotykowych , wodoodporna na zalanie i zabrudzenia
ustrojowe, zapewniajaca mozliwosé skutecznej dezynfekeji powierzchni preparatami w
postaci ptynnej”. Rubryka ,Parametr wymagany™ w pozycji 20a otrzymuje brzmienie:
W Tak”.

3) Dodaje si¢ pozycj¢ 50a. Rubryka ,Parametr/Warunek ” w pozycji 50a otrzymuje
brzmienie: ,,Aparat posiada na obrazie 2D siatkg pozwalajaca oceni¢ wielko$é i odleglosé
do struktury badanej w zabiegach wymagajacych wprowadzenie igly”. Rubryka ,,Parametr
wymagany” w pozycji 50a otrzymuje brzmienie: ,, Tak”.

4) Dodaje si¢ pozycj¢ 50b. Rubryka ,Parametr/Warunek ” w pozycji 50b otrzymuje
brzmienie: ,Mozliwosci doposazenia lub rozbudowy aparatu w przyszodei o
obrazowanie poprawiajace wizualizacje igly”. Rubryka ,.Parametr wymagany” w pozycjt
50b otrzymuje brzmienie: ,, Tak”.

5) Wykresla si¢ pozycje 60.

Zmodyfikowany zatacznik nr 8.7 do SIWZ dostepny jest na stronie internetowej
www.szpitalczerniakowski.waw.pl w zaktadce wlagciwej dla przedmiotowego postepowania.

W przypadku skladania oferty z parametrami/warunkami innymi niz wymagane w
zatacznikach 8.1a-8.1b oraz 8.2-8.15 do SIWZ, a dopuszczonymi przez Zamawiajacego w trakcie
postgpowania, Wykonawca zobowiazany jest wyraznie wskazaé te roznice w skladanej ofercie.
W przeciwnym wypadku za wiazaca wykonawce zamawiajacy uzna tresé oferty faktycznie opisang w
zalgczonych w ofercie dokumentach, z zastrzezeniem art. 87 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
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