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Biuro Zamowien Publicznych
ZP-19/28/2014

Informacja dla wszystkich Wykonawcow uczestniczacych w przetargu nieograniczonym na ,,
Pierwsze wyposazenie Oddziatu Internistycznego w budynku C: dostawa sprretu medycznego oraz
mebli medycznych” (nr sprawy 28/2014).

L. Dzialajac w oparciu o art. 38 ust. la ustawy Prawo zamowien publicznych zamawiajacy
udziela odpowiedzi na pytania wniesione w postgpowaniu.

Pakiet nr 10

1. Prosba wyrazona poprzez pytanie nr 2 dotyczaca mozliwosci zaoferowania aparatu bez
mozliwosci przeniesienia danych do PC oraz bez mozliwosci wspotpracy ze szpitalnym
systemem informatycznym w odniesieniu do tresci pytania 5 wnoszacego o dopuszczenie
urzadzenia z panelem wy$wietlajacym m.in. ,catkowity czas pracy urzadzenia” stawia
Zamawiajacego - jako przysztego uzytkownika urzadzenia do kontrolowanej hipotermii
terapeutycznej - w niekorzystnej sytuacji w aspekcie zatozen ustawy o systemie informacji w
ochronie zdrowia z 2011 r., ktéra zaklada powszechne uruchomienie elektroniczne;
dokumentacji medycznej. W zwigzku z powyzszym prosimy Zamawiajacego o rozwazenie
przywrdcenia tresci punktow 8 i 17 zatacznik nr 8.10 do SIWZ z przed modyfikaciji.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko.

2. Proéba wyrazona poprzez pytanie nr 3 dotyczaca mozliwosci zaoferowania okrycia Pacjenta
zlozonego z kamizelki i okry¢ udowych (pkt 19 zatacznika nr 8.10) powoduje, ze Zamawiajacy
bedzie miat do dyspozycji urzadzenie do kontrolowanej hipotermii terapeutycznej, ktore
technologicznie nie bedzie miato mozliwosci uzyska¢ skutecznosci chtodzenia okreslonej w
pierwotnej tresci przedmiotowego zalacznika. Prawda jest, z2 Wykonawca ten posiada w
swojej ofercie kompletne okrycie sktadajace si¢ z trzech elementéw (potwierdza to pytaniem nr
11) jednakze jak wynika z tresci pytania 3 nie zamierza takowych kompletéw zaoferowac.
Potwierdza to rowniez w pytaniu 10, w ktorych oferuje alternatywne do okry¢ jednorazowych -
okrycia wielorazowe, ktorych uzycie uniemozliwia skuteczna refundacj¢ zastosowanej
hipotermii leczniczej. Rozporzadzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wyraznie
wskazuje, ze rozliczenie odbywa si¢ na podstawie specyfikacji kosztowej obejmujacej koszty
jednorazowego sprzetu, lekow i wyrobéw medycznych zastosowanych wylacznie na potrzeby
hipotermii leczniczej. W zwiazku z powyzszym prosimy Zamawiajacego o rozwazenie
przywrocenia tresci punktow 18 i 19 zalacznik nr 8.10 do SIWZ z przed modyfikacji

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko.

3. Prosba wyrazona poprzez pytanie nr 7 dotyczaca mozliwosci zaoferowania urzadzenia
posiadajacego tryby pracy pozwalajace na utrzymanie stanu normotermii, hipotermii oraz
kontrolowanego ogrzewania po hipotermii, kolejny raz wskazuje ze Wykonawca zwraca sig do
Zamawiajacego w celu przedstawienia oferty na urzadzenie alternatywne. Kazde z dostgpnych
na rynku urzadzen jest tak zaprojektowane i wytworzone, aby utrzymywaé stan pacjenta w
normotermii, hipotermii czy kontrolowanym ogrzewaniu po hipotermii jednak to nie jest
réwnowazne z opisanymi przez Zamawiajacego w pierwotnym brzmieniu zatacznika nr 8.10
do SIWZ trybami pracy. W zwiazku zpowyzszym, czy poprzez tryb kontrolowanego
ogrzewania po hipotermii Zamawiajacy rozumie taki tryb, w ramach ktérego urzadzenie w
sposob w pelni automatyczny ogrzewa pacjenta do okreslonej przez uzytkownika temperatury
terapeutycznej np. 36,5 °C z predkoscig od 0,1 °C do 0,5 °C na godzing, bez koniecznosci
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prosimy Zamawiajacego o rozwazenie przywrocenia tresci punktu 10 zalacznik nr 8.10 do
SIWZ z przed modyfikacji.

Odpowiedz: Patrz modyfikacja rozdzial II pkt 1 niniejszego pisma.

Odnoszac si¢ do modyfikacji dokonanej przez Zamawiajacego poprzez dodanie poz. 23 w
zalaczniku nr 8.10, prosimy o rozwazenie skrocenie wymaganego czasu stosowania
pojedynczego, jednorazowego okrycia termoregulacyjnego do min. 3 dni. W praktycznie
wszystkich osrodkach, ktére stosuja hipotermi¢ lecznicza, protokoly dotyczace procedury
hipotermii terapeutycznej przewidujg 24 h okres hipotermii (najczesciej na poziomie 33,0 °C)
W zwiazku z powyzszym prosimy Zamawiajacego o rozwazenie skrocenia czasu stosowania
do min. 3 dni.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza skrécenie czasu jednorazowego okrycia
termoregulacyjnego do min. 3 dni.

Pakiet nr 7

II.

Dotyczy zalacznika nr 8.7 pozycja 20a. Czy zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat
renomowanego producenta wyposazony w klawiaturg alfanumeryczna oraz przyciski
funkcyjne ze specjalna ostong sylikonowg sprawiajaca, Ze aparat bedzie odporny na zalania i
zabrudzenia ustrojowe, zapewni latwa oraz skuteczna dezynfekcje, a co za tym idzie
minimalizuje mozliwo$¢ przenoszenia drobnoustrojéw chorobotworczych znajdujacych si¢ na
powierzchni sprzgtu medycznego. Pragniemy takze zwrdcié uwage, ze dodajac do SIWZ
zatacznik 8 7 pozycje 20a wskazaliscie panstwo cechy charakterystyczne, mozliwe do
spehnienia tylko przez: jednego producenta mianowicie marki Philips z aparatem model Sparq.
Podkres§lamy rowniez, ze aparat ten poprzez swoja. specyficzng budowe, ktérg producent
podkresla jako duzo zalet¢ ze wzgledow dezynfekcyjnych niesie ze soba czesty brak
mozliwosci precyzyjnej obstugi, a takze mozliwe wystepowanie probleméw z uruchomieniem
wielu funkeji w rgkawiczkach chirurgicznych w warunkach sali operacyjne;.

Odpowiedz: Zgodnie z STWZ.

Dotyczy zatacznika 8.7 pozycja 50a. Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat
renomowanego producenta wyposazony w oprogramowanie do wprowadzania igly z
wizualizacja w postaci odzwierciedlenia toru prowadzonej igly.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych w zataczniku nr
8.10 do SIWZ dokonuje sig¢ nastgpujacych modyfikacji:

1) Dodaje si¢ pozycje 10a. Rubryka ,Parametr / Warunek” w pozycji 10a otrzymuje
brzmienie: ,, Urzqdzenie w sposob automatyczny ogrzewa pacjenta do okreslonej przez
uzytkownika temperatury terapeutycznej z ustalonq przez uzytkownika predkosciq zmiany
temperatury od 0,1°C na godzing bez koniecznosci manualnej zmiany posrednich

temperatur przez uzytkownika”. Rubryka ,,Parametr wymagany " w pozycji 10a otrzymuje
brzmienie: ,, Tak”.
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W przypadku skladania oferty z parametrami/warunkami innymi niz wymagane
zalacznikach 8.1a-8.1b oraz 8.2-8.15 do SIWZ, a dopuszczonymi przez Zamawiajacego w trakcie
postepowania, Wykonawca zobowiazany jest wyraznie wskaza¢ te roznice w skiadanej ofercie.
W przeciwnym wypadku za wiazaca wykonawce zamawiajacy uzna tres¢ oferty faktycznie opisana w
zataczonych w ofercie dokumentach, z zastrzezeniem art. 87 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Dzialajac w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamowiei publicznych zamawiajacy
zmienia termin skiadania i otwarcia ofert. Nowy termin skladania ofert uptynie w dniu 12.06.2014

roku o godzinie 10.00. Publiczne otwarcie ofert obedzie si¢ w dniu 12.06.2014 roku o godzinie
10.15.

W zwigzku z ww. zmiana dzialajac w oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamowien

publicznych zamawiajacy dokonuje stosownej korekty ogloszenia 2014/S 078-135419 z dnia
19/04/2014 r.
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