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Biuro Zaméwien Publicznych
ZP-01/35/2014

Informacja dla  wszystkich ~Wykonawcow uczestniczacych ~w  przetargu
nicograniczonym na ,,Pierwsze wyposaienie Zakladu Rehabilitacji i Fizykoterapii 7
Oddziatem Rehabilitacji Dziennej - dostawa sprzetu medycznego oraz mebli medycznych”
(nr sprawy 35/2014).

Dzialajac w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
zamawiajacy udziela odpowiedzi na wniesione w trakcie postepowania pytania:

1. Pakiet 1 - Wielofunkcyjne aparaty do elektroterapii 7 wyposazeniem dodatkowym

Czy Zamawiajacy dopusci aparat spetniajacy parametry SIWZ o natezeniu pradu galwanicznego
0-30mA, natezeniu pradu interferencyjnego 0-250mA, czestotliwosei interferencyjnej 5-200Hz,
czestotliwosci TENS 2-200Hz, czasie impulsu TENS 100-6020us oraz amplitudzie pradow TENS,
KOTZ, faradycznych i neofaradycznych 0-250mA?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

2. Pakiet I - Wielofunkcyjne aparaty do elektroterapii 7 wyposazeniem dodatkowym

Czy Zamawiajacy dopusci aparat spetniajacy parametry SIWZ z wyposazeniem tj. 4 elektrody
silikonowe o wymiarach 6x12cm, 4 podkifady do elektrod o wymiarach 6x12cm, 2 tasmy o dt. 0,5m, 2
tasmy o dtugosci 1m, oraz kompletem przewoddw? Informujemy iz mamy réwniez mozliwosé
docigcia elektrod do dobranego przez Zamawiajgcego rozmiaru.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

3. Pakiet 1 - Aparat do terapii ultradiwigkami

Czy Zamawiajacy dopusci aparat o fali ciaglej 0-2W/cm2, czestotliwosci impulséw

10-100Hz oraz wypetnieniu impulséw w zakresie 10-100%, co nie wplywa w Zaden sposéb na jakos
terapii ultradZzwigkami?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszeza,

4. Pakiet 1 - Stolik pod aparat

Czy Zamawiajacy dopusci stolik wykonany z wytrzymalej ptyty laminowanej oklejonej melomina, co
zmniejsza wage stolika i utatwia przenoszenie?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

5. Pakiet 1 — Aparat do elektroterapii i terapii ultradiwickowej (terapia skojarzona)

Czy Zamawiajacy dopusci aparat z zegarem w zakresie 0-30 min, 0 wyzszym natezeniu pradu w
zakresie 0-250mA, czestotliwosci impulséw 1-100Hz, wypetnieniu impulséw w zakresie 10-100%
oraz fali ciggtej 0-2 W/cm2?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

6. Pakiet 1 — Szafka medyczna

Czy Zamawiajacy dopusci szafke o wymiarach (wys. x szer. x gleb.) 50x37x60 cm?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

7. pakiet 3 — Urzqdzenie do krioterapii ciekfym azotem

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o wymiarach: (szer. x dt.) 50 x 90cm?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza,

8. pakiet 4 — Wanna do kqpieli wodnej koticzyn dolnych i kregostupa lediwiowego

Czy Zamawiajacy dopusci wanne o wymiarach (d}. x szer. x wys.) 144 x 72 x 98¢cm?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

9. pakiet 5 — System do éwiczeri w podwieszeniu, Konstrukcja przyscienna z konstrukcjq sufitowq
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Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie do éwiczef w podwieszeniu — konstrukcja mocowana do sufitu,
urzadzenie wyposazone w system 2 aparatow regulowanych wzdtuznie i 2 poprzecznie ze specjalnie
Opracowanym, przesuwnym systemem dwdch prowadnic, na ktérych mocuje si¢ elementy przesuwne
stuzace do zamocowania systemu linek i podwieszek. Zestaw zawiera 2 aparaty regulowane wzdliznie
1 2 poprzecznie zapewniajac petne podwieszenie ciala oraz nieograniczone mozliwosci éwiczen,
podwieszki szerokie 2 szt., podwieszki waskie 2 szt. Podwieszki dzielone 2 szt., linki Sm z klamrg 2
szt., linki 60cm 2 szt., linki 30cm 2 szt., linka elastyczna 30cm 4 szt. (2 czerwona, 2 czarne), linka
elastyczna 60cm, 4 szt. (2 czerwone i 2 czarne), poduszki sensomotoryczne 2 szt., watek | szt.,
uchwyty do rak 2 pary, uchwyty wzmocnione do rak 1 para.

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.,

10. pakiet 6 — Stot do rehabilitacji w tym do terapii manualnej — sztuk 1

Czy Zamawiajacy dopusci stét z regulowana wysokoscig za pomoca sprezyny gazowej w zakresie 49-
105¢m, z regulowanym zaglowkiem -85/4+35 stopni, z regulowanym oparciem 0/+70 stopni
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

11. pakiet 6 — Kolumna terapeutyczna

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o wigkszym zakresie zastosowania z systemem Jjezdnym, ktory
daje wigksze mozliwosci urzadzenia i zastosowaniem dwéch linek dopasowujacych obcigzenie, ktére
umozliwia prowadzenie treningu stabilizacji i koordynacji pracy obu koficzyn w wielu mozliwych
kierunkach ruchu, o wymiarach (wys. x szer. gleb.) 185 x 70 x 70 cm, majacych takie same
mozliwosci oraz posiadajace to samo wyposazenie opisane w SIWZ?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

12. pakiet 6 — Kolumna terapeutycina

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie mocowane przysciennie, z zastosowaniem dwdéch linek
dopasowujacych obcigzenie, ktére umozliwia prowadzenie treningu stabilizacji i koordynacji pracy
obu koriczyn w wielu mozliwych kierunkach ruchu, o wymiarach (wys. x szer. gleb.) 185 x 70 x 70
cm, majacych takie same mozliwosci oraz posiadajace to samo wyposazenie opisane w SIWZ?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza,

13. pakiet 6 — St6t do rehabilitacji w tym do terapii manualnej — sztuk 3

Czy Zamawiajacy dopusci stot sterowany za pomoca sprezyny gazowej, z regulowanym zagléwkiem
w zakresie -85/+35, z regulacjg czesci srodkowej w zakresie 0/+43, oraz z regulacjg czescei tylnej w
zakresie 0/+70 stopni?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

14. pakiet 7 - zalqcznik nr 8.7.6 do SIWZ

Prosimy o wydzielenie zatacznika 8.7.6 do SIWZ - drobne wyposazenie sali gimnastycznej i
fizykoterapii z Pakietu nr 7, gdyz w przeciwnym razie spowoduje to znaczny wzrost ceny catego
pakietu.

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

15. pakiet 7 — Lezanka lekarska 7 wieszakami na papier

Czy Zamawiajacy dopusci lezanke o lepszych parametrach niz opisane w SIWZ, tj. z regulowanym
zagtowkiem w zakresie -85/+35 stopni oraz o wysokosci 65 cm?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

16. pakiet 7 - Porecze skladane do nauki chodu

Czy Zamawiajacy dopusci porecze z regulacja wysokosci w zakresie 71-104cm, oraz z regulacja
rozstawu porgczy 35-88cm?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

17. pakiet 7 — Drabinki gimnastyczne

Czy Zamawiajacy dopusci drabinki o wysokosei 250cm?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

18. pakiet 11— Aparat do uciskowego masazu sekwencyjnego

Czy Zamawiajacy dopusci aparat z regulacjg ci$nienia w mankietach 20-200 mmHg?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

19. pakiet nr 5 — System do éwiczen w podwieszeniu
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Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie do ¢wiczen w podwieszeniu speniajace wymogi SIWZ, o
dtugosei 293,8cm, co daje lepsza funkcjonalno$é oraz wieksze mozliwosci regulacji urzadzenia?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajgcy nie dopuszcza.

20. Pytanie 1 dot. Urzadzenia wytwarzajacego impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej

czestotliwosci.

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania diatermig o mocy : 0-200W i czestotliwosci: 25-875W

przy pracy jednokanatowej, 25-500W przy pracy dwukanatowej o wymiarach : 93 x 38 x 36cm?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza jesli chodzi o czestotliwosé w Hz, jesli w W nie.

21. Pytanie 2 dot. Zestawu do biostymulacji laserowej z sonda skanujaca .
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania laser wyposazony w sonde skanujaca: 650 +
810nm/ 100 + 500mW?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

22. Pytanie 3 dot. Stolu do rehabilitacji w tym do terapii manualne;j.
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania st6t z regulowana wysokoscia za pomoca ramy
dostepnej z kazdej czgdci stotu w zakresie: 50-101cm, regulowanym zaglowkiem przy uzyciu
sprezyny gazowej w zakresie: -70/+40°, regulowanym sprezyna gazowa podndzkiem w
zakresie: -12/ +90° oraz regulowana elektrycznie czescia $rodkowa w zakresie : 0/+24°9

Odpowiedz: Tak, dopusci jesli chodzi o zalacznik 8.6.4, nie dopuszcza jesli chodzi o zalacznik

8.6.1.

23. Pytanie 4 dot. Urzadzenia do ¢wiczen z oporem elastycznym stawu skokowego,
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania urzadzenie do éwiczen stawu skokowego o
wymiarach : 39 x 89,2 x 91cm?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

24. Pytanie 5 dot. Taboretu obrotowego na kélkach.
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania koziolek z regulowana wysokoscia w zakresie :
50-70cm z pochylanym siedziskiem w zakresie: 0-15°7?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

23. Pytanie 6 dot. Zestawu do trakeji kregostupa szyjnego i ledzwiowego.
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania urzadzenie do trakcji z menu W jezyku
angielskim?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

26. Pytanie 7 dot. Szyny do ciaglego biernego ruchu w stawie kolanowym.
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania szyng o zakresie ruchu w stawie biodrowym: 10-
75° i kolanowym : -5-115° o predkosci: 45-155°/min.?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

27. Pytanie 8 dot. Wanny do kapieli wodnej koficzyn gérnych.
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania wiréwke o pojemnosci: 43-48 litrow, wymiarach :
95 x 90 x 92cm posiadajacg 44 dysze?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza

28. Pytanie 9 dot. Lezanki drewnianej do zabiegéw fizykoterapeutycznych.
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania lezanke drewniang z regulowanym zagtéwkiem w
zakresie: 0/+25°7

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

29. Pytanie 10 dot. Stolu do rehabilitacji w tym terapii manualne;j.
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania stof do rehabilitacji z regulowanym zagtéwkiem
w zakresie: -70/+40°? Prosze o wymienienie ilosci akcesoriow do zabiegdw tj. paséw,
klinow, watkéw i potwatkow.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z STWZ,

30. Pytanie 11 dot. Stolu do rehabilitacji w tym terapii manualnej.
Czy Zamawiajacy wymaga, aby stot posiadat system profili aluminiowych ze $lizgaczami
dajacy stabilizacje sekcji noznej oraz system regulacji géra/dét przy pomocy czujnikoéw
,»hallotronowych"?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ,
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31. Pytanie 12 dot. Lezanki lekarskiej z wieszakami na papier- gabinet zabiegowy.
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania lezanke o wysokosci 65¢m i szerokogei 61cm?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza
32. Pytanie 13 dot. Aparatu do magnetoterapii a aplika torem pionowym.
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania urzadzenie do magnetoterapii o czestotliwosci
zmian pola magnetycznego : 1-60Hz, maksymalnej indukeji magnetycznej : 0-120Gs i czasie
przerwy : 1-9s?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza
33. Pytanie 14 dot. Lampy do $wiatlolecznictwa.
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania lampg o wysokoéci max. 172c¢m i dhugosci 80cm?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza
34. Pytanie 15 dot. Aparatu do uciskowego masazu sekwencyjnego z zestawem mankietow.
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania urzadzenie do masazu limfatycznego o
regulowanym cisnieniu w zakresie?: 20-140mmHg? Urzadzenie nie posiada poszerza czy do
mankietéw pojedynczych a jedynie do kurtki i spodni.
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza
35. Dotyczy pakiet nr 1, zatqczniki nr 8
Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu posiadania przez Oferenta dokumentéw potwierdzajacych fakt
autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedazy oraz serwisu dostarczanego sprzetu ? Nie kazdy z
Oferentéw posiada taki dokument, a serwisowaniem sprzgtu zajmuja si¢ najczesciej producenci.
Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z STWZ.
36. Dotyczy pakiet nr I — lezanka drewaniana
W pkt 1.6 opisu przedmiotu zamoéwienie Zamawiajacy podat parametr ,Regulacja zagtowka co
najmniej: 0-35%. Czy nie zaistniata omytka pisarska i zamiast »35 %” powinno byé ,,35° > ?
Odpowiedz: Nastapila omylka i oczywiscie powinno by¢ 35°.
37. Dotyczy pakiet nr 1 — lezanka drewaniana
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lezanke o dopuszczalnym maksymalnym obcigzeniu 200
kg? Jest to parametr lepszy od wymaganego.
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza
38. Dotyczy pakiet 1 — Urzqdzenie wytwarzajqce impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej
czestotliwosci
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie wytwarzajace impulsowe pole
elektromagnetyczne wysokiej czestotliwosci o mocy emisji ciaglej 0-200 W i mocy emisji pulsacyjne;
0-400 W 2
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza
39. Dotyczy pakiet 1 — Urzqdzenie wytwarzajqce impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej
czestotliwosci
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie wytwarzajace impulsowe pole
elektromagnetyczne wysokiej czestotliwosdci o czestotliwosci pracy pulsacyjnej 5-1500 Hz ?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza
40. Dotyczy pakiet 1 — Urzqdzenie wytwarzajqce impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej
czestotliwosci
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie  wytwarzajace impulsowe pole
elektromagnetyczne wysokiej czestotliwosci o szerokosci impulsu 50-2000 ps ?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza
41. Dotyczy pakiet 1 — Urzqdzenie wytwarzajgce impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej
czestotliwosci
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie wytwarzajace impulsowe pole
elektromagnetyczne wysokiej czestotliwosci z zegarem w zakresie 1-99 min ?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza
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42. Dotyczy pakiet 1 — Urzqdzenie wytwarzajgce impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej
czestotliwosci
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie wytwarzajace impulsowe pole
elektromagnetyczne wysokiej czestotliwosci o wymiarach 560 x 980 x 560 mm ?
Odpowiedi: Tak, Zamawiajacy dopuszcza
43. Dotyczy pakiet 1 — Urzqdzenie wytwarzajgce impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej
czestotliwosci
Czy Zamawiajacy dopusci do =zaoferowania urzadzenie wytwarzajace impulsowe pole
clektromagnetyczne wysokiej czestotliwosci z klasa ochronnosci IT a ?
Odpowiedz: Tak jesli jest to zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 215 poz.
1416)
44. Dotyczy pakiet 1 - Wielofunkcyjne aparaty do elektroterapii z wyposazeniem dodatkowym
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wielofunkcyjne aparaty do elektroterapii z
zastosowaniem terapeutycznym pradéw: Galwaniczny,Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-
ISO), Triberta, Faradaya, NPHV, Sekwencje, Neofaradyczny, Rosyjska stymulacja - prad Kotza,
Impulsy trapezoidalne, Impulsy stymulujace, Impulsy prostokatne, Impulsy tréjkatne, Impulsy
ekspotencjalne, Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym, Impulsy taczone, Impulsy Przerywane, TENS
(symetryczny, falujacy, asymetryczny, bursty), 2-polowa interferencja, 4-polowa interferencja,
Izoplanarne pole wektorowe, Fale o $redniej czestotliwosci, HVT, Impulsy IG, Modulowany prad
impulsowy, Prad VMS, Prad Kotza, EPIR, Prad Leduca, Fale H, Mikroprady, Stymulacja spastyczna
wg Hufschmidta, Stymulacja spastyczna wg Jantscha, Elektrodiagnostyka ?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza
45. Dotyczy pakiet 1 - Wielofunkcyjne aparaty do elektroterapii z wyposazeniem dodatkowym
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wielofunkeyjne aparaty do elektroterapii bez elektrod 4
punktowych o rozstawie punktéw 3-4 cm razem z podkladem wiskozowym oraz bez elektrod 4
punktowych o rozstawie punktéw szer. 4-5 cm x 7-8cm z podkfadem wiskozowym ?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza
46. Dotyczy pakiet 1 - Wielofunkcyjne aparaty do elektroterapii z wyposazeniem dodatkowym

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wielofunkcyjne aparaty do elektroterapii o wymiarach

szer. /wysokos¢ /gt. 38/19/26 cm ?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza
47. Dotyczy pakiet 1 — aparat do terapii ultradéwickami
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat do terapii ultradzwigkami o parametrze fali ciagtej:
0-2 W/em2
Odpowiedi: Tak, Zamawiajacy dopuszcza
48. Dotyczy pakiet I — aparat do terapii ultradiwickami
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat do terapii ultradZwigkami o parametrze
wypelnienia impulséw plynnie lub skokowo w zakresie 6,25 %- 100% ?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza
49. Dotyczy pakiet 1 — aparat do terapii ultradiwiekami
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat do terapii ultradzwigkami o wymiarach 160 x 140 x
350 mm ?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza
50.Dotyczy pakiet I - Aparat do magnetoterapii z aplikatorem pionowym
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat do magnetoterapii ze sterownikiem
umozliwiajacym niezalezng prace 4 kanatéw zabiegowych ?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza
51.Dotyczy pakiet 1 - Aparat do magnetoterapii 7 aplikatorem pionowym
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat do magnetoterapii o czgstotliwosci zmian pola
magnetycznego 0-160 Hz ?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza
52.Dotyczy pakiet 1 - Aparat do magnetoterapii 7 aplikatorem Pionowym
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4 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat do magnetoterapii z maksymalna indukcja
magnetyczna 125mT/1250 gausow ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

53.Dotyczy pakiet I - Aparat do magnetoterapii 7 aplikatorem pionowym

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat do magnetoterapii bez pionizatora?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajgcy nie dopuszcza

54. Dotyczy pakiet 1 - aparat do elektroterapii i terapii ultradzwiekowej (terapia skojarzona)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat do elektroterapii i terapii ultradzwigkowej (terapia
skojarzona) z zegarem sterujacmy czasem zabiegu 1-99 min ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

35. Dotyczy pakiet 1 - aparat do elektroterapii i terapii ultradiwigkowej (terapia skojarzona)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat do elektroterapii i terapii ultradzwickowej (terapia
skojarzona) o parametrze wypetnienia impulséw ptynnie lub skokowo w zakresie 6,35—-100% ?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszeza

56. Dotyczy pakiet 1 - aparat do elektroterapii i terapii ultradiwigkowej (terapia skojarzona)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat do elektroterapii i terapii ultradzwiekowej (terapia
skojarzona) o parametrze fala ciagta: 0-2 W/cm2 ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

57. Dotyczy pakiet 1 - aparat do elektroterapii i terapii ultradiwigkowej (terapia skojarzona)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat do elektroterapii i terapii ultradzwigkowej (terapia
skojarzona) o wymiarach 160 x 140 x350 mm ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

58.Pakiet nr 1 — zadanie nr 1 — urzadzenie wytwarzajgce impulsowe pole elektromagnetyczne
wysokiej czestotliwoS$ci

Czy Zamawiajacy dopusci parametry: czestotliwosé impulsu 50-1500 Hz, czas trwania impulsu 50-
2000ps?

Odpowiedz: Zgodnie z STWZ.

59. Pakiet nr 1, zadanie nr 6 — aparat do magnetoterapii z aplikatorem pionowym
Czy Zamawiajacy dopusci parametry: czestotliwosé pola magnetycznego 2-60 Hz?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

60. Pakiet nr 1, zadanie nr 9 — lampa do $wiatlolecznictwa

Czy Zamawiajacy dopusci parametry: zegar zabiegowy 1-30 min?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza

61. Pakiet nr 1, zadanie nr 10 — szafka medyczna

Czy Zamawiajacy dopusci okres gwarancji 12 miesigcy?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza _

62. Pakiet nr 11 — aparat do uciskowego masazu sekwencyjnego

Czy Zamawiajacy dopusci regulowane ci$nienie w zakresie od 20 do 99mmHg?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza
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