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Warszawa, dmia 23-10-2014 1.
Biuro Zamoéwien Publicznych
ZP- 02/49/2014

Informacja dla  wszystkich ~ Wykonaweow uczestniczacych w  przetargu
nieograniczonym na ,,,, Pierwsze wyposazenie Oddzialu Internistycznego w budynku C oraz
Zakladu Rehabilitacji i Figykoterapii z Oddzialem Rehabilitacji Dziennej - dostawa sprzetu
medycznego oraz mebli medycznych” (nr sprawy 49/2014).

Dzialajac w oparciu o art. 38 ust. | pkt. I ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy
udziela wyjasnien na pytania wniesione w trakcie postgpowania:

Dotyczy pakietu nr 3 Waga lozkowa

1,Czy Zamawiajacy wymaga, aby podnosnik byl zintegrowany z wagg?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga aby: Poduoénik byl zintegrowany z kazdym ogniwem
obcigznikowym wagi.

Dotyczy pakietu nr 4 —poz. 1 i2
2.Czy Zamawiajacy dopusci szaf¢ na leki o wysokosci 1800mm?
Odpowied#: Tak, Zamawiajacy dopuszeza.

Dotyczy pakietu nr 4 — poz. §
3.Czy Zamawiajacy dopusci wozek medyczny o wymiarach 680x430x890mm {dIxszerxwys}?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszeza wozek medyczny wielofunkcyjny o w/w wymiarach,

Dotyczy pakietu nr 4 - poz. 6
4.Czy Zamawiajacy dopusci stojak o regulacji wysokosei w zakresie: 1320-2250mm?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszeza.

5. Czy Zamawiajacy w pakiecic 8.5 — wrzadzenie do ¢wiczen z oporem elastycznym stawu
skokowego wymaga urzadzenia z mozliwoscia terapii stawu kolanowego? Wedle naszych
informacji nie istnieje na rynku takie urzadzenie a zapis ten prawdopodobnie jest bigdny,
gdyz konstrukcja urzadzen stawu skokowego wyklucza terapie stawu kolanowego?
Qdpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza urzadzenie bez moviiwosci terapii stawu kolanowego.

6. Czy Zamawiajacy w pakiecic 8.5 — Tablica do ¢wiczen manualnych dopusei urzadzenie o
wymiarach 72x52cm.? Reszta parametrow bez zmian.
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszeza.

7. Czy Zamawiajacy w pakiecie 8.5- Rotor mechaniczny zespolony do ¢wiczen konczyn
gornych i dolnych dopusci rotor o wadze okolo 17 kilograméw i dlugosei Slem?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszeza.

8. Czy Zamawiajacy w pakiecie 8.5-Lezanka lekarska z wieszakami na papier dopusct
lezankg wysokiej jakosci z zaglowkiem z zakresie — 85/+ 35 stopni i szerokodci catkowitej
66cm?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszeza.
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9, Czy Zéﬁnawiajqé'y' w pakiecie 8.5-Porecze skladane do nauki chodu urzadzenie o i;efguiacjim
wysokosei porgezy w zakresie 71-104 cm oraz zestawu 35-88ecm?
OdpowiedZ: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
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10. Czy Zamawiajacy w pakiecie 8.5-Taboret obrotowy na koétkach dopusei urzadzenie o
regulacji wysokosci w zakresie 50-70cm, regulacji nachylenia siedziska w zakresie 0-
FSstopni?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajaey dopuszcza.

1. Czy Zamawiajacy wydzieli urzadzenie ,, Konstrukcja przyécienna z konstrukeja sufitowa” z
Zy Yy Wy g ja prey : 2
pakietu 8.87 Umoiliwi to zaoferowanie znacznie korzystniejszej ceny i urzadzenia o wyzszych
parametrach niz opisane w SIWZ?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacv nie wyraza zgody.
ac) ) gody

12, Czy Zamawiajacy w pakiecic 8.8 — Konstrukcja przyscienna z konstrukcja sufitows dopusci
wytrzymalg konstrukcj¢ mocowana do $ciany z punkiem podporowym na podlodze posiadajacy
przesuwany system prowadnic z 3 urzadzeniami z mozliwodcig rotacji o dlugosei 2938mm?
Wigksza dlugosé poszerza funkcjonalnodé urzqdzenia oferujac wiecej miejsca na wykonanie
podwieszenia i wigeej mozliwych do wykenania regulacji. Urzadzenie w komplecie posiada
rozbudowany zestaw akcesoriow:

¢ Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m -- 6 szt. (RO-07)
Podwieszka pod klatkg piersiowq 0,78x0,24m — | szt. ( RO-09)
Podwieszka pod micdnice 0,9x0,22m -1 szt. (RO-08).
Podwieszka z otworem pod glowg 0,62x017m — 1 szt.{ RO -10)
Podwieszka pod dolng cz¢sé tulowia z czierema miejscami do zaczepienia 1 szt.
(SO-11)
Pas stabilizujgcy klatke piersiowq — 1 szt. (SO- 12)
Kamaszek — 1 szt. (SO-10)
Podwieszka samozaciskajgca — 2 szt. (SO-07)
Linka do zawieszen z dwoma karabiiczykami i bleczkami zaciskowymi di. 2 m
— 14 szt. (L.O-13)
Linka do éwiczen fimkejonalnych oporowych dt. 5,5m — 1 szt. (LO- 14)
Linka elastyczna — czerwona 2 szt,
Linka elastyczna — czarna 2 szf.
Obciaznik 0,5 kg, — 1 szt. (RO-15)
Obcigznik 1 kg, — 1 szt. (RO-16)
Obcigznik 1, 5 kg, - | szt (RO-17)
Obcigznik 2 kg. — 1 szt. (RO-18)
Uchwyt dioni - 2 szt,
Walek — 1 szt.
Poduszka sensomoiorvezna — 2 szt
Wieszak na osprzet — 1szt,
Montaz i szkolenie z urzadzenia wliczone jest w ceng. podobnie skrypt éwiczeniowy i dwa
filmy instruktazowe prowadzone przez klinicystow.
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszeza urzadzenia o wiv wymiarach ze wzgledu na warunki
{okalowe.,

Pozostale zapisy Specytikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia pozostaja be
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