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Warszawa, dnia 09.12.2014 r.

Biuro Zamowien Publicznych
ZP-05/54/2014

Informacja dla wszystkich Wykonawcow uczestniczacych w przetargu nieograniczonym

na ,Dostawe wyrobéw medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz. II”
(nr sprawy 54/2014).

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na wniesione w terminie przewidzianym w ww. ustawie
pytania:

1. Pakiet 38, poz. 1

Zwracam si¢ z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie przyrzadu do przetaczania krwi z
duza komora kroplowg o dlugosci miaimum 9 cm, {ilir krwi o wielkosci oczek 200 pm. Dren
o dhugosci 150 cm z koncowka luer-lock, pozostale parametry zgonie z wymogami.

Odpowiedz: Tak.

2. Pakiet 38, poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania ptynéw infuzyjnych z komora kroplowa
nie zawierajaca PVC o dlugosci czesci przezroczystej nim. 5,5 cm z igla biorcza Scieta
standardowo, reszta parametréw zgodnie z siwz. Igla biorcza $cigta standardowo jest
stosowana z powodzeniem w placowkach medycznych od wielu lat i w niczym nie ustgpuje
jakoscig wymagane) przez Zamawiajacego.

Odpowiedz: Dt. 5.5 — tak. Igla standardowa — nie.

3. Pakiet 38, poz. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przyrzad do przetaczania ptynow , dtugos¢ komory wraz z
kolcem nie krotsza niz 10 cm, elastyczna komora kroplowa w celu latwego ustawienia
poziomu plynu, 15 um filtr ptynu zabezpieczajacy przed wiekszymi czasteczkami, precyzyjny
zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po
uzyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu, diugosé drenu 150 cm zakonczeniem lock, reszta
parametrow zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedz: Komora 10 cm — tak. Pozostate parametry zgodnie z STWZ.
4. Pakiet 38, poz. 4,5,7.11,12,14-18,19
Czy Zamawiajacy wydzieli w/w pozycje a z pozostalych utworzy odrebny pakiet? Zgoda na

powyzsze pozwoli zaproponowaé bardzo dobrg ceng dla asortymentu o wysokiej jakoscei.

Odpowiedz: Nie.

5. Pakiet 38, poz. 16 ;
Zwracam si¢ do Zamaw1a1apego 0 dopuszczeme przyrzqdu do przetaczania piynow
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~ kroplowa z odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem 15 pm, elastyczny bursztynowy dren o
dtugosei 150 cm.

Odpowiedz: Tak.
6. Pakiet 38, poz. 13

Czy Zamawiajacy dopusci iglz do pobierania z fiolek , typu Mini Spike z ochrong przed
skazeniem dzigki samozamykajacemu si¢ zatrzaskowi, odporng na insuline, z membrang
PTFE, produkt jak ponize;:

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ. Producent ma by¢ identyczny jak oryginalny mini spike,
poniewaz bedzie uzywany do podawania lekow zawierajacych w charakterystyce gwarancje
stabilno$ei 28 dni po nakluwaniu mini spikiem.

7. Pakiet 41, poz. 1,2

Czy Zamawiajacy dopusci bezpieczn. kaniule dozylne, wykonane z poliuretanu w

rozmiarach:
Kod koloru Rozmiar ( Rozmiar w mm
GAUGE)
Pomaranczowy 14G 2,0x 45
Szary 16 G 1,75 x 45
Bialy 17G 1,5x45
Zielony 18G 1,3x45
1,3x32
Rézowy 20G 1,0 x 32
Niebieski 22 G 0,9 x 25

Proponowane przez nas kaniule w nieznacznym stopniu odbiegaja rozmiarowo od
wymaganych przez Zamawiajacego.

Odpowiedz: Tak.

8. Pakiet 41, poz. 1-4

Czy Zamawiajacy wymaga aby strzykawli dwuczesciowe luer posiadaty rozszerzenie min.
10 % ? ‘
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Odpowiedz: W pakiecie nr 41 sg tylko 2 pozycje i nie ma tam strzykawek. Jesli Wykonawcam
mial na mysli Pakiet nr 43 to zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

9. Pakiet 41, poz. 1-4

Prosz¢ Zamawiajacego o odstapieniec od wymogu aby strzykawki dwuczesciowe posiadaty
nazwg wiasna producenta na cylindrze. Nazwa producenta umieszczona na cylindrze nie ma
zadnego wptywu na manualne, praktyczne stosowanie produktu. Taki warunek utrudni

przystapienie do przetargu znacznej ilosci wykonawcéw co nie jest zgodne z interesem
publicznym.

Odpowiedz: W pakiecie nr 41 sg tylko 2 pozycje i nie ma tam strzykawek. Jesli Wykonawca
mial na mysli Pakiet nr 43: Nazwa wiasna ma jednak wptyw na identyfikacje producenta i
pozwala na wigksze zabezpieczenie przed wyrobem niejasnego pochodzenia. Zgodnie z
SIWZ i innymi odpowiedziami.

10. Pakiet 41, poz. 9

Zwracam si¢ z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie strzykawk1 do insuliny z igla
nakladang w rozmiarze 0,45 x 13 x 100? Proponowany przez nas rozmiar jest bardzo thzony
do wymaganego przez Zamawiajacego i z pewnoscia nie bedzie wplywatl na zmniejszenie
jakosci stosowania produktu.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza.

11. Pakietu 40, pozycja 4 Prosimy o wyjasnienie czy nie zaistniala omytka pisarska w opisie
dlugosci kabla 106ecm gdyz standardowa dlugo$é kabla do elektrod igtowych EMG
wynosi 100cm.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza kabel 100 cm.

12. Dotyczy Pakietu nr 23. Czy Zamawiajacy dopusci w Pakiecie nr 23 wymiennik ciepta i
wilgoci wykonany z pianki, ktéry jest rownowazny z wymiennikiem ciepta i wilgoci
wykonanym z celulozy? W przypadku odmownej odpowiedzi zwracamy si¢ z prosba o
podanie klinicznego uzasadnienia wymogu posiadania przez filir wymiennika ciepta i
wilgoci wykonanego z celulozy. Poniewaz zgodnie z nasza wiedza celulozowe
wymienniki ciepia i wilgoci mnie wykazuja zadnej przewagi nad wkladkami
HME z pianki, wreez przeciwnie. Z badan przeprowadzonych przez niezalezna brytyjska
rzadowa agencjc MHRA wynika, iz filtry posiadajace wymiennik ciepla i wilgoci
wykonane z pianki wykazujg dodatkowo nizszy opor przeptywu oraz wieksza skuteczno$é
filtracji. Zamawiajacy nie moze dostosowywaé Specyfikacji do warunkéw technicznych
wygodnych dla poszczegdlnych Oferentéw, zawyzajac lub obnizajac tym samym
wymagania techniczne w odniesieniu do swoich potrzeb. Préba ustalenia wymagan
technicznych zawartych w Specyfikacji przez Oferentéw, a nie przez Zamawiajacego
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startowanie ~ w przetargu wigkszej ilosci Wykonawcow, a przez to pozwoli
Zamawiajacemu na uzyskanie najbardziej korzystnej dla niego ceny. W zalaczeniu
przedstawiamy szczegdlowe wyjasnienia $wiatowego producenta filtréw oddechowych.
(zalacznik nr 1 do Pisma ZP- 05/54/2014).

Odpowiedz: Zgodaie z SIWZ.
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To whom it may concern: Different HME materials

Most HME devices rely upon a surface area for heat and moisture from the
expired breath to be “trapped” and “collected"and then transferred to the
inspired breath. This is achieved by evaporation and condensation and has
the effect of transferring heat and moisture to and from the breaths. Hence
the term, Heat and Moisture Exchanger (HME).

The necessary surface area can be achieved by either using an open celled
foam or corrugated paper. Open celled foam provides a large surface area in
a relatively small pad. A common misconception about corrugated paper
HME's is that it is a pleated filter and subsequantly offers higher performance,
this is not the case. A corrugated paper HME pad does not offer any Bacterial
or Viral protection to the patient unless it is combined with a filtration media.

In order to support this | would like to draw your attention to an Independent

- MHRA (UK Goveinment agency) evaluation report No.04005 published in

March 2004 “An assessment of 104 breathing system filters” report. This
assessment was based upon 1SO 9360-1-2000 for HME’s and BS EN ‘13328*
1-2002 Salt test method to assess filtration performance.

Please refer to Page 12 which details the test results of Air Safety products
9066 and 4332 and Page 34 & 35 which shows the
Covident/Tyco/Mallinkcrodt/DAR equivalents Hygrogbac S and Hygroboy. The
Air Safety product utilizes a HME fecam pad and the DAR preduct a Paper
HME pad. The results show that they have identical HME output; incidentally
the Air Safety products have 2 lower resistance to flow and higher filtration
efficiency. The information in this report leads me to conclude that a paper
HME media does not demonstraie any advantages over those offered by a
foam HME pad.

| hope that this information proves of interest and should you wish to discuss
any further issues please do not hesitate to contact me via e mail at
s duggan@ausefetymeadical com

 Yours Sincerely,

Sean Duggan
Air Safety Limited




Tumaczenie 7 jeryka angielskiego na podstuwic wydruku komputerowego

Znak graficany Alr Safety Limited

AIR BAFETY LIMITED NIC House
Vickers Induswrial Estaze
Mellishaw Lane
Muorecambe
Lancashire
LA3Z 3EN
Tel: 01524 388 696
Fax: 01524 3338
29.02.2008

Do wszystkich zainteresowanych

W owiek fproduktow HME cieplo i wilgo¢ z wodychanego powietrza ~zbieraig si¢” ub
~0sadzajg” na powierzehni, 2 potem wracajg wraz z powietrzem wdychanym. Dzieje sig tak z
powodu parowaniz i kondensacji - w zwiazku z t/m nastepuje wymiana ciepla i wilgoci
pomigdzy wdychanym | wydychanym powietrzern. Stad bierze sic nazwa produktu -
wymiennik ciepla i wilgoei (Heat and Moisture Exchanger - HME).

Niezbedng powierzchnig uzyskuje sie dzieki zastosowaniu pianki o otwartych komérkach lub
papieru fzlistego. Pianka o otwartych komérkach zapewnia duZg powierzchuie przy
stosunkowo niewielkiej wkiadee. Powszechnie uwaza sie. Ze produkty HME 2z zastosowanym
papierem falistym to filtry harmonijkowe zapewnigjaee wigkszg wydajnosé. Jest to mylna
opinia. Wkiadka z papieru falistego nie daje pacjentowi ochrony przeciwbakteryinej ani
przeciwwirisowaj. fedli nie jest stosowana w polaczeniu ze Srodkami filtrujacymi.

104 filtrowe oddechowych” opublikowany w marcu 2004 roky przer niczalezng brytyiska
rzadowg egencie MHRA . Qcena rostata dokonana na podstawic normy (SO 9360-1-2000 dla
produktéw HME i BS EN 13328-1-2002 , Test solny” dla oceny wydajnosei filtracji.

Proszg zajrzeé na strone 13, gdzie zzmieszezono wyniki festéw produktéw 9066 i 4333 firmy
Air Bafery,  orw oo st ony 34 i 5, gdzie  wskazano  odpowiedniki
Covident/Tyco/Mallinkcrodt/DAR produktéw Hyg gbac § 1 Hygroboy. W produkeie firmy
Air Safety 7astosowano whtadke HME 7 pianki, a w produkeie firmy DAR - wkladke HME z
papiern. Winiki teotu wekamig, 7 wydajnodé HME jest w obu pravpadkach taka sama, ale
produkiy Air Safety wykazuja dodatkown aizszy opor orzeplywu i wigksza skutecznosé
filtracji. Done 7amieszezone w ovym raporcie pezwalaiz sformutowad wniosek, ze papierowe
widadki HME nie wykazuja #adne] preewagi nad witadl ami HME z pianki.
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Mam nadzieje, 20 powyzsze informacje okasa sie dla pafistwa interevujace. Jezeli cheieliby
pafistwo omowié inne kwestie, zapraszam do kontaktowania sic ze mng za posredpictwem
“poczty elektronicane] pod adresern: 8. duggan@airsefetvmedical com

Z powaianiem,
(=} podpis nie: wydelny

Ailr Safety | imited

W celu potvierdzenia te} opinii cheiatbym zwréei€ pafistwa wvage na raport nr 04005 wOcena
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