SZpITQ] Samodzielny Publiczny
Czerniakowski | Zakiad Opieki Zdrowotnej

Warszawa, dnia 09.02.2016 .

Biuro Zaméwien Publicznych
ZP-01/02/2016

Informacja dla wszystkich Wykonawcéw uczestniczacych w przetargu
nieograniczonym na ,,Dostawe wyrobéw medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP
Z0OZ cz. I” (nr sprawy 02/2016).

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych

zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastepujace pytania wniesione w trakcie postepowania:

Pakiet nr 2 poz. Nr 1

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 poz. nr 1 zestawu do drenazu klatki piersiowej o
ponizszych parametrach:

- sucha zastawka z funkcjq wychylows informujaca o prawidlowym umieszczeniu cewnika
- plynna regulacja sily ssania za pomoca pokretta w zakresie od 0 do 45 cm H20 z
dodatkowym wskaznikiem informujacym o rzeczywistej sile ssania (wydolnosci
zewngetrznego Zrddta prézni)

- wyskalowana komora na wydzieling o pojemnosci 1000 ml z zaworem spustowym oraz z
workiem o pojemnosci 1000 ml

- automatyczne zawory bezpieczenstwa cisnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,

- gruszka informujaca o stanie rozprezenia ptuca i umozliwiajaca dodatkowa ewakuacje
ptynu,

- monitor przecieku powietrza od 1 do 7

- port bezigtowy w komorze kolekcyjnej do pobierania prébek

- przystosowany do zawieszenia na t6zku

- zestaw sterylny, jednorazowego uzytku.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Projekt umowy §5 ust. 6

Prosimy o wydtuzenie terminu dostawy z z terminu na “CITO* z 24 godz na 48 godz. Sprzet
bedziemy dostarcza¢ jak najszybciej i moze to nastgpi¢ nawet w terminie krotszym niz
powyzszy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiér przesylki z magazynow i
wysyltka. Nieuzasadnionym bytoby obcigzaé¢ Wykonawce wysokimi karami w przypadku np
gdy zaméwienie wptynie w piatek péznym popotudniem lub np je$li ze wzgledu na tzw” sity
wyzsze” wystapi brak pradu czy tez awaria samochodu i niemozliwe bedzie utrzymanie
wymaganego ( tak krotkiego) terminu dostaw.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Projekt umowy §5 ust. 6
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o wydtuzenie terminu wymiany towaru po uznaniu

reklamacji z 2 na 5 dni roboczych.
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Wykonawca, aby wymieni¢ reklamowany asortyment musi najpierw zbadaé zwrdcony towar i
nastepnie podja¢ decyzje o uznaniu reklamacji. Zatatwienie reklamacji wymaga spelnienia
okreslonych procedur, co jest czasochtonne, dlatego tez wlasciwe rozpatrzenie reklamacji i
wymiana towaru w ciagu 2 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu
watpliwa bedzie jego waznos¢ w $wietle przepiséw kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi
znamiona $wiadczenia niemozliwego

Odpowiedz: Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji w § 5 ust. 6 projektu umowy (zatacznik nr 6 do SIWZ). §
5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: ,,6. Wykonawca zobowiazany bedzie do bezplatnej wymiany
wadliwego na wolny od wad, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji, o ktorej
mowa w ust. 4”

Projekt umowy §6 ust. 1, 2

Naszym zdaniem , kary umowne winny by¢ naliczane od wartosci niezrealizowanej umowy
podobnie jak odsetki za zwloke w platno$ciach naliczane s3 od warto$ci niezaplaconych
faktur w terminie a nie od wartosci wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia ze
strony umowy nie s rOwnoprawne. Prosimy zatem aby kary umowne naliczane byly tylko od
wartosci nie wykonanego $wiadczenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania. Réwnoczesnie
dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy
dokonuje modyfikacji w § 6 ust. 1 projektu umowy (zalacznik nr 6 do SIWZ). § 6 ust. 1
otrzymuje brzmienie: ,, . Strony uzgadniajq, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy
przedmiotu umowy do Zamawiajgcego w terminie okreslonym w § 3 ust. 4 lub 5 niniejszej
umowy, Zamawiajqcy ma prawo zqdaé¢ kary umownej w wysokosci 0,02 % wartoSci brutto
umowy o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzieri roboczy
opdznienia”.

Projekt umowy §7 ust. 3
Zwracamy si¢ z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o tres$é: z zastrzezeniem ceny razaco

wysokiej, niekorespondujacej z aktualnymi cenami rynkowymi.

Odpowiedz: Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji w § 7 ust. 3. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: , 3. W
przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiqzany jest do zwrotu Zamawiajqcemu
réznicy pomiedzy cenq zakupu interwencyjnego i cenq dostawy, z zastrzezeniem ceny razqco
wysokiej  niekorespondujqcej z aktualnymi cenami rynkowymi produktu bedacego
przedmiotem zakupu interwencyjnego”.

mgr ing. Rgrplin Nojszewski
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Warszawa, dnia 09.02.2016 r.

Biuro Zaméwien Publicznych
ZP-02/02/2016

Informacja dla wszystkich Wykonawcéw uczestniczacych w przetargu
nieograniczonym na ,,Dostawe wyrobéw medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP
ZOZ cz.I” (nr sprawy 02/2016).

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastepujace pytania wniesione w trakcie postepowania:

Pakiet nr 1

Pozycja 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie Jednorazowego zestawu do kontrolowanej zbiérki
luznego stolca, z silikonowym rekawem odprowadzajacym pokrytym specjalng warstwa
skutecznie hamujaca nieprzyjemne zapachy o dfugosci ~ 155 cm, z balonikiem retencyjnym,
zakladanym bez koniecznosci penetracii odbytu palcem, z systemem zapobiegajacym
przepetnieniu balonika retencyjnego poprzez uzycie strzykawki
o pojemnosci 45 ml do wypelnienia balonika retencyjnego woda z pierscieniem
uszczelniajacym.

Na silikonowym rekawie port shuzacy do napelnienia balonika retencyjnego i irygacyjny oraz
z klamrg zamykajaca $wiatlo drenu.

W zestawie 3 worki o pojemnosci 1500 ml wyposazone w filtr weglowy (niwelujacy zapach)
oraz substancj¢ zelujacg zawarto$é worka. Zestaw posiada pasek do podwieszania. Czas
utrzymania 29 dni. Mikrobiologicznie czysty, nie zawiera lateksu.

Odpowiedz: Tak, pod warunkiem, Ze zestaw posiada réwniez port do pobierania probek
stolca.

Pozycja 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie do zaoferowania workéw o pojemnosci 1500ml
kompatybilnych

z zestawem z pozycja nr 1, skalowane 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml,
1500ml?

Odpowiedz: Tak, zgodnych z opisem workéw z 2 czedei pytania: pakiet 1 poz. 1.
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Warszawa, dnia 09.02.2016 r.

Biuro Zaméwien Publicznych
ZP-03/02/2016

Informacja dla wszystkich Wykonawcow uczestniczagcych w przetargu
nieograniczonym na ,,Dostaw¢ wyrobéw medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP
ZOZ cz.1” (nr sprawy 02/2016).

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastepujace pytania wniesione w trakcie postepowania:

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci system do kontrolowanej zbiérki luznego stolca wyposazony w
silikonowy rekaw o dhugosci 165 cm z wbudowang w strukture silikonu na calej dtugosci
substancjg neutralizujacq nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczong kolorem
niebieskim, bez kieszonki palca wiodacego, port wypelniania balonika retencyjnego z
zastawkq, oraz port irygacyjny pozwalajacy rowniez na doodbytniczg podaz roztworu lekéw,
dodatkowy port do pobierania prébek stolca z zatyczka, biologicznie czysty. W zestawie

worek zbiorczy z zastawka antyzwrotna o poj. 1500 ml.

Odpowiedz: Tak, pod warunkiem, ze system aplikacji nie wymaga kieszonki palca

wiodacego — mozna tatwo zalozyé zestaw.

Pakiet nr 1, pozycja 2
Czy Zamawiajacy dopusci worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej
zbidrki stolca o pojemnosci 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z

zastawka antyzwrotng zabezpieczajaca przed wylaniem zawartosci, biologicznie czyste.

Odpowiedz: Tak.
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Warszawa, dnia 09.02.2016 r.

Biuro Zamoéwien Publicznych
ZP-04/02/2016

Informacja dla wszystkich Wykonawcéow uczestniczacych w przetargu
nieograniczonym na ,,Dostawe¢ wyrobow medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP
Z0OZ cz.1” (nr sprawy 02/2016).

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych

zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastepujace pytania wniesione w trakcie postgpowania:
Pakiet nr 1

Pozycja 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie Jednorazowego zestawu do kontrolowanej zbidrki
luznego stolca, z silikonowym rekawem odprowadzajacym pokrytym specjalng warstwa
skutecznie hamujacq nieprzyjemne zapachy o dtugosci ~ 155 cm, z balonikiem retencyjnym,
zakladanym bez konieczno$ci penetracji odbytu palcem, z systemem zapobiegajacym
przepetnieniu balonika retencyjnego poprzez uzycie strzykawki o pojemnosci 45 ml do
wypetnienia balonika retencyjnego wodg z pierscieniem uszczelniajacym.

Zestaw posiada port do napetniania balonika retencyjnego oraz irygacji sa one zintegrowane z
rekawem. Zestaw wyposazony w klamre zamykajaca $wiatto drenu oraz podatkowany port do

pobierania prébek stolca.

W zestawie 3 worki o pojemnosci 1500 ml wyposazone w filtr weglowy (niwelujacy zapach),
zastawke zabezpieczajacg przed wylaniem zawartosci oraz substancje zelujaca zawartos¢
worka. Zestaw posiada pasek schodkowy do podwieszania kompatybilny z ramami t6zek IT.

Czas utrzymania do 29 dni. Mikrobiologicznie czysty, nie zawiera lateksu.

Odpowiedz: Tak.

mgr Inz. 10k
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Pozycja 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie do zaoferowania workéw o pojemnosci 1500ml
kompatybilnych z zestawem z pozycja nr 1, skalowane 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml,
1250ml, 1500ml ?

Odpowiedz: Tal, zgodny z opisem workow z drugiej czesci pytania Pakiet nr 1 poz. 1.
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Warszawa, dnia 09.02.2016 r.

Biuro Zamoéwien Publicznych
ZP-05/02/2016

Informacja dla wszystkich Wykonawcéw uczestniczacych w przetargu
nieograniczonym na ,Dostaw¢ wyrob6w medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP
ZOZ cz. 1” (nr sprawy 02/2016).

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych

zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastgpujace pytania wniesione w trakcie postepowania:

Pakiet nr 1, poz. 1
Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy skuteczny czas utrzymania systemu ma by

potwierdzony badaniami klinicznymi dotaczonymi do oferty?

Odpowiedz: Dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 1, poz. 2
Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy wymienne worki do systemu maja byé
nieprzezroczyste, z okienkiem podgladu?

Odpowiedz: Dopuszcza, nie wymaga.
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