SZpHLOl Samodzielny Publiczny
Czerniakowski Zakiad Opieki Zdrowotne|

Warszawa, dnia 30.05.2016 .

Biuro Zaméwien Publicznych
ZP- 03/15/2016

Informacja dla wszystkich Wykonawcow uczestniczgcych w przetargu
nieograniczonym ,Dostawe  myjni-degynfektora  na jeden  endoskop  wraz

z akcesoriami” (nr sprawy 15/2016).

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoOwieh publicznych

zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastepujace pytania wniesione w trakcie postepowania:

Dotyczy Opisu przedmiotu zaméwienia - zatgeznik nr 3 do SIWZ

1. Poniewaz norma PN-EN 15883-4 nie precyzuje w jaki spos6b ma by¢ uzdatniana woda
procesowa wybor metody uzdatniania pozostawiajac producentom, prosimy o
dopuszczenie innych sposobéw uzdatniania wody takich jak np. filtry mikrobiologiczne.
Zestaw takich filtréw znacznie skuteczniej oczyszcza wode niz lampa UV poniewaz
wychwytuje réwniez zanieczyszczenia stale mogace uszkodzié delikatng optyke

endoskopu.
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

2. Czy Zamawiajacy dopusci do oceny myjnie zasilang pradem 1-fazowym (230V 50Hz)?
Jest to napiecie powszechnie stosowane w Polsce i nie wymaga od Zamawiajacego

zadnych adaptacji przytaczy.
Odpowiedz: Nie. Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

3. Czy Zamawiajacy dopusci do oceny urzadzenie wyposazone w chipy RFID bez komend
gtosowych? Chipy RFID sg stosowane po to, by uniknaé koniecznos$ci manualnego
wpisywania danych operatora lub instrumentu i ich dziatanie opiera si¢ na zblizeniowym
przesyle danych. Komendy glosowe sg w tym przypadku zbedne, poniewaz wysoko
kwalifikowany personel na pewno nie bgdzie mial probleméw z kolejnoscia dziatan w

procesie mycia.

Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.
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4. Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z urzadzeniem komputerowego systemu
raportujacego przebieg procesu mycia i dezynfekcji z zapisem na zewngtrznym

komputerze klasy PC?
Odpowiedz: Nie.

Czy wystarczy jezeli myjnia bedzie wyposazona w drukarke parametréow cyklu mycia i

dezynfekcji oraz w mozliwos¢ eksportu tych parametréw na zewnetrzny komputer?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiajacy dopusci myjnie-dezynfektor zakwalifikowang jako wyréb medyczny
kl. IIb zgodnie z Dyrektywa o Wyrobach Medycznych 93/42/CEE?

Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

6. Zamawiajacy okreslit normy béjczosci preparatdw. Nalezy jednak nadmienié, ze zgodnie
z norma PN EN ISO 14885 Zamawiajacy powinien oczekiwaé preparatow gdzie
deklarowana bedzie bojczos$¢ zgodnie z badaniami fazy 2 etap 1 oraz fazy 2 etap 2 z
wylaczeniem wirusobdjczosei. Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiajacy bedzie

odnosit si¢ do norm sharmonizowanych i wymaganych.
Odpowiedz: Tak.

7. Czy Zamawiajacy dopusci $rodek myjacy o pH 10,4-10,7. Stosowanie wyzszego pH jest
zgodne z zaleceniami przeciwdziatania chorobom prionowym. Mycie endoskopéw w
wyzszym pH pozwala na dziatanie prewencyjne. Prosimy o sprecyzowanie, czy

Zamawiajacy chce dla wlasnej korzysci taka prewencje stosowac ?

Odpowiedz: Nie.
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