Parametry techniczne graniczne – Opis przedmiotu zamówienia OCW
Duża ilość badań gazymetrycznych.
	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	Parametr
wymagany
	Parametr oferowany (podać)

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Nazwa i typ i rok produkcji
	Podać
	

	3.
	Liczba urządzeń
	1
	

	
	I. Wymagania ogólne
	
	

	4.
	Automatyczny analizator parametrów krytycznych umożliwiający oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb +frakcje, sO2, Na+, K+, Ca++, CI-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita
	Tak
	

	5.
	Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne, tj.: wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe, pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości
	Tak
	

	6.
	Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary
	Tak
	

	7.
	Czas oznaczenia próbki z wydrukiem max 60 s
	Tak
	

	8.
	Wbudowane mieszadło próbek gazometrycznych
	Tak
	

	9.
	Codzienna kontrola jakości na trzech poziomach
	Tak
	

	10.
	Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedna elektrodą referencyjną
	Tak
	

	11.
	Czas kalibracji analizatora w ciągu doby nie dłuższy niż 40 minut
	Tak
	

	12.
	Możliwość reinstalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów
	Tak
	

	13.
	Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l
	Tak
	

	14.
	System menu i komunikatów w języku polskim
	Tak
	

	IV. Pozostałe wymagania
	
	IV. Pozostałe wymagania

	15.
	Serwis techniczny i gwarancja na okres dzierżawy aparatu
	Tak
	

	16.
	Co najmniej jeden przegląd serwisowy/konserwacyjny po 6 miesiącach eksploatacji urządzenia
	Tak
	

	17.
	Możliwość konsultacji technicznej w zakresie obsługi analizatora z doświadczonym pracownikiem Wykonawcy
	Tak
	

	[bookmark: _GoBack]18.
	Szkolenie z obsługi analizatora
	Tak
	



Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
