SZIOITO| Spotka z ograniczona
Czerniakowski | °drowiedziainoscia

Warszawa, dnia 1£./19/2019 r.

DZP-4./57/2019
WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonaweow uczestniczacych w przetargu nieograniczonym na: ,, dostawe
wyrobéw medycznych — drobnego sprzetu jednorazowego na rzecg Sgpitala Czerniakowskiego Sp. z
0.0.” (nr sprawy: 57/2019).

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 i 2215 oraz z 2019r., poz. 53 i 730), Zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastgpujgce
pytania wniesione przez Wykonawcow w trakcie niniejszego postgpowania przetargowego.

Pytanie Nr 1: dot. Pakietu 2 poz. 1i2

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 2 w pozycjach 1 i 2 wymaga, aby dotychczas uzywany przez
Zamawiajacego zestaw byl wyposazony w cewnik typu Pig Tail, ktéry jest dedykowany do zabiegow
laparo i torakocentezy?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy wymaga powyzsze.

Pytanie Nr 2: dot. Pakietu 8 poz. 8

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 8 z pakietu 8 i stworzy osobny pakiet dla tej
pozycji?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na wydzielenie z pakietu wskazanej pozycji. Zamawiajacy
modyfikuje Zalgcznik nr 3 do SIWZ oraz dodaje nowy Pakiet nr 8A.

Pytanie Nr 3: dot. Pakietu 8 poz. 7
Czy Zamawiajacy w pozycji 7 pakiet 8 cewniki dwuswiattowe, poliuretanowe wykonane z
biokompatybilnego materialu zapobiegajacego zwgzaniu naczyf, budowa cewnika zmniejsza ryzyko
adhezji bocznej do $ciany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otwordw, z koncowka
schodkowa, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przediuzaczami, ze wsunigtymi mandrynami,
cewniki o przekroju 12 FR i dlugosciach:
15 m, 17 cm, 20 cm, 25 cm oraz 14 FR i dlugosciach 17 cm, 20 cm, 25 em, 30 cm
do wyboru przez Zamawiajacego z nadrukiem objetosci wypelnienia na ramionach
sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw
apirogenny kompletny do implantacji?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie moze odnie$é si¢ do informacji zawartej w Pytaniu Nr 3, poniewaz nie
jest to pytanie — Wykonaweca nie okre$lit czynnosci do podjecia przez Zamawiajgcego.

Pytanie Nr 4: dot. Pakietu 8 poz. 7

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 7 z pakietu 8 i stworzy osobny pakiet dla tych
pozycji?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na wydzielenie z pakietu wskazanej pozycji. Zamawiajacy
modyfikuje Zalgcznik nr 3 do SIWZ oraz dodaje nowy Pakiet nr 8A.,

Pytanie Nr 5: dot. Zalgcznik nr 3 do SIWZ - Pakiet nr 8. Formularz asortymentowo-cenowy Lp7
Czy Zamawiajacy dopusci rodzaje cewnikéw Medcompu, poliuretanowe cewniki czasowe, od lat
stosowane w Pafistwa stacji dializz XTP116MT= 1Sem 11Fr, XTP118MT=20cm 11Fr?
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Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 6: dot. Pakietu 4 poz. 1

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie plytek owalnych o rozmiarze 43x26, grubo$é 0.25mm.
Pakowane sterylnie parami. Opak. zbiorcze 5 par,

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 7: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie ptytek owalnych o rozmiarze 60x40, grubosé¢
0.25mm. Pakowane sterylnie parami. Opak. zbiorcze 5 par.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.,

Pytanie Nr 8: dot. Pakietu 4 poz. 2

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie plytek prostokatnych 64x38mm, grubos¢ 0.5mm. Pakowane
sterylnie parami. Opak. zbiorcze 5 pa

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 9: dot. Pakietu 4 poz. 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie opatrunku donosowego w rozmiarze 5,5x1,5x1em. Opatrunki
pakowanie a'20szt.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 10: dot. Pakietu 4 poz. 4

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie opatrunku donosowego w rozmiarze 8x2x1,5cm. Opatrunki
pakowanie a'20szt.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 11: dot. Pakietu 4 poz. 5

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie opatrunku donosowego w rozmiarze 5,5x1,5x1cm. Opatrunki
pakowanie a’20szt.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 12: dot. Pakietu 4 poz. 6
Prosimy Zamawiajacego o dopuszezenie opatrunku donosowego w rozmiarze 5,5x1,5x1cm. Opatrunki

pakowanie a’20szt.
Odpowiedz: Zgodnic z SIWZ,

Pytanie Nr 13: dot. Pakietu 4 poz. 6
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie opatrunku donosowego (zatokowy) w rozmiarze

3,5x0,9x1,2cm. Opatrunki pakowanie saszetka a’ 2szt.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 14: dot. Pakietu 4 poz, 7

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie Rurek do intubacji przez usta, do zabiegdw z uzyciem lasera,
z podwojnym mankietem, sterylnych w rozmiarach: 4,5,6,7.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie Nr 15: dot. Pakietu 4 poz. 8

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie stabilizatora termoplastycznego do stabilizacji nosa
zewnetrznego po operacji w ksztalcie trapezu o wymiarach: dluzsza podstaw 56mm, krotsza
podstawa 38mm, dlugos¢ bokéw po 30mmm.

Odpowiedz: Zgodnie z STWZ.

Pytanie Nr 16: dot. Pakietu 4 poz. 8

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie stabilizatora termoplastycznego do stabilizacji nosa
zewnetrznego po operacji w ksztalcie prostokata o wymiarach: dhuzszy bok: 80mm, krétszy bok
50mm.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 17: dot. Pakietu 4 poz. 9
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie stabilizatora aluminiowego 64x40x36cm, op. a’10sztuk.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 18: dot. Pakietu 4 poz. 7

Zwracamy sie z prosba o wydzielenie pozycji 7 z pakietu nr 4. Pafistwa zgoda pozwoli na zlozenie
wiekszej ilosci konkurencyjnych ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na wydzielenie z pakietu wskazanej pozycji. Zamawiajacy
modyfikuje Zalacznik nr 3 do SIWZ oraz dodaje nowy Pakiet nr da.

Pytanie Nr 19: Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania paski o nastgpujacych parametrach:

1. PARAMETRY
PASKI TESTOWE

METODA POMIARU biosensoryczna
ENZYM oksydaza glukozy (GOD)
WIELKOSC PROBKI 0,5 ml
TYP KRWI wiosniczkowa
JEDNOSTKA MIARY mg/dl
ZAKRES POMIARU 20-600 mg/dl
CZAS POMIARU Ss
ZAKRES HEMATOKRYTU 10-70 %
TEMPERATURA PRZECHOWY WANIA 4-30°C
STABILNOSC PASKOW 6 miesigcy po otwarciu fiolki
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STABILNOSC PLYNOW 6 miesigcy po otwarciu fiolki
KONTROLNYCH
KAPILARAZ ZASYSAJACA na szczycie paska
wspoldzialajace z glukometrem o wskazanych parametrach?
PARAMETRY

GLUKOMETR
PREOCEDURA TESTOWA biosensoryczna
KALIBRACJA do osocza
TECHNIKA KALIBRACIJI bez kodowania
WYSWIETLACZ L.CD
WSKAZANIA DO STOSOWANIA w lecznictwie zamknietym i otwartym
WYRZUT PASKA automatyczny
ZASILANIE baterie CR 2032

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 20: Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania paski o nastgpujacych parametrach:

2. PARAMETRY
PASKI TESTOWE

METODA POMIARU biosensoryczna
ENZYM Dehydrogenaza glukozy (GDH-FAD)
WIELKOSC PROBKI 0,5 ml
TYP KRWI wlosniczkowa, zylna, tetnicza,

noworodkowa
JEDNOSTKA MIARY mg/dl lub mmol/I
ZAKRES POMIARU 20-600 mg/dl
CZAS POMIARU 5s
ZAKRES HEMATOKRYTU 0-70 %
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA 4-40°C
STABILNOSC PASKOW 6 miesiccy po otwarciu fiolki
STABILNOSC PLYNOW 6 miesigcy po otwarciu fiolki
KONTROLNYCH
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KAPILARAZ ZASYSAJACA na szczycie paska
wspoldzialajgce z glukometrem o wskazanych parametrach?
PARAMETRY

GLUKOMETR
PREOCEDURA TESTOWA biosensoryczna
KALIBRACIJA do osocza
TECHNIKA KALIBRACII bez kodowania
WYSWIETLACZ LCD
WSKAZANIA DO STOSOWANIA w lecznictwie zamknigtym i otwartym
WYRZUT PASKA automatyczny
ZASILANIE bateria CR 2032

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ,

Pytanie Nr 21: Czy Zamawiajacy wymaga aby zaoferowane paski do glukometréw byly wyrobem
medycznym refundowanym?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 22: dot. projektu umowy — zal. nr 4 do SIWZ - §4 ust. 7

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydtuzenie dostaw tzw. ,,na cito” dla pakietu nr 11 do 24 godzin
w dni robocze?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23: Czy w pakiecie || Zamawiajacy dopusci narzgdzie: do zabiegéw laparoskopowych,
integrujgce energi¢ bipolarng i ultradzwigkowa, umozliwiajace jednoczesne cigcie i zamykanie naczyn
krwiono$nych do 7 mm wlgcznie. Wyposazone w 2 przyciski aktywujace: Seal & Cut - aktywujace
symultanicznie energie bipolarng oraz ultradzwiekowa do cigcia i koagulacji, oraz Seal - aktywujacy
zaawansowang energie bipolarng do koagulacji. DI. robocza 35 c¢m, $r. trzonu 5 mm. Zakrzywione,
precyzyjne bransze o dl. 16 mm. Uchwyt narz¢dzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzace
zamkniety. Trzon obrotowy 360°?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 24: dot. Pakietu 7 poz, 3

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie opatrunku z pianki poliuretanowej o rozmiarze 10 x 10 cm,
pozostatos¢ zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 25: dot, Pakietu 7 poz. 3
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie opatrunku z pianki poliuretanowej o rozmiarze 17,5 x 17,5
cm, pozostatos¢ zgodnie z SIWZ.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Szpital Czerniakowski Sp.z 0.0. z siedzibq w Warszawie, ul. Stepinska 19/25, 00 -739 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000678693,
Kapitat zaktadowy: 25 192 000,00 zt, NIP: 521-293-24-55, Regon: 011026815
tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 6205
e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl



SZDITC” Spotka z ograniczong
Czerniakowski odpowiedzialnoscig

Pytanie Nr 26: dot. Pakietu 7 poz. 7

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie opatrunku z pianki poliuretanowej o rozmiarze 15 x 20 cm,
pozostalos¢ zgodnie z SIWZ.,

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 27: Prosimy o mozliwos¢ skladania ofert na kazdg z pozycji z osobna w ramach pakietu nr
8.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 28: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 8 poz. 7 cewnikdw poliuretanowych do
hemodializy o rozmiarach 11,5 Fr- 15 ¢m, 20 em, 25 cm oraz 12 Fr- 15 ¢m, 17 ¢cm, 20 cm lub 13,5 Fr
- 15cm, 20 cm, 25 ¢cm

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza w pakiecie nr 8 poz. 7 cewniki poliuretanowe do hemodializy o
rozmiarach: 11,5 Fr i dlugosci 15 ¢m, 20 em i 25 em i 13,5 Fri diugosei 15 cm, 20 cm i 25 cm

Pytanie Nr 29: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 9 koncentratéw o stezeniu potasu 1-4 mmol/l.
Do wyboru przez Zamawiajgcego. Pozostale zapisy bez zmian.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszeza.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 i 2215 oraz z 2019 r., poz.53 i 730) zwang dalej Ustaws,
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tre§ci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
prowadzgcej do zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu zamieszczonego w dniu 11/10/2019 roku
pod numerem 607651-N-2019

Zakres przedmiotowego postgpowania zostaje rozszerzony o dodatkowy Pakiet nr 8A

Szczegblowe zestawienie asortymentowo-ilosciowe dla ww. pakietu stanowi zmodyfikowany
zalaeznik nr 3 do SIWZ, dostgpny na stronie internetowej Zamawiajacego w formacie MS Excel.

W zwigzku z modyfikacja SIWZ zmianie ulegaja nastepujace zapisy SIWZ.:

1) W Rozdz. XI .Miejsce i termin skladania ofert” ust.1 otrzymuje brzmienie:
».ozpital Czerniakowski Sp. z 0.0. , ul. Stepinska 19/25, 00-739 Warszawa,
pawilon administracyjny (sekretariat).
do dnia 24.10.2019 r. do GODZ. 10:00

2) W Rozdz. XIII ,Informacje o miejscu, terminie i trybie otwarcia ofert” ust. 1 otrzymuje
brzmienie” otrzymuje brzmienie:
Szpital Czerniakowski Sp. z 0.0. , ul. Stepinska 19/25, 00-739 Warszawa,
pawilon administracyjny pok. 120 (Dzial Zamoéwien Publicznych i Zaopatrzenia).
Dnia 24.10.2019 r. 0 GODZ. 10:15
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Zmodyfikowany zalycznik nr 1 do SIWZ — Formularz ofertowy znajduje si¢ do pobrania na
stronie internetowej Zamawiajgcego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl),

Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian,

Z powazaniem
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