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Warszawa, dnia ’@'}’/1 172019 r.

DZP- 01/60/2019
WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawcéw uczestniczacych w przetargu nieograniczonym na:
» Dostawa aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. 7 o.0. ,,

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwiein publicznych, Zamawiajacy udziela
odpowiedzi na nastepujace pytania wniesione przez Wykonaweoéw w  trakeic niniejszego
postgpowania przetargowego, zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem:

Pytanie nr 1.

Zalacznik nr 3.1, Pakiet nr | - ssak medyczny - 2 szt. pkt. 1.

Wymagania Techniczne

Czy zamawiajacy wymaga wozka zintegrowanego z przelgeznikiem noznym? Czy moze byé
rozwigzanie z przelgcznikiem noznym podiaczanym bezposrednio do ssaka.

Odpowiedz: Tak. Zamawiajgcy dopuszcza.

Zmodyfikowany zalgcznik nr 3.1 do SIWZ Ssak medyczny- parametry techniczne znajduje si¢ do
pobrania na stronie internetowej Zamawiajacego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-

publiczne).

Pytanie nr 2:

Zalgeznik nr 3.1, Pakiet nr 1 - ssak medyczny - 2 szt pkt. 3.5

Wymagania Techniczne

Czy zamawiajacy dopusci ssak o wymiarach 320mm x 300mm x 990 mm

Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy dopuszcza,

Zmodyfikowany zalgeznik nr 3.1 do STWZ Ssak medyczny— parametry techniczne znajduje sie do

pobrania na stronie internetowej Zamawiajacego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-

publiczne),

Pytanie nr 3:
Dotyczy : pakiet 6 (videolaryngoskop do trudnej intubacji)
Zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie jako rownowazny Videolaryngoskop KingVision o
nastgpujacych wlasciwosciach:
- wideolaryngoskop bezprzewodowy, skladajacy si¢ z kolorowego wyswietlacza LCD o przekatnej
2,4 cala

zintegrowanego z rgkojescig, adapteru — toru wizyjnego z etui transportowym na wyswietlacz i tor
wizyjny
- wyswietlacz LCD ustawiony w stalej pozycji z maksymalnym katem widzenia do 155 stopni
- matryca kamery CMOS, zrédlo $wiatla biala dioda LED
- zasilany bateriami AAA (3 sztuki) zapewniajgcymi czas pracy ok 80 minut, w zestawie 5 kompletéw
baterii pozwalajgcych

na min. 300 minut pracy
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- bez minutowego wskaznika poziomu naladowania (pozostalego czasu dzialania baterii) lecz z
wizualnym diodowym

wskaznikiem $wiecgcym na zielono w przypadku natadowanych baterii i migajacym w kolorze
czerwonym informujgcym

o koniecznoécei wymiany baterii
- waga urzgdzenia z tyzka — okolo 220gr.
- bez okreslonego stopnia IPX, jednak urzadzenie nadajace si¢ do powierzchniowego mycia i
dezynfekcji za pomocy

wilgotnych $ciereczek
- lyzki mikrobiologicznie czyste, wykonane z poliwgglanu / TPE z powloka przeciwmgielng na korcu
dystalnym,

jednorazowego uzytku w uniwersalnym dla doroslych rozmiarze 3 w wersji (do wyboru
Zamawiajacego): z kanalem i bez

kanalu prowadzacego rurke intubacyjng — laczna ilogé 300 sztuk
- oznakowanie CE
- zgodnos¢ produktu ze standardami bezpicczenistwa EN 60601-1 i EN 60601-1-2

Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 4: ad Zalgcznik nr 3.3 do SIWZ
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosbg dopuszezenie za zasadzie réwnowaznodci wysokiej klasy
defibrylatora Zoll R series o ponizszych parametrach.

PARAMETRY OGOLNE

1. |Urzadzenie fabrycznie nowe

2. Urzgdzenie przenoéne - waga 6,9 kg (z tyzkami dla dzieci
i doroslych i kompletem akumulatoréw), wbudowany
uchwyt do przenoszenia

3. [Aparat odporny na kurz i zalanie woda przy zasilaniu
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bateryjnym oraz sieciowym 230VAC - klasa IP22 wg
IEC529)

4. |Automatyczny codzienny test gotowosci nie wymagajacy
wigczania defibrylatora — na panelu czolowym wskaznik /
kontrolka informujgca o stanie aparatu (sprawny /
niesprawny) oraz automatyczny wydruk wynikéw
autotestu.

ZASILANIE
5. Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz

6. Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-jonowy lub
réwnowazny:

- 4 godz. ciaglego monitorowania EKG lub

- 100 defibrylacji z maksymalng energia

Wskaznik poziomu naladowania akumulatora stale
widoczny na monitorze, panelu czotlowym lub na
akumulatorze

DEFIBRYLACJA

7. | Defibrylacja manualna, dwufazowy impuls
defibrylacyjny, regulacja energii w zakresie min. 1 —200J

8. | Tryb manualnej defibrylacji nadzorowanej — funkcja
recznego uruchomienia analizy EKG w celu okredlenia
zalecen do defibrylacji, automatyczne ladowanie do
ustawionej energii po wykryciu rytmu defibrylacyjnego

9. | Automatyczna zmiana protokotu defibrylacji na
pediatryczny (ograniczenie pozioméw energii) po
podigczeniu elektrod pediatrycznych - zapewniajaca
ograniczenie poziomu energii defibrylacji dla sekwencji 3
kolejnych wyladowan (zgodnie z zaprogramowanymi
ustawieniami energii dla pacjentéw pediatrycznych)

10. [Mozliwos¢ regulacji energii defibrylacji w trybie
pediatrycznym od min. 1J

11.  |Kardiowersja elektryczna — synchronizacja zapisem EKG
z lyzek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji
widoczny nad zalamkiem R elektrokardiogramu

12, |Czas ladowania do energii maksymalnej < 10 sekund

13. |19 dostgpnych pozioméw energii defibrylacji zewngtrznej

14. |Lyzki defibrylacyjne dla dzieci i doroslych zintegrowane.

15. |Pelne sterowanie za pomocg przyciskéw lub pokretel na
lyzkach defibrylacyjnych (wybér poziomu energii,
ladowanie, wyzwolenie wstrzasu, start/ stop wydruku)
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16. |Monitorowanie EKG z 3 odprowadzen

17. |Zakres pomiaru czgstosci akcji serca 30-300 /min.

18. | Wzmocnienie sygnalu EKG 0,5-3,0 cm/mV

19. | Wykrywanie i wy$wietlanie impulséw stymulatora
implantowanego

20. |Funkcja analizy arytmii u dzieci ponizej 8 roku zycia,
automatyczne przelgczenie na pediatryczny algorytm
analizy EKG po podlaczeniu elektrod pediatrycznych,
zapewniajacy prawidlowe zalecenie wykonania lub
niewykonania defibrylacji,

Funkeja monitorowania resuscytacji

21. [Funkcja monitorowania RKO, z informacjg zwrotng w
czasie rzeczywistym o prawidlowosci ucidnieé klatki
piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna
wlasciwego tempa oraz prawidlowej glebokosci uci$nigé,
zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji 2015.

22. |Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod dla
doroslych: pomiary i wy$wietlanie na ekranie w formie
liczbowej rzeczywistej glebokosci (ecm) i czgstosci
(I/min.) ucisnig¢ oraz graficzny wskaznik relaksacji
klatki piersiowej

23. |Podczas resuscytacji =z zastosowaniem elektrod
pediatrycznych: pomiary i wyéwietlanie na ekranie w
formie liczbowej rzeczywistej glgbokosci (cm) i czestodei
(I/min.) uci$nigé oraz uplywu czasu od ostatniego
ucisniecia

24. |Funkcja metronomu umozliwiajgca prowadzenie ucisnigé
klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2015
Resuscytacji Krazeniowo-Oddechowej

25. |Filtr cyfrowy umozliwiajacy prezentacje na ekranie
niezakléconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki
piersiowej i wstepng oceng rytmu serca bez przerywania
ucisnigd

STYMULACJA ZEWNETRZNA

26. |Mozliwos¢ stymulacji dzieci i doroslych w trybach
asynchronicznym i ,,na zgdanie”

27. |Stalopradowy, prostokatny impuls stymulacji o
szerokosci 40 ms

28. |Czgstos¢ stymulacji regulowana w zakresie. 30-180
imp/min
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29. |Prad stymulacji regulowany w zakresie 0-140 mA
30. |Ekran kolorowy LCD / TFT o przekatnej 6,5”

31, |Prezentacja na ekranie. 3 kanaléw dynamicznych

32. | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o
szerokosci 90 mm

33.  |Pamigé wewngtrzna 350 zdarzei z fragmentami zapisu
EKG

34. | Zapis w pamigci wewnetrznej wynikow autotestow, z
podaniem daty i godziny testu

35. | Mozliwo$¢ transferu danych/ raportéw do urzadzenia
zewnetrznego:

- przez zewngtrzng kartg pamieci lub

- modul transmisji bezprzewodowej Wi-Fi

36.  [Mozliwo$¢ rozbudowy funkcjonalnej: modut transmisji
bezprzewodowej Wi-Fi bez ingerencji serwisu

Zalgeznik nr 4
§ 5. GWARANCIJA 1 POZOSTALE ZOBOWIAZANIA STRON
OdpowiedZ: Zgodnie z wymaganiami SIWZ,

Pytanie nr 5

Dotyczy Zalgcznika 3.3 ad. 8

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na przediuzenie okresu naprawy do 28 dni roboczych w przypadku
koniecznosci sprowadzenia czgsci zamiennych pod warunkiem dostarczenie urzgdzenia zastepezego?
Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1:

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie Videolaryngoskopu bezprzewodowego, o budowic
modulowej skladajacego si¢ z: zasilanego akumulatorem z mozliwoécig ladowania
kolorowego monitora LCD 3,5 cala, obrotowego w plaszczyznie pionowej ze wskaznikiem
LED natadowania baterii, z wyjsciem TV i video, zrekojesci wykonanej z medycznego
termoplastycznego elastomeru z fozem dla 1 baterii AA oraz z modulu kamery wykonanej ze
stali nierdzewnej, z kamerg CMOS, oraz Zrédlem $wiatla (wysokowydajne diody LED).
Gotowy do natychmiastowego uzytku po wlaczeniu zasilania. W zestawie ladowarka. Calogé
urzgdzenia w przeno$nym etui walizkowym. Gwarancja 12 miesigey. Jednorazowe lyzki typu
MAC, posiadajagce powlokg zapobiegajacaq zaparowaniu (anti-fog), kompatybilne =z
videolaryngoskopem APA, w rozmiarach 3 i 4, biologicznie czyste.

Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiami SIWZ,
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Dotyczy Pakietu nr 1

7.Czy Zamawiajacy dopuscei 2 butle o poj. 1,51 lub 2,51 z poliwgglanu (przystosowane do dezynfekcji)
do wkladow jednorazowych?

Odpowiedz: Tak,

Zamawiajacy wyraza zgode. Zmodyfikowany zalgcznik nr 3.1 do SIWZ Ssak medyczny-
parametry techniczne znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej Zamawiajacego
(www.szpita[czerniakowski.waw.pl/zamowienia-pub]iczne).

/// SZprOI Spotka z ograniczong

Dotyczy Pakietu nr 1
8.Czy Zamawiajacy dopusci ssak o mocy SOW?
Odpovwiedz: Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Dotyczy Pakietu nr 1
9.Czy Zamawiajacy dopusci ssak o maksymalnym przeptywie 30/min i podci$nieniu 90kPa?
Odpovwiedz: Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Dotyczy Pakietu nr 1
10.Czy Zamawiajacy dopusci ssak o maksymalnym przeplywie 181/min i podcignieniu 75kPa?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Dotyczy Pakietu nr 1

11.Czy Zamawiajgcy dopusci ssak o wymiarach z wézkiem: 985xS 10x470mm i wadze 16kg (bez
wozka 9,3kg)?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Dotyczy Pakietu nr 1
12.Czy Zamawiajgcy dopusci ssak o wymiarach: 260x170x285mm i wadze 3,5kg (bez wdzka)?
Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Dotyczy Pakietu nr 1

13.Czy Zamawiajgey wyrazi zgode¢ na modyfikacje zapisu UMOWY §5 ust. 8 ppkt 1:

Wydluzenie terminu napraw

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydluzenie terminu przystapienia do usunigeia zgloszonych przez
Zamawiajacego usterek i wad w terminie max. do 48 godzin od chwili otrzymania zgloszenia,

a nastgpnie do bezplatnego usuniecia usterek i wad w terminie nie dluzszym niz 14 dni

roboczych, liczac od czasu zgloszenia awarii przez Zamawiajacego na pismie lub faksem,

a w przypadku koniecznosci sprowadzania czesei — do 30 dni roboczych, nie wigczajac w to dni
ustawowo wolnych od pracy,

Czgsei ulegajace eksploatacji sprowadzane sq ze Szwajcarii, kraju spoza Unii gdzie proces dostaw
(oclenie) jest wydluzony i utrudniony.

Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiami SIWZ.
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