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WYKONAWCY
Informacja dla wszystkich Wykonawcdw uczestniczgcych postgpowaniu na:

wDZIERZAWE SYSTEMU UZDATNIANIA WODY Z APARATEM RO ,,

Zamawiajgey udziela odpowiedzi na nastgpujgce pytanie wniesione przez Wykonawcow
w trakcie niniejszego postgpowania przetargowego.

Pytanie Nr 1:
jakie sy parametry wody wejsciowej oraz jakie parametry musi mie¢ woda wyjsciowa (produkowana)?
Prosz¢ o podanie takze szacowanego zuzycia wody w ciggu miesigca lub roku.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze miejskich, cisnienie 4 bar oraz wydajno$¢ przekraczajgcq
potrzeby systemu uzdatniania. Woda wyjsciowa musi spelnia¢ wymagania mig¢dzynarodowych
standardow dotyczgcych wody do celow dializacyjnych: AAMI oraz Farmakopea Europejska i Polska.
Okreslenie szacowanego zuzycia wody lezy po stronie oferenta i dotyczy konkretnego oferowanego
urzgdzenia. Szpital nie wymaga podania tego parametru w postgpowaniu.

Z powazaniem

Ui/ 9 @ (Lesan5D

Szpital Czerniakowski Sp.z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Stepitiska 19/25, 00 -7/39 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000678693,
Kapitat zaktadowy: 26 692 000,00 zt, NIP: 521-293-24-55, Regon: 011026815
tel: (22) 318 40 QO0, fax: (22) 318 6205
e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl



