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WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawcdw uczestniczacych w zamdwieniu publicznym prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego na: ,Zakup defibrylatorow z wyposazeniem dla projektu
pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem
_sie koronawirusa SARS CoV-2 na terenie wojewdédztwa mazowieckiego”

Pytanie nr 1

Poz.9

Czy Zamawiajacy dopusci Aparat odporny na kurz i zalanie wodg (klasa IPX1 zgodnie z IEC 60601-1
punkt 44.6)?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 2

Poz.11

Czy Zamawiajacy dopusci Zasilanie akumulatorowe - akumulator litowo-jonowy lub réwnowazny, czas
pracy: 3,5 godz. ciggtego monitorowania EKG lub 140 defibrylacji z energig 360 J

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 3

Poz.12

Czy Zamawiajacy dopusci defibrylator z jednym wewnetrznym akumulatorem, nie wymagajgcym
wymiany, ktéry gdy jest w petni natadowany zapewnia 3,5 godz. ciggtego monitorowania EKG
lub 140 defibrylacji z energig 360 J?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 4

Poz.17

Czy Zamawiajacy dopusci Rodzaj fali defibrylacyjnej — dwufazowa. Zakres energii 2 -3601?
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 5

Poz.22

Czy Zamawiajacy dopusci Poziom energii wstrzasu od 150 do 360J?
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 6

Poz.26

Czy Zamawiajacy dopusci Mozliwo$¢ programowania energii 1, 2 i 3 wytadowania w przedziale od: 150
do 360 J?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sig koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie
wojewédztwa mazowieckiego”, jest realizowany przez Wojewo6dztwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Pytanie nr 7

Poz.28

Czy Zamawiajacy dopusci Zakres pomiaru czestosci akcji serca HR 20-300 /min.?
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 8
Poz.33

Czy Zamawiajgcy dopusci-Czestos¢ stymulacji-w zakresie 40-170-imp/min?
Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 9

Poz.34

Czy Zamawiajgcy dopusci Szeroko$¢ impulsu stymulatora 20 msek.?
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 10

Poz.36,37,38

Czy Zamawiajacy dopusci defibrylator bez funkcjonalnosci opisanej w tych pozycjach?
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 11

Poz.39

Czy Zamawiajacy dopusci Pomiar SpO2 w technologii Masimo?
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 12

Poz.41

Czy Zamawiajacy dopusci Zakres pomiaru pulsu 25-240/min?
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 13

Poz.42

Czy Zamawiajacy dopusci Doktadnos¢ pomiaru pulsu:

Pacjenci dorosli/dzieci/noworodki £3% (w bezruchu) £5% (podczas ruchu)
Doktadnos¢ w przypadku pacjentéw dorostych/dzieci +2%(w bezruchu)?
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 14

Poz.43

Czy Zamawiajacy dopusci Zakres perfuzji 0,02 do 20%?
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Projekt pn. ,Zakup niezbgdnego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie
wojewddztwa mazowieckiego®, jest realizowany przez Wojewédztwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Pytanie nr 15

Poz.47

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ wyciszenia dzwigku alarmu na 2, 5, 10 lub 15 minut. Alarmy
wizualne sg zawsze wiaczone?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 16

Poz.49

Czy Zamawiajacy dopusci Ekran kolorowy LCD / TFT o przekatnej 5,7 calai o wysokim kontrascie,
rozdzielczos¢ 320x240 pixeli?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 17

Poz.50
Czy Zamawiajacy dopusci Prezentacje na ekranie 2 kanatéw dynamicznych?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 18

Poz.51

Czy Zamawiajgcy dopusci Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokoéci 50 mm
z mozliwoscig wydruku 1 kanatu?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 19

Poz.52

Czy Zamawiajgcy dopusci Pamie¢ wewnetrzng oraz mozliwos¢ rozbudowy o bezprzewodowy transfer
danych za pomocg dedykowanego modutu. Parametry pamieci wewnetrznej: Dwa petne zapisy danych
dotyczacych pacjentéw zawierajgce rejestr zdarzen krytycznych CODE SUMMARY- do 100 zdarzen
dotyczacych pojedynczej krzywej z mozliwoscig transferu danych do komputera?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Zatwierdzam:
Pawel Obermeyer
Prezes Zarzadu
Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.0.
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