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WYKONAWCY
Informacja dla wszystkich Wykonawcéw uczestniczacych w postepowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na: ,Dostawe czujnikow SPO2 wielokrotnego uZytku na rzecz Szpitala
Czerniakowskiego sp. z 0.0.” (ZPU 92-2022).

Pytanie 1:

Dotyczy czujnikéw do monitoréw MINDRAY

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiajgcego © podanie numeru
katalogowego lub numeru REF obecnie uzywanego czujnika. Do tego monitora pasujg czujniki
w technologii Nellcor i Massimo.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze czujniki obecnie uzywane posiadajg numer REF.
U410S-48.

Pytanie 2:

Dotyczy czujnikéw do monitoré6w MINDRAY

Prosimy o podanie technologii w jakiej majag pracowac czujniki?

Odpowiedz: ZaFawiajaq informuje, ze czujniki pracuja w technologii nelicor.
Pytanie 3: e %

Dotyczy czujnikéw'do monitoréw MINDRAY

Prosimy o podanie modelu monitora z ktérym majg wspotpracowac czujniki (lub ilosci pindw we
wtyczce).

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze jest to monitor IMEC 10.

Pytanie 4:

Dotyczy czujnikow do monitoréw PHILIPS

Prosimy o podanie technologii w jakiej majg pracowac czujniki?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze czujniki pracuja w technologii nelicor.

Pytanie 5:

Dotyczy czujnikéw do monitoré6w MINDRAY i PHILIPS

Prosimy o podanie technologii w jakiej maja by¢ wykonane czujniki?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze czujniki pracujg w technologii nellcor.

Pytanie 6:

Dotyczy czujnikéw do monitoréw MINDRAY i PHILIPS

Czy czujniki majg by¢ wyposazone w technologie Masimo SET?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze czujniki nie muszg by¢ wyposazone w technologie
Masimo SET.

Pytanie 7:
Dotyczy czujnikow do monitorow MINDRAY i PHILIPS
Czy czujnik ma by¢ czujnikiem bezposrednim czy taczy¢ sie z kablem Sp02?
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Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze czujniki powinny byé bezposrednie.

Pytanie 8:

Dotyczy czujnikéw do monitoréw MINDRAY i PHILIPS

Prosimy o podanie numerow katalogowych czujnikéw obecnie stosowanych przez Zamawiajacego,
co pozwoli na ztozenie oferty zgodnej z wymaganiami

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze czujniki obecnie uzywane posiadaja numer REF.
U410S-48

i U410S-91.
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