Szpital Spétka z ograniczona
Czerniakowskj | edpowiedziainoscia

Warszawa, dnia €5 .10.2022 .

WYKONAWCY
Informacja dla wszystkich Wykonawcow uczestniczacych w postepowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na. ,Dostawe materaca do stofu tomografii komputerowej na rzecz
Szpitala Czerniakowskiego sp. z 0.0.” (ZPU 94-2022).

Pytanie 1:

W zatgczniku nr 2 do zaproszenia Zamawiajacy wymaga podania parametrow technicznych stotu
ze zlewem.

Prosimy o udostepnienie parametréw dla wymaganego materaca do stotu tomografii komputerowej,
tj. dtugosci i szerokosci stotu/materaca.

OdpowiedZ: Zamawiajacy informuje, Zze zalgcznik nr 2 do zaproszenia zostat blednie
dodany w zwigzku z tym zostanie on usuniety.

Wymagana szeroko$¢ materaca wynosi 45 cm, a w ostonie 78cm, diugos¢ 232 cm,
a w oslonie 234 cm.

Materac musi by¢ integralng czescig i by¢ przypisany jako akcesorium do danego modelu
aparatu TK, oraz by¢ w ostonie gumowej.
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Szpital é%%rnnc:kowskl Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Stepinska 19/25, 00 -739 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsigbiorcéw przez Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy Xlll Wydziat
|Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000478493,

' NIP: 521-293-24-55, kapitat zaktadowy w wysokosci: 33 392 000,00 zt



