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Warszawa, dnia 47 .01.2023 r.

WYKONAWCY
Informacja dla wszystkich Wykonawcdw uczestniczacych w postepowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na: ,Dostawe rejestratorow cisnienia krwi na rzecz Szpitala
Czerniakowskiego sp. z 0. 0.” (ZPU 3-2023).

Pytanie 1:

Czy zamawiajacy dopusci wysokiej klasy rejestrator holterowski cisnienia, ktdry ma metode pomiaru
oscylometryczng, ale nie ma ostuchowej (Korotkova)?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze rejestrator powinien posiadac obie metody.
Pytanie 2:

Czy zamawiajacy dopusci wysokiej klasy rejestrator holterowski ciénienia o zakresach pomiaru:
ci$nienie krwi 30 — 260 mmHg (4 — 35 kPa), puls 40-200 uderzen na minute, a doktadno$¢ pomiaru
wynosi +3 mmHg lub +2%?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Zze dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiajacy wymaga, by w rejestratorze holterowskim cisnienia byta mozliwoé¢ dodania pomiaru
na zadanie z uwzglednieniem daty, godziny z dokfadnoscig co do minuty?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze nie wymaga.

Pytanie nr 4:

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajagcy wymaga, aby wraz z rejestratorami zostato dostarczone
oprogramowanie do ich analizy?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze wymaga dostarczenia wraz z rejestratorami
oprogramowania do ich analizy.

Pytanie nr 5:

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rejestratora z pomiarem cisnienia metodg oscylometryczng
ze stopniowg deflacja.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rejestratora z zakresem pomiaru tetna 40-200 bpm.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Prosimy Zamawiajgcego o odstgpienie od wymogu rejestracji do 48 godzin. Nie zaleca sie
monitorowania ABPM przez wigcej niz 24 godz., ze wzgledu na ucigzliwos¢ badania (ucisk mankietu na
tetnice podczas pomiardw).

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Zze nie odstepuje od ww. wymogu natomiast
dopuszcza mozliwosc oferowania rejestratorow z nizszym czasem monitorowania.
Pytanie nr 8:

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rejestratora z pamiecig do 250 pomiardow.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie poniZzszego sprzetu:

Oprogramowanie w jezyku polskim

Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel USB-C - USB
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3 Wbudowana baza danych pacjentow
Wyswietlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiaréw z zaznaczeniem

4 | pomiarow wykonanych na Zadanie i znacznikéw zdarzen pacjenta. Mozliwosé¢ zaznaczenia
okresu ,biatego fartucha”

5 Mozliwos¢ recznego wpisania komentarza do kazdego pomiaru lub wybrania z listy
proponowanych komentarzy

6 |Informacja o blednym pomiarze

7 | Mozliwos¢ usuwania pomiaréw z analizy

. Prezentacja wynikéw pomiardéw cisnienia czestosci rytmu w formie graficznej (2 typy
wykresow)

9 | Mozliwosc¢ recznej edycji progéw cisnienia dla wykonanego badania

10 | Mozliwos¢ automatycznego ustawienia progéw cisnienia wg norm JNC7/AHA i ESH

11 | Mozliwosc¢ rekonfiguracji okreséw badania (zakreséw czasowych) dla wykonanego badania

12 | Wbudowany kalkulator progéw pediatrycznych

13 | Mozliwo$¢ edycji danych pacjenta

14 Mozliwos¢ wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem
lekéw, ich dawki i czestotliwosci podawania, opisu
Prezentacja wynikow statystycznych badania: SYS, DIA, HR, MAP, PP, ladunek BP, spadek

15 | podczas snu. Wszystkie wyniki (z wyjatkiem spadku podczas snu) z podziatem na okresy i
tacznie dla catego badania

16 Mozliwos¢ zdefiniowania do dwunastu okien czasowych, dla ktérych ma by¢ wykonana
analiza statystyczna
Prezentacja srednich godzinowych w formie tabelarycznej wartosci: SYS, DIA, HR, MAP, PP,

17
PRP/1000

18 Prezentacja srednich godzinowych w formie graficznej.
Prezentacja krzywych: SYS, DIA HR, PP, PRP/1000.
Mozliwos¢ poréwnania 2 badan tego samego pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej
poprzez prezentacje:

9 | tabeli ze érednimi godzinowymi obydwu badan i réznica wartosci dla SYS, DIA, HR, MAP,
PP, PRP/1000
- trendéw srednich godzinowych wszystkich wartosci z tabeli
- trendu réznic wartosci pomiedzy badaniami

20 | Wbudowana analiza AASI

21 Mozliwos¢ wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA,
ESH, pediatrycznej AHA

22 | Mozliwos¢ konfiguracji raportu

23 | Mozliwos¢ eksportu raportu w formie pliku PDF

- Mozliwos¢ eksportu wykonanego badania do pliku ASCII, XML, GDT. Wbudowany
konfigurator eksportu

25 | Mozliwos¢ eksportu wybranego badania za pomoca poczty e-mail

26 | Mozliwos¢ konfiguracji kolorystyki i typéw wykreséw

27 | Mozliwosc testu poprawnosci komunikacji oprogramowania z rejestratorem

28 | Mozliwos¢ programowania réznych konfiguracji ustawien oprogramowania.

29 |Mozliwos¢ wspoélpracy z rejestratorem wyposazonym w funkcje pomiaru ciénienia
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centralnego.

30 | Mozliwos¢ konfiguracji wielu uzytkownikéw z dostepem chronionym hastem

31 Funkcja automatycznego wylogowania uzytkownika po okreslonym (konfigurowalnym)
okresie bezczynnosci

32 |Instrukcja uzytkowania oprogramowania w jezyku polskim

33 | Rejestrator fabrycznie nowy

34 | Pomiar ci$nienia metodg oscylometryczng ze stopniowa deflacja

35 | Programowanie min. 3 okreséw pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania

36 Programowanie czestosci pomiarow dla kazdego okresu z poziomu dedykowanego
oprogramowania: 5/10/15/20/30/45/60/90/120min

37 | Aparat wyposazony w ghiazdo USB -C do komunikacji z komputerem

38 | Mozliwos¢ wykonania do 250 pomiaréw

39 |Zakres pomiaréw ci$nienia: - skurczowego 40+260mmHg, - rozkurczowego 25+200mmHg

40 |Dokiadnos¢: £2% lub £ 3mmHg (w zaleznosci, ktéra wartosc jest wieksza)

41 |Zakres pomiaru tetna: 40+-200bpm

4 W zestawie z rejestratorem (standardowo): pokrowiec i pasek biodrowy, 2 rozmiary
wielorazowych mankietéw (rozm.: M i L), baterie, instrukcja obstugi w jezyku polskim

43 | Mankiety wyposazone w elastyczne rekawy zapobiegajgce zsuwaniu sie z ramienia pacjenta
Rejestrator wyposazony w przycisk do:

44 |- recznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem
- wigczania/wylaczania urzadzenia

45 Wbudowany wyswietlacz LCD z mozliwoscia prezentacji wykonanego pomiaru ci$nienia,
tetna, ikon dzien/noc, symbolu baterii przy niskim stanie natadowania baterii/akumulatora

46 |Prezentacja wartosci napiecia zrédta zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu

47 | Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA

48 | Mozliwosc zastosowania akumulatoréw
Walidacja rejestratora przez: - ESH (Europejskie Towarzystwo Nadcisnienia Tetniczego),

49 |- BHS (Brytyjskie Towarzystwo Nadcisnienia Tetniczego), - AAMI (Stowarzyszenie na rzecz

Rozwoju Aparatury Medycznej)

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza.
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Zarzad
Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.

CZLONEK ZARZADU

LER Z “
ala /jgz’g(c sme ;, s 00, Szpital Czerniakowshy
Pawi fObe(%!ﬂ{{C Gw Woicik

Szpital Czerniakowski Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Stepifska 19/25, 00 -739 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsigbiorcéw przez Sqd Rejonowy dia m. st. Warszawy Xl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000678693,

NIP: 521-293-24-55, kapitat zaktadowy w wysokosci: 33 392 000,00 zt







