SZDITCJl Spétka z ograniczong
Czerniakowski odpowiedzialnoscig

Warszawa, dnia 14 .04.2023 r.

WYKONAWCY
Informacja dla wszystkich Wykonawcow uczestniczagcych w postepowaniu prowadzonym w trybie
zapytania  ofertowego na: ,Dostawe pompy do masazu uciskowego wraz
z mankietami na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z 0.0.” (ZPU 8-2023).

Pytanie 1:

Dotyczy poz. nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci pompe posiadajacg przewdd powietrzny o diugosci 2,1 metra lub o diugosci
4 metry?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza przewéd powietrzny o diugosci 2,1 m.

Pytanie 2:

Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu z wzoru umowy § 3 ust. 5.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje zapisy Projektowanych postanowien
umowy stanowigcych zalacznik nr 2 do zapytania.

Pytanie 3:

Wykonawca wnosi o usuniecie zapiséw z wzoru umowy § 5 ust. 61 7.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Zze podtrzymuje zapisy Projektowanych postanowien
umowy stanowigcych zalgcznik nr 2 do zapytania.

Pytanie 4:

Dotyczy poz. nr 1

Czy Zamawiajgcy dopusci pompe o wymiarach 230x226x196mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza.

Pytanie 5:
Dotyczy poz. nr 1
Czy Zamawiajacy dopusci:
System przeznaczony do wspomagania zapobiegania zakrzepicy zyt giebokich, wykorzystujacy
technologie przerywanego ucisku pneumatycznego sktadajgcy sie z pompy oraz mankietdw,
kompatybilny z trzema rodzajami mankietow:
v" mankiet na stope
v" mankiet na podudzie (sekwencyjne , gradientowe , trzy komory ucisku sitg 45mmHg, 40mmHg,
30mmHg)
v mankiet na udo (sekwencyjne, gradientowe, trzy komory ucisku sitg 45mmHg, 40mmHg,
30mmHg):
Pompa wyposazona w czytelny ekran LCD, w licznik czasu trwania terapii . Urzadzenie wykrywa 17
roznych typow btedéw takich jak zbyt wysokie cisnienie, zbyt niskie ciénienie, odtgczenie przewoddw
czy niski poziom natadowania baterii (petna lista bteddéw podana jest w instrukcji obstugi).
Bateria 6-8 godzin pracy bez zasilania sieciowego, ciggte tadowanie podczas pracy na zasilaniu.
Wyposazona w uchwyt umozliwiajgcy zawieszenie jej na ramie tozka.
Wymiary pompy 173x196x185mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza.

Pytanie 6:

Dotyczy poz. nr 2

Czy Zamawiajacy dopuéci mankiet stopowy kompatybilny z zaoferowang pompa zapewniajacy

obwodowy ucisk — 130mmHg w czasie 5 sek. w rozmiarze EURO: 40 i powyzej (8 lub wigkszy
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dla rozmiaru meskiego w rozmiarze USA), wykonany z lekkiego, oddychajacego materiatu, zapinany
na rzep z mozliwoscig repozycjonowania i dostosowania do rozmiaru konczyny?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza.

Pytanie 7:

Dotyczy poz. nr 3

Czy Zamawiajacy dopusci mankiet stopowy kompatybilny z zaoferowang pompa zapewniajgcy
obwodowy ucisk — 130mmHg w czasie 5 sek. w rozmiarze EURO: 39 i ponizej (7.5 lub mniejszy
dla rozmiaru meskiego w rozmiarze USA), wykonany z lekkiego, oddychajacego materiatu, zapinany
na rzep z mozliwoscig repozycjonowania i dostosowania do rozmiaru konczyny?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza.

Pytanie 8:

Dotyczy poz. nr 1

Czy Zamawiajacy wymaga aby urzadzenie posiadato uktad wykrywania ponownego napetnienia naczyn
mierzacy czas potrzebny do ponownego wypetnienia sie krwig zyt opréznionych po cyklu ucisku
I automatycznie dostosowujgcy czas nastepnych cykli ucisku. Kontroler mierzy czas ponownego
napetnienia naczyn w obu nogach lub stopach a pomiar jest powtarzany co 30 minut?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze nie wymaga.
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